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Assembly Instructions 
 

for  TS0426.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
Philips MP60/MP70 (M8005A / M8007A) Philips EGM and monitor  
 Not for use in combination with anesthesia machines. 
 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Before assembly please make sure, that the 
carrier platform and the whole system has 
enough stability 
 
Vor Montage bitte sicherstellen, dass die 
Trägerplatte und das Gesamtsystem die 
notwendige Festigkeit besitzen 

 

 

See page 3/3 for dimensions 
Maße siehe Seite 3/3 
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Dimensions (not full-scaled drawn)   
check dimensions before drilling 
 
Bemaßung (nicht maßstäblich)  
Vor dem Bohren Maße überprüfen 
 
 
 
 
 
 

  


