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7/ Sorun giderme

istediginiz cozimi bu béliimde bulamazsaniz, www.philips.com/AVENT adresinden destek alin veya
Ulkenizdeki Philips Tuketici Danisma Merkezi ile iletisim kurun.

Sorunlar

Olasi nedenler

Cozimler

Ana Unite/bebek Unitesi agilmiyor.

Unite, glic kaynagina bagli degil.

Uniteyi bir giic kaynagina baglayin.

Piller bitmistir veya dogru sekilde
takili degildir

Pilleri degistirin veya dogru takili
oldugundan emin olun.

Baglant kuramiyorum.

Ana Unite ve bebek Unitesi farkli
kanallara ayarlanmistir.

Uniteleri ayni kanala ayarlayin.

Uniteler calisma menzilinin
disinda.

Uniteleri yakinlastinin (bkz.
‘Calisma menzili’ sayfa 7).

Ana Uniteden cok tiz bir ses
cikiyor.

Uniteler birbirine cok yakin.

Ana Uniteyi, bebek Unitesinden
daha uzaga gétirin.

Ana Unitenin sesini kisin.

Parazit yapiyor. Sadece kesik kesik
sesler duyuyorum.

Ana Unite, bagka cihazlardan veya
baska bebek monitorlerinden
sinyal alyor.

Ana Uniteyi, mikrodalga veya
telefon gibi elektrikli cihazlardan
uzaga goturin.

Uniteleri diger kanala ayarlayin.

Uniteler calisma menzilinin
disinda.

Uniteleri yakinlastirin,

Ana Unite ve bebek Unitesi farkli
kanallara ayarlanmistir.

Uniteleri ayni kanala ayarlayin.

Ana Unitenin ve/veya bebek
dnitesinin pil glicti duistik.

Ana Uniteyi ve/veya bebek
Unitesini glic kaynagina baglayin.
Pilleri degistirin.

Ana Uniteden hicbir sey
duyamiyorum.

Ana Unitenin sesi ¢ok kisik veya
Sessiz.

Ana Unitenin sesini agin.

Uniteler calisma menzilinin
disinda.

Uniteleri yakinlastirin,

Benim Uriinimun calisma menzili
150 metreden daha az.

Cevredeki engeller calisma
menzilini etkiler.

Uniteleri yakinlastirin,

Ana Unitedeki pillerin glici
hemen azaliyor.

Ses seviyesi ¢ok yiksege
ayarlandigi icin Unite daha fazla
glc harcar

Ses seviyesini distrin.

ipucu

* Uriin bilgileri, dnceden bildirilmeden degistirilebilir.
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1 Introduction

Congratulations on your purchase and welcome
to Philips AVENT! To fully benefit from the
support that Philips AVENT offers, register your
product at www.philips.com/AVENT.

Philips AVENT is dedicated to producing

caring and reliable products that give parents
the reassurance they need when looking after
the health and safety of their baby. This Philips
AVENT baby monitor provides the essential
reassurance of an ultra clear sound connection
to your baby, so you will always know when
your baby needs you. Adjustable channel
settings, intuitive sound activated lights, sound
and light indicators for link, range and low
battery ensure you are always connected.
SCD486 contains two battery-operated parent
units so you can easily monitor your baby from
multiple places in and around your home.

2 Important

Read this user manual carefully before you use
the baby monitor and save the user manual for
future reference.

WARNING: To prevent strangulation with

the power cord, always keep the baby unit

and the power cord out of baby’s reach,

at least 1 meter/3.5 feet away. Do not use

extension cords.

Caution: Risk of explosion, electric shock,

short circuit, or leakage

*  The baby monitor shall not be exposed to
dripping or splashing and no objects filled
with liquids, such as vases, shall be placed
on the baby monitor.

*  Where the mains plug is used as the
disconnect device, the disconnect device
shall remain readily operable.

*  Before you connect the baby monitor to the
mains, make sure that the voltage indicated
on the adapters of the baby monitor
corresponds to the local mains voltage.

*  Use the supplied adapters to connect the
baby monitor to the mains.

*  To prevent electric shock, do not open
the housing of the baby unit or parent unit
except for the battery compartments.

*  Make sure that your hands are dry when
you insert or replace batteries.

* To prevent battery explosion or leakage,
which can damage the baby monitor and
cause burns and skin or eye irritation:

* insert batteries in the right direction
(+/-),

*  remove batteries if you are not going to
use the product for more than 30 days,

*  keep batteries away from excessive
heat such as sunshine, fire or the like,

*  remove batteries as soon as they run
out of power.

* To prevent batteries from heating up or
releasing toxic materials, hydrogen, or
oxygen, do not short circuit or mutilate
batteries.
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Adult supervision

*  This baby monitor is intended as an aid.

[t is not a substitute for responsible and
proper adult supervision and should not be
used as such.

*  Never place the baby unit inside the baby
bed or playpen.

*  To prevent overheating, do not cover the
baby monitor with a towel, blanket, or any
other items.

*  When your baby monitor uses a power
outlet, make sure that you can easily access
the power outlet.

*  For their safety, do not allow children to
play with the baby monitor.

* To handle damaged or leaked batteries,
wear protective gloves to protect your skin.

*  Your baby monitor transmits over a
frequency that is used by many household
products and other baby monitors. Your
conversation may be heard by another
product that operates on the same
frequency.

Cleaning and Maintenance

e Do not immerse the parent unit or baby
unit in water, and do not clean them under
the tap.

* Do not use cleaning spray or liquid
cleaners.

*  Unplug the parent unit and baby unit if
they are connected to a power outlet.

e Clean the parent unit and baby unit with a
damp cloth.

*  Clean the adapters with a dry cloth.

*  This baby monitor has no other user
serviceable parts.

Storage precautions

*  Use and store the baby monitor between
10°C (50°F) and 35°C (95°F). Keep the
baby monitor out of direct sunlight.

* If you store batteries in a fridge or freezer,
protect them from condensation during
storage and defrosting. Before you use
the batteries, let them return to room
temperature.

Replacement

*  Ifyou replace the adapters, use the type of
adapters specified in this user manual.

* If you replace the batteries, use the type
of batteries specified in this user manual.
Replace all the batteries in the unit at the
same time.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips AVENT baby monitor complies
with all standards regarding electromagnetic
fields (EMF). If handled properly and according
to the instructions in this user manual, this
baby monitor is safe to use based on scientific
evidence available today.

Recycling the product
0

&

Your baby monitor is designed and
manufactured with high quality materials and
components, which can be recycled and reused.

)i

Help the environment by disposing of your
product and packaging responsibly. The
crossed-out wheel bin symbol means that your
baby monitor is governed by the European
Directive 2002/96/EC, which means that the
product and batteries must not be disposed
of in the domestic waste as they contain
substances which can be damaging to the
environment and health. Please use designated
collection points or recycling facilities when
disposing of the baby monitor or batteries.



3 Overview

Parent unit (Fig. 1)
@ o

*  Pressto tumn the parent unit on or off

@ link
*  Ingreen: The parent unit is linked to
the baby unit.
* Inred flashing: The parent unit is
searching for the baby unit.

Sound level lights
* Indicate the level of sound in your
baby's room

Speaker
Connector for the supplied AC/DC adapter

am

* Ingreen: The parent unit is turned on.

* Inred flashing: The batteries are low
in power.

@O ©

+ volume —
*  Tum to change the volume up/down
*  Turn down fully to mute the volume

Lid of battery compartment

Three 1.5 V R6 AA batteries (not
included)

1 channel 2
e Switch to Channel 1 or Channel 2

® 0@ O

Battery compartment

AC/DC adapter

e Input: 100-240V AC

e Output: 6.0V DC, 300 mA

*  Model number:
SSW-2350UK: For UK and Dubai;
SSW-2350AU: For Australia and
New Zealand;
SSW-2350EU: For other countries

® @

Baby unit (Fig. 2)
@ o

*  Press to turn the baby unit on or off

@ on

* Ingreen: The baby unit is turned on.

@ Microphone

® @
* In green: The baby unit is running on
batteries.
* Inred flashing: The batteries are low
in power.

Connector for the supplied AC/DC
adapter

Lid of battery compartment

Four 1.5V R6 AA batteries (not included)

@0® ©

1 channel 2
e Switch to Channel 1 or Channel 2

Battery compartment

AC/DC adapter

e Input: 100-240V AC

*  Output: 6.0V DC, 300 mA

*  Model number:
SSW-2350UK: For UK and Dubai;
SSW-2350AU: For Australia and
New Zealand;
SSW-2350EU: For other countries

® ©
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4 Get started

You can connect the parent unit or the baby

unit to the mains or insert batteries to operate

it. For added reassurance, insert batteries to
guarantee a backup in case of power supply

failure. If you use rechargeable batteries, make
sure that you charge them separately.
To set up the baby unit:

1

2

3
4

Before you connect the baby unit to the
mains socket, remove the lid of the battery
compartment.

Insert four 1.5V Ré AA batteries with the
correct polarity (+/-) as indicated.

Reattach the lid.

Connect a supplied adapter to the baby
unit and to the mains socket.

To set up the parent unit:

1

Follow the same procedure as you do to
set up the baby unit.

EN

5 Use your baby

A w

-

* Your baby monitor is specially designed to conceal the

monitor

Press O on the parent/baby unit.

> The parent/baby unit tums on, and all
indicators on the parent/baby unit light
up briefly.

Keep the baby unit and the power cord
at least 1 metre/3.5 feet away from your
baby.

Use the parent unit in the operating range.

Set the parent unit and the baby unit to

the same channel, either Channel 1 or

Channel 2.

% The link indicator flashes red and the
parent unit starts to search for the
baby unit.

L When link is established, the link
indicator lights up green.

> If no link is established, the link
indicator flashes red. The parent unit
beeps from time to time.

To change the volume on your parent unit,

tum volume up or down.

*  To mute the volume, tum volume
down fully. When the volume is
muted, the sound level lights operate
as normal.

antenna in the top part of the parent unit.To avoid
obstructions that may reduce the operating range, hold
the parent unit at the base when carrying it.

When the parent unit is out of range of the baby

unit, the parent unit beeps from time to time. The link
indicator on the parent unit flashes red.

The battery indicator flashes red and a beep tone
occurs 30 minutes before the batteries run out of
power:When the batteries are completely empty, the
parent unit automatically switches off and loses the link
with the baby unit.




Operating range

e Outdoors: up to 150 metres/500 feet

*  Indoors: up to 50 metres/150 feet

*  This monitor is designed to operate at
its best within a 150 m range, suitable
for most household environments.
The operating range and quality of the
connection varies depending on the
number of obstructions, like walls or
buildings, in between the two units.

Link an additional parent unit

You can use multiple additional parent units
with your baby monitor. Follow the simple two
steps to link extra units.

Note

* Use the parent unit in the operating range of the baby
monitor.

1 Press ® on the additional parent unit.
% The parent unit tums on, and all
indicators on the parent unit light up
briefly.

2 Setthe parent unit and the baby unit to

the same channel, Channel 1 or Channel 2.

5 When link is established, the link
indicator lights up green.

6 Guarantee and
service

If you need service or information or if you
have a problem, please visit the Philips AVENT
website at www.philips.com/AVENT welcome
or contact the Philips Consumer Care Centre in
your country. You can find the phone number
of the Philips Consumer Care Centre in the
worldwide guarantee leaflet. If there is no
Philips Consumer Care Centre in your country,
please visit the local Philips dealer.

EN 9
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/ Troubleshooting

If you don't find the solution you need in this section, you can get support at www.philips.com/AVENT
or contact the Philips Consumer Care Center in your country.

Problems

Possible causes

Solutions

My parent/baby unit doesn't
switch on.

The unit is not connected to the
power supply.

Connect the unit to a power
supply.

The batteries are empty or
inserted incorrectly.

Replace the batteries and make
sure that they are correctly
inserted.

| cannot establish a connection.

The parent and baby units are
set to different channels.

Set the units to the same
channel.

The units are out of range.

Move the units closer (see
‘Operating range’ on page 10).

The parent unit makes a high
pitched noise.

The units are too close.

Move the parent unit farther
away from the baby unit.

Lower the volume of the parent
unit.

| get interference. | can only hear
intermittently.

The parent unit picks up signals
from other appliances or baby
monitors.

Move the parent unit away from
other electrical appliances, like
microwaves or telephones.

Change the units to the other
channel.

The units are out of range.

Move the units closer.

The parent and baby units are
set to different channels.

Set the units to the same
channel.

The batteries for the parent and/
or baby are running low.

Connect the parent and/or baby
units to a power supply. Replace
the batteries.

I cannot hear anything through
my parent unit.

The volume of parent unit is set
too low or is muted.

Increase the volume of parent
unit.

The units are out of range.

Move the units closer.

The operating range of mine is
less than 150 metres/500 feet.

Environmental obstructions
affect the operating range.

Move the units closer.

The batteries in the parent unit
run low quickly.

The volume is set too high and
the unit consumes more power.

Decrease the volume.

Tip

* Product information is subject to change without prior notice.
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1 Indledning

Tillykke med dit keb, og velkommen til Philips

AVENT! Hvis du vil have fuldt udbytte af
den support, Philips AVENT tilbyder, kan du
registrere dit produkt pa www.philips.com/
AVENT.

Philips AVENT satter en ere i at producere
palidelige produkter, der kan give foraldre
den tryghed, de har brug for til at passe pa
deres barns helbred og sikkerhed. Denne
Philips AVENT-babyalarm giver dig sikkerhed
med en knivskarp lydforbindelse til din baby,
sa du altid ved, hvornar din baby har brug
for dig. Justerbare kanalindstillinger; intuitive
lydaktiverede lys, lyd- og lysindikatorer for
angivelse af forbindelse, reekkevidde og lavt
batteri sikrer dig, at du altid er i kontakt.
SCD486 indeholder to batteridrevne

foreeldreenheder; sa du nemt kan overvage din

baby fra flere steder i og uden for hiemmet.

2 Vigtigt

Laes denne brugervejledning omhyggeligt
igennem, inden babyalarmen tages i brug. Gem
brugervejledningen til eventuel senere brug.
ADVARSEL: For at forebygge kvalning i
ledningen skal babyenheden og ledningen altid
holdes uden for barnets raekkevidde, mindst

1 meter vek. Brug ikke forlengerledninger.
Adbvarsel: Risiko for eksplosion, elektrisk sted,
kortslutning eller lekage

Babyalarmen ma ikke udszttes for dryp

eller staenk, og der ma ikke placeres

genstande fyldt med veeske - f.eks. vaser

- pa apparatet.

Hvis stremstikket bruges til at afbryde

enheden, skal dette kunne betjenes nemt.

For du slutter babyalarmen til

stremforsyningen, skal du sikre dig, at

den angivne netspaending pa adapterne

for babyalarmen svarer til den lokale

netspanding.

Brug de medfalgende adaptere til at slutte

babyalarmen til stremforsyningen.

For at undgd elektrisk sted ma du ikke

abne babyenheden eller foreldreenheden

bortset fra batterirummene.

Serg for, at dine haender er helt terre, nar

batterier isettes eller udskiftes.

For at undga batterieksplosion eller

-leekage, som kan beskadige babyalarmen

og fordrsage medfere forbraendinger og

hud- eller gjenirritation skal du:

e iseette batterierne korrekt (+/-),

* flerne batterierne, hvis du ikke skal
bruge produktet i mere end 30 dage,

*  holde batterierne vak fra steerk varme
som f.eks. solskin, ild eller lignende,

* flerne batterierne, sa snart de er Igbet
tor for strom.

For at forhindre batterierne i at blive

varme eller frigive giftige materialer, brint

eller ilt, skal du undga at kortslutte eller

odelegge batterierne.

DA 11
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Voksenopsyn

*  Denne babyalarm er beregnet som
et hjeelpemiddel. Den kan aldrig veere
en erstatning for ansvarligt og korrekt
foreeldreopsyn og -overvagning og ma ikke
bruges som sadan.

*  Anbring ikke babyenheden i barnets seng
eller kravlegard.

*  Forat undgd overophedning ma du ikke
daekke babyalarmen med et handklzde,
teppe eller andet.

*  Nar babyalarmen er sluttet til en
stikkontakt, skal du sgrge for, at du nemt
kan fa adgang til stikkontakten.

*  Afhensyn til barnenes egen sikkerhed bgr
de ikke lege med babyalarmen.

*  Beskyt huden pa haenderne ved at baere
beskyttende handsker, nar du handterer
beskadigede eller uteette batterier.

*  Babyalarmen sender over en frekvens, der
bruges af mange husholdningsprodukter og
andre babyalarmer. Derfor kan din samtale
muligvis hgres pa andre produkter; der
sender pa den samme frekvens.

Renggring og vedligeholdelse

*  Foreldre- eller babyenheden ma aldrig
kommes ned i vand eller renggres under
vandhanen.

*  Anvend aldrig renggringsmidler i spraydase
eller flydende renggringsmidler.

*  Frakobl foreldre- og babyenheden, hvis de
er sluttet til en stikkontakt.

*  Renger foreldre- og babyenhed med en
fugtig klud.

*  Toradapterne med en ter klud.

*  Denne babyalarm har ingen dele, der kan
repareres af brugeren.

Forholdsregler ved opbevaring

*  Benyt og opbevar babyalarmen ved en
temperatur mellem 10 og 35°C. Hold
babyalarmen vak fra direkte sollys.

*  Hvis du opbevarer batterier i kgleskab eller
fryser, skal du beskytte dem mod kondens
under opbevaring og optening, Batterierne
skal have stuetemperatur, for du bruger dem.

12 DA

Udskiftning

*  Huvis du udskifter adapterne, skal du bruge
den type adaptere, der er angivet i denne
brugervejledning.

*  Hvis du udskifter batterierne, skal du bruge
den type batterier; der er angivet i denne
brugervejledning. Udskift alle batterierne i
enheden pa samme tid.

Elektromagnetiske felter (EMF)

Dette Philips AVENT-apparat overholder alle
standarder i forhold til elektromagnetiske

felter (EMF). Hvis apparatet handteres

korrekt i henhold til instruktionerne i denne
brugervejledning, er det sikkert at bruge baseret
pa de forskningsresultater, der er adgang til pa
nuvaerende tidspunkt.

Genbrug af produktet

&b

Babyalarmen er udviklet og fremstillet med
materialer og komponenter af hgj kvalitet, som
kan genbruges.

)i

Skan miljget ved at bortskaffe produkt og
emballage forsvarligt. Affaldsbgttesymbolet
betyder, at din babyalarm er omfattet af
EU-direktiv 2002/96/EC, hvilket betyder, at
produktet og batterierne ikke ma bortskaffes
i husholdningsaffaldet, da de indeholder
stoffer, der kan skade miljget og helbredet.
Brug de dertil beregnede indsamlingssteder
eller genbrugsstationer ved bortskaffelse af
babyalarmen eller batterierne.
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Oversigt

Foraldreenhed (fig. 1)

®

)

@O ©

@O®

®

O
*  Tryk pa knappen for at teende eller
slukke for foreeldreenheden

link

*  Gron: Foreldreenheden har
forbindelse til babyenheden.

*  Blinker rgdt: Foreeldreenheden seger
forbindelse til babyenheden.

Lys, som indikerer lydniveau
*  Juster lydniveauet i babyens veerelse

Hoijttaler
Stik til den medfelgende AC/DC-adapter

an
e Grgn: Foreldreenheden er tendt.
e Blinker rgdt: Batterierne er nasten

opbrugt.

+ volume —
*  Drej for at skrue op eller ned for lyden
*  Drej helt ned for at sla lyden fra

Lag til batterirum
Tre 1,5V R6 AA-batterier (medfolger ikke)

1 channel 2
e Skift til kanal 1 eller kanal 2

Batterirum

AC/DC-adapter

e Input: 100-240V AC

e Output: 60V DC, 300 mA

*  Modelnummer:
SSW-2350UK: UK og Dubai;
SSW-2350AU: Australien og
New Zealand:;
SSW-2350EU: Andre lande

Babyenhed (fig. 2)

®

@
®
®

@0 ®©

® ©®

)

*  Tryk pa knappen for at teende eller
slukke for babyenheden

on

*  Gren: Babyenheden er tendt.
Mikrofon

L)
*  Grgn: Babyenheden kgrer pa batterier.
*  Blinker redt: Batterierne er neesten

opbrugt.
Stik til den medfelgende AC/DC-adapter
Lag til batterirum

Fire 1,5V R6é AA-batterier (medfolger ikke)

1 channel 2
e Skift til kanal 1 eller kanal 2

Batterirum

AC/DC-adapter

*  Input: 100-240V AC

e Output: 6,0V DC, 300 mA

*  Modelnummer:
SSW-2350UK: UK og Dubai;
SSW-2350AU: Australien og
New Zealand;
SSW-2350EU: Andre lande

DA 13
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4 Kom godt i gang

Du kan slutte foreldreenheden eller
babyenheden til strgmforsyningen eller sette
batterier i for at anvende den. For ekstra
sikkerhed skal du isette batterier som garanti
for reservestrgm i tilfelde af stremsvigt. Hvis du
bruger genopladelige batterier, skal du oplade
dem separat.

Konfigurer babyenheden:

1 Forduslutter babyenheden til
stikkontakten, skal du tage laget af
batterirummet.

2 st fire 1 5V Ré AA-batterier; og vend
dem rigtigt i forhold til symbolerne "+" og

W

3 sat laget pa igen.
4 Siuten medfelgende adapter til

babyenheden og stikkontakten.
Konfigurer foreldreenheden:

1 Folg samme fremgangsmade som ved
indstilling af babyenheden.

14 DA

5 Brug din

-

babyalarm

Tryk pa O pa foraeldre-/babyenheden.

> Foreldre-/babyenheden taendes, og alle
indikatorer pa foreeldre-/babyenheden
lyser et kort gjeblik.

Hold babyenheden og netledningen mindst
1 meter veek fra barnet.

Brug foreeldreenheden inden for
senderaekkevidden.

Indstil foreeldreenheden og babyenheden

pa samme kanal, enten kanal 1 eller kanal 2.

5 Indikatoren link blinker redt, og
foreldreenheden begynder at sgge
efter babyenheden.

> Nar forbindelsen er etableret, lyser
link-indikatoren grent.

5 Huvis der ikke etableres forbindelse,
blinker link-indikatoren radt.
Foraldreenheden bipper en gang
imellem.

Skru op eller ned pa volume for at aendre

lydstyrken.

*  Drej volume helt i bund for at sla
lyden fra. Nar lyden er slaet fra,
fungerer indikatorerne for lydstyrke
normalt.

Babyalarmen er sarligt designet, sd den skjuler antennen
i den gverste del af foreeldreenheden. For at undga
forhindringer der kan reducere senderzkkevidden, skal
du holde foraldreenheden i basen, nar du baerer rundt
pa den.

Nér foreldreenheden er uden for babyenhedens
reekkevidde, bipper foraeldreenheden med jeevne
mellemrum. Indikatoren link pa foreeldreenheden
blinker radt.

Batteriindikatoren blinker redt, og der hares en biptone,
30 minutter fer batterierne lgber tor for stream. Hvis
batterierne er helt afladede, slukker foreeldreenheden
automatisk, og kontakten til babyenheden afbrydes.




Senderzkkevidde

*  Udenders: op til 150 meter

* Indenders: op til 50 meter

*  Denne alarm er designet til at fungere
bedst inden for en rakkevidde pa 150 m,
som er passende til de fleste husholdninger.
Senderakkevidden og kvaliteten af
forbindelsen varierer alt efter antallet
af forhindringer, som f.eks. veegge eller
bygninger, mellem de to enheder.

Tilknyt en ekstra
foraldreenhed

Du kan bruge flere ekstra foreeldreenheder
sammen med babyalarmen. Fglg de to simple
trin for at tilknytte ekstra enheder.

E Bemaerk

¢ Brug foraldreenheden inden for babyalarmens
senderakkevidde.

1 Tryk pa O pa den ekstra foreldreenhed.
> Foraldreenheden teendes, og alle
indikatorer pa den lyser et kort gjeblik.

2 Indstil foreeldreenheden og babyenheden til
den samme kanal, kanal 1 eller kanal 2.
> Nar forbindelsen er etableret, lyser
link-indikatoren grent.

6 Garanti og
service

Huvis du har brug for service eller oplysninger,
eller hvis du har et problem, kan du ga ind

pa www.philips.com/AVENT eller kontakte
Philips Kundecenter i dit land. Du kan finde
telefonnummeret til Philips Kundecenter i
folderen “World-Wide Guarantee”. Hvis der
ikke findes et Philips Kundecenter i dit land, kan
du henvende dig til den lokale Philips-forhandler:
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/ Fejlfinding

Hvis du ikke finder den Igsning, du har brug for i dette afsnit, kan du fa hjeelp pa www.philips.com/
AVENT eller kontakte Philips Kundecenter i dit land.

Problemer

Mulige arsager

Lasninger

Foraldre-/babyenheden
teender ikke.

Enheden er ikke sluttet til
stremforsyningen.

Slut enheden til en stremforsyning.

Batterierne er flade eller sat forkert i.

Skift batterierne ud, og serg for, at
de er placeret korrekt.

Jeg kan ikke oprette
forbindelse.

Foreldre- og babyenhederne er
indstillet pa to forskellige kanaler:

Indstil enhederne pa den samme
kanal.

Enhederne er uden for reekkevidde.

Flyt enhederne tattere pa hinanden
(se ‘Senderakkevidde' pa side 9).

Foraldreenheden afgiver

en skinger, hvinende tone.

Enhederne er for teet pa hinanden.

Flyt foreeldreenheden lengere vaek
fra babyenheden.

Skru ned for lydstyrken pa
foraeldreenheden.

Jeg modtager interferens.
Jeg kan kun hgre noget i
perioder.

Foreeldreenheden opfanger signaler
fra andre apparater eller babyalarmer:

Flyt foreeldreenheden vaek fra andre
elektriske apparater som f.eks.
mikrobglgeovne eller telefoner.

Skift kanal pa enhederne.

Enhederne er uden for rekkevidde.

Flyt enhederne taettere pa hinanden.

Foraldre- og babyenhederne er
indstillet pa to forskellige kanaler.

Indstil enhederne pa den samme
kanal.

Batterierne i foreeldre- og/eller
babyenheden er ved at veere tomme.

Slut foreeldre- og/eller babyenheden
til en stremforsyning. Udskift
batterierne.

Jeg kan ikke hgre noget i
foreeldreenheden.

Lydstyrken pa foreeldreenheden er
for lav eller sldet fra.

Skru op for lydstyrken pa
foraeldreenheden.

Enhederne er uden for rekkevidde.

Flyt enhederne taettere pa hinanden.

Senderakkevidden pa
enheden er mindre end
150 meter.

Forhindringer kan pavirke
senderakkevidden.

Flyt enhederne taettere pa hinanden.

Batterierne i
foreldreenheden lgber
hurtigt ter.

Lydstyrken er for hgj, og enheden
bruger mere strem.

Skru ned for lyden.

Tip

* Produktoplysninger kan @ndres uden varsel.
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1 Einfuhrung

Herzlichen Glickwunsch zu threm Kauf und
willkommen bei Philips AVENT! Um die
Unterstlitzung von Philips AVENT optimal
nutzen zu kénnen, sollten Sie Ihr Produkt unter
www.philips.com/AVENT registrieren.

Philips AVENT hat es sich zur Aufgabe gemacht,
zuverldssige Produkte fur Babys und Kleinkinder
zu entwickeln, die den Eltern die beruhigende
Gewissheit verschaffen, die sie brauchen, wenn
sie sich um die Gesundheit und die Sicherheit
ihres Babys kiimmern. Dieses Philips AVENT
Babyphone bietet die essenzielle Gewissheit
eine glasklare Audio-Verbindung zu lhrem Baby,
damit Sie immer wissen, wenn |hr Baby Sie
braucht. Die anpassbaren Kanaleinstellungen,
intuitive Gerduschpegelanzeige, Tonmeldungen
und Lichtanzeige fur Verbindung,
Empfangsbereich und niedrigen Batteriestand

stellen sicher; dass Sie immer verbunden bleiben.

Das SCD486 enthilt zwei batteriebetriebene
Eltern-Einheiten, sodass Sie Ihr Baby leicht
von mehreren Orten in und um lhr Zuhause
Uberwachen kénnen.

2  Wichtig

Lesen Sie dieses Benutzerhandbuch vor dem
Gebrauch des Babyphones aufmerksam durch.
Bewahren Sie sie fur eine spatere Verwendung auf.
WARNUNG: Um eine Strangulation mit
dem Netzkabel zu verhindern, halten Sie die
Babyeinheit und das Netzkabel auBerhalb der
Reichweite lhres Kindes, mindestens 1 Meter.
Verwenden Sie keine Verlangerungskabel.
Achtung: Explosionsgefahr, Stromschlaggefahr,
Kurzschlussgefahr und Gefahr von Leckagen
»  Es dlrfen keine Flissigkeiten an das
Babyphone gelangen. Stellen Sie auf3erdem
keine mit Wasser geflliten Gegenstande,
wie z. B.Vasen, auf dem Babyphone ab.
*  Wenn der Netzstecker als
Trennvorrichtung verwendet wird, muss die
Trennvorrichtung frei zugédnglich bleiben.
*  Vergewissern Sie sich bevor Sie das
Babyphone an die Stromversorgung
anschliefen, dass die Spannungsangabe
auf dem Gerdt mit der 6rtlichen
Netzspannung Ubereinstimmt.
*  Verwenden Sie zum Anschlie3en des
Babyphones an die Stromversorgung die
mitgelieferten Adapter.
*  Um Stromschldge zu vermeiden, soliten
Sie mit Ausnahme des Batteriefachs das
Gehduse der Baby- und der Elterneinheit
nicht &ffnen.
¢ Achten Sie darauf, dass lhre Hiande beim
Einlegen oder Austauschen der Batterien
trocken sind.
*  Um ein Explodieren oder Auslaufen der
Batterien — und somit eine Beschddigung
des Babyphones sowie Verbrennungen
und Haut- oder Augenreizungen — zu
verhindern, beachten Sie folgende Punkte:
*  Setzen Sie die Batterien richtig ein
(+/-).

*  Nehmen Sie die Batterien heraus,
wenn Sie das Produkt ldnger als
30 Tage nicht verwenden.
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*  Halten Sie die Batterien von
UbermiBiger Hitze fern, wie z. B.
Sonnenlicht, Feuer usw.

*  Nehmen Sie die Batterien heraus,
sobald sie leer sind.

¢ Um zu verhindern, dass Batterien
Uberhitzen oder giftige Stoffe, Wasserstoff
oder Sauerstoff freigeben, schlie3en Sie
Batterien nicht kurz und beschédigen Sie
sie nicht.

Aufsicht von Erwachsenen

*  Dieses Babyphone ist ein Gerat
mit ausschlieBlich unterstitzender
Funktion. Es ist kein Ersatz fur die
verantwortungsvolle und ordnungsgemal3e
Aufsicht eines Erwachsenen und darf nicht
als solcher verwendet werden.

*  Legen Sie die Babyeinheit keinesfalls in das
Kinderbett oder in den Laufstall.

+  Um ein Uberhitzen zu verhindern,
bedecken Sie das Babyphone nicht mit
einem Handtuch, einer Decke oder
Ahnlichem.

*  Wenn das Babyphone an eine Steckdose
angeschlossen ist, vergewissern Sie sich,
dass die Steckdose leicht zugdnglich ist.

*  Erlauben Sie Kindern zu ihrem Schutz nicht,
mit dem Babyphone zu spielen.

*  Schitzen Sie lhre Haut bei der
Handhabung von beschddigten oder
ausgelaufenen Batterien mit Handschuhen.

*  |hr Babyphone Ubertragt Uber
eine Frequenz, die von vielen
Haushaltsprodukten und anderen
Babyphones verwendet wird. lhre
Konversation wird méglicherweise von
einem anderen Produkt aufgenommen, das
auf derselben Frequenz arbeitet.

Reinigung und Wartung

*  Tauchen Sie die Eltern- oder die
Babyeinheit nicht in Wasser ein, und
reinigen Sie sie auch nicht unter
flieBendem Wasser.

*  Verwenden Sie weder Reinigungsspray
noch flissige Reinigungsmittel.
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e Ziehen Sie die Adapter der Eltern- und
Babyeinheit aus der Steckdose, sofern sie
eingesteckt sind.

*  Reinigen Sie die Eltern- und die Babyeinheit
mit einem feuchten Tuch.

*  Reinigen Sie die Adapter mit einem
trockenen Tuch.

*  Dieses Babyphone enthilt keine anderen
Teile, die vom Benutzer repariert werden
kénnen.

VorsichtsmaBnahmen fiir die Aufbewahrung

*  Das Babyphone darf nur bei Temperaturen
zwischen 10 °C und 35 °C verwendet
bzw. aufbewahrt werden. Halten Sie das
Babyphone von direktem Sonnenlicht fern.

*  Wenn Sie die Batterien in einem
Kihl- oder Gefrierschrank aufbewahren,
schitzen Sie diese vor Feuchtigkeit. Warten
Sie vor Verwendung der Batterien, bis sie
Raumtemperatur erreicht haben.

Ersatz

*  Verwenden Sie beim Austausch der
Adapter den Adaptertyp, der in diesem
Benutzerhandbuch angegeben wird.

*  Verwenden Sie beim Austausch der
Batterien den Batterietyp, der in diesem
Benutzerhandbuch angegeben wird.
Tauschen Sie alle Batterien in der Einheit
gleichzeitig aus.

Elektromagnetische Felder

Dieses Philips AVENT Babyphone

erflllt simtliche Normen bezlglich
elektromagnetischer Felder. Nach aktuellen
wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das
Babyphone sicher im Gebrauch, sofern es
ordnungsgemal und entsprechend den
Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch
gehandhabt wird.



Wiederverwertung des
Produkts

&b

Ihr Babyphone wurde unter Verwendung
hochwertiger Materialien und Komponenten
entwickelt und hergestellt, die recycelt und
wiederverwendet werden kénnen.

)i

Helfen Sie der Umwelt, indem Sie das Produkt
und die Verpackung verantwortungsbewusst
entsorgen. Das durchgestrichene Symbol einer
Abfalltonne bedeutet, dass |hr Babyphone

der Europdischen Richtlinie 2002/96/EC
unterliegt. Dies bedeutet, dass das Produkt
und die Batterien nicht mit dem normalen
Hausmull entsorgt werden dirfen, weil

sie Stoffe enthalten, die Umwelt und
Gesundheit schadigen kénnen.Verwenden

Sie die vorgesehenen Sammelpunkte oder
Recyclingstationen, wenn Sie das Babyphone
oder die Batterien entsorgen.

3 Uberblick

Elterneinheit (Abb. 1)
@ o

¢ Drucken Sie diese Taste, um die
Elterneinheit ein- oder auszuschalten.
Q@) link

*  Leuchtet griin: Die Elterneinheit ist mit
der Babyeinheit verbunden.

*  Blinkt rot: Die Elterneinheit sucht nach
der Babyeinheit.

Geriduschpegelanzeigen
*  Anzeigen des Gerduschpegels im
Zimmer lhres Babys

Lautsprecher

Anschluss fur den mitgelieferten
AC/DC-Adapter

L)

*  Leuchtet griin: Die Elterneinheit ist
eingeschaltet.

*  Blinkt rot: Die Batterien sind fast leer.

® O ©

+ volume —

¢ Drehen, um die Lautstirke zu andern

e Ganz nach unten drehen, um stumm
zu schalten

)

Batteriefachabdeckung

Drei 1,5V R6 AA Batterien (nicht im
Lieferumfang enthalten)

® O@

1 channel 2
e ZuKanal 1 oder Kanal 2 schalten

S)

Batteriefach
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(1) AC/DC-Adapter

*  Eingang: 100 — 240V AC

*  Ausgang: 6,0V DC, 300 mA

e Modellnummer:
SSW-2350UK: Fur das vereinigte
Kénigreich und Dubai;
SSW-2350AU: Fir Australien und
Neuseeland:
SSW-2350EU: Fir andere Lander

Babyeinheit (Abb. 2).
@ o

Driicken Sie diese Taste, um die
Babyeinheit ein- oder auszuschalten.

@ on

*  Leuchtet griin: Die Babyeinheit ist
eingeschaltet.

@ Mikrofon

an

*  Leuchtet griin: Die Babyeinheit wird
mit Batterien betrieben.

e Blinkt rot: Die Batterien sind fast leer.

®

Anschluss fiir den mitgelieferten
AC/DC-Adapter

Batteriefachabdeckung

Vier 1,5V Ré AA Batterien (nicht im
Lieferumfang enthalten)

® Q0@ ©

1 channel 2
e ZuKanal 1 oder Kanal 2 schalten

Batteriefach

AC/DC-Adapter

*  Eingang: 100 — 240V AC

*  Ausgang: 6,0V DC, 300 mA

e Modellnummer:
SSW-2350UK: Fur das vereinigte
Kénigreich und Dubai;
SSW-2350AU: Fur Australien und
Neuseeland;
SSW-2350EU: Fir andere Lander

®©

20 DE

4 Erste Schritte

Um die Efterneinheit oder die Babyeinheit zu
betreiben, kdnnen Sie sie an die Stromversorgung
anschlie3en oder Batterien einlegen. Um
sicherzustellen, dass das Gerdt bei einem
Stromausfall betriebsbereit bleibt, legen Sie
Batterien ein.Wenn Sie Akkus verwenden,
vergewissern Sie sich, dass Sie sie separat aufladen.
Babyeinheit einrichten:

1 BevorSie die Babyeinheit an die Steckdose
anschlie3en, nehmen Sie den Deckel des
Batteriefachs ab.

2 Legen Sie vier 1,5V R6 AA-Batterien ein,
und beachten Sie dabei die Polaritédt (+/-).

3 Setzen Sie die Akkufachabdeckung wieder
auf.

4 Verbinden Sie einen der mitgelieferten
Adapter mit der Babyeinheit und einer
Steckdose.

Elterneinheit einrichten:

1 Befolgen Sie die gleichen Schritte wie beim
Einrichten der Babyeinheit.



5 Babyphone
verwenden

Driicken Sie & an der Eltern-/Babyeinheit.

> Die Eltern-/Babyeinheit wird
eingeschaltet, und alle Anzeigen der
Eltern-/Babyeinheit leuchten kurz auf.

Achten Sie darauf, dass die Babyeinheit und
das Netzkabel mindestens einen Meter von
lhrem Baby entfernt sind.

Verwenden Sie die Elterneinheit innerhalb
des Empfangsbereichs.

Stellen Sie die Elterneinheit und die

Babyeinheit auf denselben Kanal, entweder

Kanal 1 oder Kanal 2.

5 Die Anzeige link blinkt rot, und die
Elterneinheit beginnt, die Babyeinheit
zu suchen.

& Wenn die Verbindung hergestellt
wurde, leuchtet die Anzeige link griin.

= Wenn keine Verbindung hergestellt
wurde, blinkt die Anzeige link rot. Die
Elterneinheit gibt von Zeit zu Zeit
einen Signalton aus.

Um die Lautstarke auf Ihrer Elterneinheit
zu dndern, drehen Sie volume nach oben
oder nach unten.
e Um die Elterneinheit stumm zu
stellen, drehen Sie volume ganz
nach unten.Wenn die Etterneinheit
stumm gestellt ist, funktionieren die
Gerduschpegelanzeige weiterhin normal.

E3d v

¢ |hr Babyphone wurde so entworfen, dass die Antenne
im obersten Teil der Elterneinheit versteckt angebracht
ist. Um Hindernisse, die den Empfangsbereich
reduzieren konnten, zu vermeiden, berihren Sie die
Elterneinheit nur an der Unterseite, wenn Sie sie tragen.

* Wenn sich die Elterneinheit auBerhalb des
Empfangsbereichs der Babyeinheit befindet, gibt die
Elterneinheit von Zeit zu Zeit einen Signalton aus. Die
Anzeige link an der Elterneinheit blinkt rot.

¢ Die Batterieanzeige blinkt rot, und ein Signalton
wird 30 Minuten vor der Entladung der Batterien
ausgegeben.Wenn die Batterien vollstdndig entleert
sind, schaltet sich die Elterneinheit automatisch aus, und
die Verbindung zur Babyeinheit wird unterbrochen.

Empfangsbereich

e Im Freien: bis zu 150 Meter

*  Im Haus: bis zu 50 Meter

*  Dieses Babyphone funktioniert am
Besten innerhalb eines Empfangsbereichs
von 150 m, was sich fur die meisten
Haushaltsumgebungen eignet. Der
Empfangsbereich und die Qualitdt der
Verbindung variiert je nach der Anzahl
der Hindernisse, wie z. B.Wdnde oder
Gebdude, zwischen zwei Einheiten.

Verbinden einer zusatzlichen
Elterneinheit

Sie kénnen mehrere zusitzliche Elterneinheiten
mit Ihrem Babyphone verwenden. Fiihren

Sie diese beiden einfachen Schritte aus, um
zusatzliche Einheiten zu verbinden.

Hinweis

* Verwenden Sie die Elterneinheit im Empfangsbereich
des Babyphones.

DE 21

Deutsch



22

Dricken Sie O an der Elterneinheit.

5 Die Elterneinheit wird eingeschaltet,
und alle Anzeigen der Elterneinheit
leuchten kurz auf.

Stellen Sie die Elterneinheit und die

Babyeinheit auf denselben Kanal, entweder

Kanal 1 oder Kanal 2.

5 Wenn die Verbindung hergestellt
wurde, leuchtet die Anzeige link griin.

DE

6 Garantie und
Kundendienst

Benotigen Sie weitere Informationen oder
treten Probleme auf, besuchen Sie bitte die
Philips AVENT Website unter www.philips.com/
AVENT, oder setzen Sie sich mit dem Philips
Service-Center in lhrem Land in Verbindung.
Die Telefonnummer des Philips Service-Centers
finden Sie in der internationalen Garantieschrift.
Sollte es in Ihrem Land kein Philips Service-
Center geben, wenden Sie sich bitte an lhren
Philips Handler.



/ Fehlerbehebung

Wenn Sie die Lésung, die Sie bendtigen, nicht in diesem Abschnitt finden, holen Sie sich Unterstitzung
unter www.philips.com/AVENT, oder wenden Sie sich an das Philips Service-Center in lhrem Land.

Probleme

Mogliche Ursachen

Losungen

Meine Eltern-/Babyeinheit
|dsst sich nicht einschalten.

Die Einheit ist nicht an die
Stromversorgung angeschlossen.

Schlie3en Sie die Einheit an die Strom-
versorgung an.

Die Batterien sind leer oder falsch
eingelegt.

Ersetzen Sie die Batterien und
vergewissern Sie sich, dass sie richtig
eingelegt sind.

Ich kann keine Verbindung
herstellen.

Die Eltern- und die Babyeinheit sind auf
verschiedene Kandle eingestellt.

Stellen Sie die Einheiten auf denselben
Kanal ein.

Die Einheiten befinden sich au3erhalb des
Empfangsbereichs.

Stellen Sie die Einheiten ndher anei-
nander (siehe ‘Empfangsbereich’ auf
Seite 7).

Die Elterneinheit gibt einen
hohen Pfeifton von sich.

Die Gerite sind nicht weit genug
voneinander aufgestellt.

Stellen Sie die Elterneinheit weiter weg
von der Babyeinheit auf.

Verringern Sie die Lautstdrke der
Elterneinheit.

Ich erhalte Storsignale.
Ich kann nur mit
Unterbrechungen horen.

Die Elterneinheit empfangt Signale von
anderen Geriten oder Babyphones.

Stellen Sie die Elterneinheit weg von
anderen elektrischen Geraten, wie z. B.
Mikrowellen oder Telefone.

Stellen Sie die Einheiten auf den
anderen Kanal.

Die Einheiten befinden sich au3erhalb des
Empfangsbereichs.

Stellen Sie die Einheiten nédher anei-
nander.

Die Eltern- und die Babyeinheit sind auf
verschiedene Kandle eingestellt.

Stellen Sie die Einheiten auf denselben
Kanal ein.

Die Batterien fur die Eltern- und/oder
Babyeinheit sind fast leer.

Schlie3en Sie die Eltern- und/oder
Babyeinheit an die Stromversorgung an.
Ersetzen Sie die Batterien.

Ich kann nichts durch meine
Elterneinheit horen.

Die Lautstdrke der Elterneinheit ist zu
niedrig eingestellt oder stumm geschaltet.

Erhohen Sie die Lautstdrke der
Elterneinheit.

Die Einheiten befinden sich au3erhalb des
Empfangsbereichs.

Stellen Sie die Einheiten nédher anei-
nander.

Der Empfangsbereich
meiner Einheit betragt
weniger als 150 Meter:

Hindernisse in der Umwelt beeinflussen
den Empfangsbereich.

Stellen Sie die Einheiten ndher anei-
nander.

Die Batterien in der
Elterneinheit sind schnell
leer.

Die Lautstdrke ist zu hoch eingestellt und
die Einheit verbraucht mehr Energie.

Verringern Sie die Lautstdrke.

Tipp

¢ Die Produktinformationen kénnen ohne vorherige Ankiindigung gedndert werden.
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1 Ewocaywyn

2uyxapnmpla yia Ty ayopd odg Kat

kKaAwg NABate ot Philips AVENT! ['a va
emwdeAnBeiTe TAPWG amd Ty utmooTmpLEN
mTou poodépel N Philips AVENT, dnAwoTe To
mpoiov oag ot dieubuvon www.philips.com/
AVENT.

H Philips AVENT eivalr adoolwpévn ot
Onuloupyia allommaoTwy TIPOIOVTWY
bpovTidag Tou TIPoodEPOUV OTOUG YOVEIG TN
olyoupld TTou Xpetalovtal étav ¢povTifouv
yla Ty uyeia kat Tnv acdiela Tou pwpou
TouG. AUTH 1) OUOKEUT TTapakoAouBnong
HwpoU Tng Philips AVENT odg mmapéyet ™
olyoupld Jlag TevTakabapng nxnTKNG
oUVOEONG HE TO HWPAKL 0AG, WOTE Va
YvwpileTe TAvToTE TMOTE 0AG XPELAleTaAl.

Ol mpooappoéolpeg pubpioelg kavaAiwy, Ta
OLaloBNTIKA GWTA TTOU £VEPYOTTOLOUVTAL HE
ToV X0 Kal oL pwTeELVEG evdeilelg ouvOeoNnc,
ePEAELag Kal xapnAou emmirmédou TNG
prarapiag e€aodaiiCouv OTL Ba péveTe Travta
o€ eTagn pe To Hwpod odg.

H ouokeur) SCD486 mrepthaufavet duo
HOVASEG YOVEQ TTOU AELTOUPYOUV HE UITATAPieg
WOTE Va UIToPEiTe va TrapakoAoubeite eUkoAa
TO HWPAKL 0ag armo TTOMA onueia péoa Kat
YUpw amo To oTTiTL 0ag.
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2 Xnpavriko

AiwafdaoTe autd TO £YXELPidLlO YXPrIONG

TTPOOEKTIKA TIPLV XPNOLUOTIOINOETE TN

OUOKEUT TTapakoAoudnong pwpou Kal

duAa&Te TO yia peNovVTIKT) avadopd.

MPOEIAOMOIHZH: MNa v amoduyn

oTpayyaMopou pe To kakwdio Tpopodoaiag,

diatnpeite Tavra T povada pwpou Kat To

KkaAwdio Tpododooiag pakpla amod To HwWPo,

oe amooTaon TouhayloTtov 1 petpou. Mnv

XpnolpoToleiTe kKahwdla eTEKTACTG.

Mpoooxn: Kivduvog ekpnéng,

nAextpomAniiag, fpaxukukiwparog n

Suapporig

*  H ouokeun) TapakoAoubnong pwpeou
Oev TIPETTEL va eKTIBeTAL O UYPA 1) va
ToTTOBETEITAL KOVTA O AVTIKElEVA TTOU
TTEPLEXOUV UYPA, OTTwG Bala.

*  Ormou 1o Buoua xpnotporoleital wg
OUOKEUT) arTooUVOEDNG, 1] CUCKEUN
arrooUVOEONG TIAPAMEVEL AELTOUPYLKT).

e [lpoToU cuUVOEDETE TN CUOKEUT|
TapaxkoAoubnong pwpol otV
TpiCa, BeBalwbeite OTL N TAoN TTOU
UTTOOELKVUETAL OTOUG TIPOCAPHOYELC TG
avTloTolXel oV TAON TOTTIKOU OLKTUOU.

e XPNOLLOTTIOINOTE TOUG TTAPEY OPEVOUG
TTPOCAPUOYELG Yla va OUVOEDETE TN
OUOKEUT TTapakoAounong pwpou oty
mpiCa.

e [iava pnv mpokAnBei nhekTpomAnia,
unv avolyete To TrEPiBANa TG povadag
HwpoU 1) YOVEQ, EKTOG artd 1T Orjkn Twv
WTTaTapLuv.

*  BeBaiwbeite 611 Ta X€pLa oag eival
oTeEYVA KATA TV TOTTofETNON 1) TNV
QVTIKATAoTAON TWV UTTATAPLWV.

e [iava punv mpokAnBei ékpnén i
dlappoMn KTTaTaplwy, To otroio
LTTOPEL va KaTaoTpEPEL T CUOKEUT
TTapaxkoAoubnong pwpoU kat va
TTPOKAAEDEL £yKaUpaTa Kal epeBlopd oTo
Oépuan oTa paTia:



e TomoBeteiTe TIC uTTaTApPieg e TN
owoT ¢opa (+/-),

*  Adalpeite Tig urmatapieg eav Oev
Ba XpNOLHOTIOCETE TO TIPOLOV Yia
meplocoTePeG amo 30 nuEpE,

*  QPUAACOETE TIG UITATAPIEG
pakpla améd utmepoAikad udmiég
Beppokpacieg, OTwg nAtakn
axTvoBoAia, Tupkayld K.o.K.

e Adalpeite TIg umatapieg HOALg
armo¢popTLoTOUV.

[a va armopeuyBei ) uttepBepuavon

TWV PTTaTaplwy 1 n oLappor| ToEIKwY

ouoLWwV, udpoydvou 1) oEuyovou, NV

BpayxUKUKAWVETE 1) KOBETE TIG WrTaTapieg.

EmiBAegn amod eviihika

AUTT) 1 OUOKEUT) TTapakoAouBnong Hwpou
TpoopiCeTal wg Bornua. Aev amoTeAel
UTTOKATACTATO TNG UTTEUBUVNG KAl OWoTG
emmiPAedng armd eviAika kat dev TIpETTEL va
XPNOLUOTTIOLEITAL |LE QUTOV TOV TPOTTO.
Mnv ToTroBeTElTE TTOTE TN ovada pwpeou
pECa oV Kouvia 1) TO TTAPKO ToU HwPOU.
la va unv mpokAnBet urrepBeppavon, pnv
KAAUTITETE T1) OUCKEUN TTapakoAouBbnong
HWPOU e TIETOETEG, KOUPBEPTEG 1) AAAA
QvTIKEUEVA.

Orav n cuokeur| Tapakooubnong
HwpoU eival ouvdedepgvn oty Tpila,
BeBalwbeite 0TI prropeite eukoAa va
arToKTAOETE TTPOOaon o€ AUTHv.

[a mv aoddAeld Toug, Unv eTTITPETTETE
oTa madid va mailouv e TN CUCKEUT)
TTapakoAoubnong pwpou.

a va SlayeLploTE(TeE KATEOTPAWUEVEG
pmarapieg 1) prrarapieg mou
mapouotalouv diappor), dopdTe
TTPOOTATEUTIKA YAvTIa Yid va
TTpoCTaTePeTE TO OEPHA OAG.

H ouokeur) Tapakoloubnong pwpou
EKTIEUTTEL OE [lla ouXvoTNTA TTOU
XPnolloToleiTal armd TTOAA olklakd
TTPOLOVTA KAl AANEC OUOKEUEG
TapakoAoudnong pwpou. Ot oUVOpIALEG
0ag {owg va Pmopoly va akouoTouv arno
KATTOLO AANO TTPOTOV TTOU AELTOUPYEL OTNV
idla ouxvomTa.

KaBapiopog kat cuvtnpnon

Mn BuBiCeTe T povada yovea kat T
povada pwpol og vepd Kal Pnv TLG
TIAEVETE [e vepd Bpuong.

Mn xpnotpotoleiTe ompél kaBaplopou 1
kabaploTikd uypd.

Av n povada yovea kat ) povada
Hwpou eival ouvdedepévec oy Tpila,
armrocuUVOEDTE TIG,

KaBapioTte T povada yovéa kat m
povada pwpouU He £va VwTto TTavi.
KaBapioTe Toug peTaoynuaATioTEG pE €va
oTeyVO TTavi.

To cuommua mmapakoAoudnong Hweou
Oev TepLEXEL ANa e€apTrara Tou va
WTTOPOUV Va €TTIOKEUACTOUY armd To

Xpriom.

Mpoduld&eig acdaleiag

XpnoluoTroleiTe kal amobnkeveTe T
OUOKEUT) TIAPakoAounong Hwpou oe
Beppokpacia petalu 10°C (50°F) kat
35°C (95°F). Alamnpeite ™ ouokeun
TTapaxkoAouBnong pwpol Hakpld amo
Apeon nAtakr) akTivoolia.

Eav amobnkeloeTe TIg umarapieg oe
Yuyeio 1) kataPuén, mpooTateYTe TIg Ao
OUNTIUKVWON KATA TNV amobrjkeuon kal
v anouén. [NpoTol XpnolpoTToIroeTe
TIG uraTapieg, agrjoTe TIG va emraveAdouv
oe Beppokpaocia dwpariou.

AvTikaTaoTaon

Eav avrikataotioeTe Toug
TTPOCAPHOYEIG, XPNOLUOTIO|OTE TOV TUTIO
TTPOCapoYEwV TTou kabopileTtal oTo
Tapov eyxelpidlo xpriong.

Eav avtikataomoeTe Tig purrarapieg,
XPNOLUOTIONOTE TOV TUTTO UTTATAPLWV
TTou kKaBopiletal oTo TTapdv eyxelpidio
XpPNonG. AvtikabloTdre OAeg Tig
Jmatapieg ot povada TauToxpova.
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HAekTpopayvnrika Media
(EMF)

H cuokeur| mapakoouBnong pwpou

Philips AVENT cuppopdwveTal pe 6Aa 1a
TTPOTUTTA TTOU adpOopOoUV TA NAEKTPOUAYVNTIKA
media (EMF). Eav yivel owoTdg xelplopog

Kat oUpdwvog pe Tig odnyieg Tou

TTAPOVTOG £YXELPLOLOU XPrONG, 1) CUOKEUT)
TTapakoAouBnong pwpou eival aocdalig o
XPNoN PACEL TWV ETTIOTNHOVIKWY armodeiéewv
TTou eival OlabECIIEG PEXPL OTEPQ.

AvakUkAwo™ Tou TTPoLOVTOoG

&5

H cuokeur| mapakolouBnong pwpou eival
OX€EOLAOHEVN KAl KATAOKEUAOWEVT ard
uymAng TrotdTNTAg UAIKA Kal €€apTnuara, Ta
ottoia prmopolyv va avakukAwBouv kat va
€TTAVAy PNOLoTIOMNB0U.

)i

BonbrioTe To mrepifaiov amoppinTovTag

TO TTPOIOV Kal TN cuoKeuaoia Tou

e utreuBuvoTnTa. To oUpPoAo Tou
OLayPApEVOU KASOU e POSEC UTTOONAWVEL
OTL N OUOKEUT) TTapakoAoubnong pwpou
olemetal amé Ty Eupwraikr) Odnyia
2002/96/EK, yeyovog Trou onpaivet OTL To
TTPOIOV KAl Ol UITaTapieg Tou Oev TIPETTEL va
aroppPITITOVTAL HE TA OLKIAKA arTopEipaTa,
Kabwg TrEpLEXOUV oUTiEG TToU UTTopel va eival
empPAaBeic yia To TepIPalov kal Ty uyeia.
XpnolpotomoTe Ta kaboplopéva onpeia
OUNOYNG 1 TIG KABOPIOUEVEG £YKATAOTACELG
avakukAwong yla Tny anopptn ™mg
OUOKEUNG TTApakoAoUinong HwpeouU Kat Twv
MTTATAPLWV.
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3 Emokommon

Movada yovea (Ewk. 1)

OXS
* [lamore yia evepyorroinon n
arrevepyoTroinon g povadag
yovéa

Q@ link

e Avdfel e TIPACIVO XPWHA:
H povada yovéa eival ouvdedeévn
e TN povada pwpou.

* AvaPoofrvel e KOKKIVO Xpwua:
H povada yoveéa avalnra m
povada pwpou.

Auyvieg emmedou rjxou

*  YmrodnAwvouv To eimedo Tou fixou
o070 SWUATIO TOU pwPOoU oag

Hyeio

Ymodoyn ouveong yla ToV TTapeXOHEVO
mpooappoyéa AC/DC

G
*  Avdpel pe mmpacivo xpwpa: H
fovada yovea eival eVEQYOTTOINIEVN.
*  AvaPoofrivel pe kOKkkivo Xpwpa: H
LOXUG TwV UITATapliv €ivat XapnAn.
@ + volume —
* [uplioTe yia va au&noeTe/pelwoeTe
TNV £vTaon Tou 1)Xou
*  [uploTe evTeAWC TIPOG TA KATW Yla
olyaon Tou rjxou
Karrakt 6nkng pmratapiwv

(9) Tpeig pmarapicg R6 AA 1,5V (Sev
mepthapfavovrat)

1 channel 2

*  AMayn oro KavaAl 1 1) oto Kavaht 2

® O ©

(A1) ©fkn umarapiag



@ I'Ipooappoyeag AC/DC

Eiocodog: 100-240V AC

*  EZodog: 6,0V DC, 300 mA

*  Apibuodg povtehou:
SSW-2350UK: INa HB kat Ntouprral,
SSW-2350AU: Tia AuoTpalia kat
Néa Znhavdia,
SSW-2350EU: TNa Tig umtohotrreg
XWPEG

Movada pwpou (Eik. 2)
®o

[NamoTe yia evepyortoinon 1
arTeEVEPYOTTOINON TG HovAdag HwPoU

@ on
e Avdel pe mpacivo xpwia: H povada
HwpPoU €ival evepYOTTOIMUEVN.

@ Mikpodwvo
® @

*  Avdel pe mpdowvo ypwpa: H povada
HwpPOU AeLTOUPYEL e prraTapieg.

*  Avapoofrivel e kokkivo Xpwpa: H
LOYUG TwV UITaTapliv eivat XapnAn.

Ymodoyn ouvSeong yla ToV TTapeXOHEVO
mpooappoyéa AC/DC

Kamaki 8nkng pmrarapiwy

Teéooepig pmarapieg R6 AA 1,5V
(8ev mepihappavovrar)

1 channel 2
*  AMayn oro KavaAl 1 1 oto Kavdht 2

® QO® ©

Onkn pmarapiag

6@

I'Ipocappoyeag AC/DC
Eicodog: 100-240V AC

*  EEodog 6,0V DC, 300 mA

*  AplBuodg povtéhou:
SSW-2350UK: Ia HB kat Ntouprdl,
SSW-2350AU: T'a AuoTtpaAia kat
Neéa ZnAavdia,
SSW-2350EU: TNa Tig uttdholrieg
XWPEG

4 =ekivnoTe

a va xpnolporonoeTe T ovada

YOVvEQ 1) TN Hovada HwEOoU, UTTOPE(TE €iTe

va CUVOECETE TI CUOKEUT| OTO PEUMA

eiTe va xpnoluorooeTe urarapiec. l'a

ETITTAEOV Olyoupld, TOTTOOETTOTE OTN

OUOKEUN prmarapleg wote va dlacpailoTel

n UTtapén ededpIKTG LOXUOG O TrEPITTTWON

SlaKoTmg peUHaToc. Av XpnoloToLE(TE

emmavadopTICOpEVES prraTapies, povTioTe va

TIG dopTiCeTE EEYWPLOTA.

PUBion TG povadag pwpou:
[NpoTou cuvdEoeTe TN povada Hwpou
oty TpiCa, apaipéoTe To KATTAKL TNG
Brikng pmaTapLwv.

2 TomoBemoTe Téooepig prtatapieg R6
AA 1,5V pe T owotr) moAikotTTa (+/-),
OTTWG UTTOOELKVUETAL.

EmavarommoBeTnoTe To KamdxL.

A w

2UVOEDTE €vav TTapexOHEVO
Tpooapuoyéa o povada pwpou Kat
™y Tpila.

PUBuion g povadag yovéa:

1 AkohoubrioTe Tv idia Siadikacia pe
QuTr) TTou TTEPLYPAdETAL Yia TN pUBpLoN
™G Hovadag pwpeou.
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> Xpnonmg
nHovadag pwpou

MatmoTe O ot povada yovea/uwpou.

= H povada yovéa/pwpou
evepyoTToleiTal Kal OAeg ot evOeiEeLg
™G avaBouv yla HIKpd XPOVIKO
olaomua.

Alamnpeite ™ povdada pwpou kat To
kahwdlo Tpopodoaoiag ToukdayloTov 1
METPO HAKPLA armod TO HwEO Oag.
XpnoLoTioLeiTe TN povada yovea evTog
NG TIEPLOXNG EMPEAELAG TNG OUOKEUNG.
PuBuiore T povada yovéa kat
povada pwpou oTo (010 KavaAl, eite oTo
Kavdhi 1 eite oto KavdAr 2.
> H evdelén link avafoofrivel pe
KOKKIVO XpWHa Kat n povada yoveéa

Eexiva va avalnrd T povada pwpou.

= MoAg dnpioupynBel olvdeon, n
evoelén link avafel pe mpdoivo
XPWHaA.

> Edav 6ev OnptoupynBei olvdeon, n
evoelgn link avaBoofrivel pe KdkKivo
Xpwpa. H povada yovea ekmreumel
OUVTOMOUG T)XOUG (UTTLTT) KaTd
dlaoTuara.

a va ala&ete Ty €vtaon Tou 1Xou,
YupioTe To S1akomT volume Tpog Ta
ETTAVW N TTPOG TA KATW.

* [ia olyaon Tou fixou, yupioTe To
OlaxortTm volume evTeAWG TTPOG Ta
katw. OTav eivatl evepyoroinuévn n
olyaon nxou, ot Auyvieg emmrmeédou
XOU AELITOUPYOUV KavoviKd.

EL

E Yuppouln

H ouokeur| Tapakohoubnong Hwpou £xel oxedlaoTel
£TOL WOTE N Kepaia oTo £MAVW PEPOG TNG povadag
Yovéa va pnv eival opam.[a va armoduyeTe TUXOV
TIAPEUPOAEG TTOU EVOEYETAL VA HELWOOUY TNV
euPéAela helToupyiag TNG OUOKEUNG, HETADEPETE TN
povada yovéa kpatwvTag Ty armé m fdon me.
Orav n povada yovea eival ekTog NG eUPEAeLag TG
povadag PwEOoU, EKTTEUTTEL CUVTOLOUG T)XOUG (UTTLTT)
kara dtacmuara. H évdeién link ot povada yoveéa
avaBooPrvel pe KOKKIVO XPwHa.

H évdei&n pmmarapiag avaBoorivel pe KOKKIVO
XPWHA Kal akoUyeTat évag oUvTopog 1xog (urmir) 30
AerTa MpoToU armodopTioTouy ol urratapiec. Otav ot
umartapieg amopopTIoTOUV EVTEAWG, 1) Hovada yovéa
arrevepyorroleiTal autéuarta kat XAvel T ouvOeoT pe
™ povada pwpeou.

EpBeleia Aeitoupyiag

E€wTepikol xwpot: Ewg 150 petpa
EowTepikdg xwpog: Ewe 50 petpa

H ocuokeun TrapakoAoubnong pwpou
€XEL OYXeOLAOTEL WOTE VA AELTOUPYEL
BeéATioTa oe améoraon 150 pérpwy,
amdéoTaon Tou £ival KatdAMnAn yia Ta
TTEPLOOOTEPA OlKLaKd TreptBarovTa. H
euPéAela AetToupyiag kal n oot TA TG
oluvdeong e€apTaTal amo Tov aplbpo
Twv epmmodiwv, OTIWG Toixol Kal KTMpLd,
TTou Trapeparovral peTalu Twv duo
Hovadwv.

2Uuvdeon mpocBeTng
povadag yovea

MropeiTe va ¥ pnoLLoTIoINoETE

ETITTAEOV HOVADEG YOVEQ HE TN OUCKEUT)
TapakoAouBnong pwpou. ['la va cuvoEoeTe
TIG €MITTAEOV LOVADEG, akoAoubr|oTe Ta armAd
Brpara mou meprypadovTal TTapakdaTw.




Xnueiwon

¢ XpnolporolmoTe T povada yovéa oty epperela
AelToupyiag Tng ouoKeur|g Trapakohoubnong Hwpeou.

—_—

MNammoTe O oy TPdobe™ povada

Yovéa.

9 H povdda yovéa evepyortroleital Kat
OAeg ol evoeielg TNG avdapouy yia
MIKPO YPpOoVIKO OlAoTNHA.

2 PuBpuioTe T povdada yovéa kat

povada pwpou oTo dlo KavdaAl, eite oTo

Kavat 1 eite oto Kavahl 2.

> MOoAg OnptoupynBel ouvdeon, N
evoelgn link avafel pe mpdoivo
XPWHA.

6 Eyyunon kal
oepPig

Eav ypelaleote oepPig/minpodopieg 1y

€4V £XETE KATTOLO TIPOPBANUA, eTTIOKEDOEITE
™V TomoBeoia web g Philips AVENT om
StevBuvon www.philips.com/AVENT welcome
1 emKkovwvnoTe pe To Kévtpo EEurmpémong
[MeAatwv g Philips ot xwpa cag. Mmopeite
va Ppeite Tov aplBpo Tiedpwvou Tou Kévtpou
EEurmpémong MeAatwv ™g Philips oTo
dUMASLo TTaykoouLlag eyyunone. Eav dev
urtapxel Kévrpo EEurmpémong INehatwv

™G Philips otn xwpa oag, emokedTeiTe TOV
TOTTIKO avTimpoowTtto TG Philips.
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7 AvTtipeTwtion mpofAnuartwy

Av dev PplokeTe Tn AUoT TTOU XPELACECTE O€ QUTT) TNV £VOTNTA, UTTOPEITE va AdBeTe uTtooTrPLEN
otn dievBuvon www.philips.com/AVENT 1) va emikowvwviioeTe pe 1o Kévtpo EEutmpémong
MehaTwv g Philips o xwpa oag.

MpoPAipara

MBaveg aitieg

Aloeig

H povada yovéa/uwpou dev
evepyoTTolEiTaL.

H povada dev eivat ouvOedepévn
oty mpica.

2uvdEoTe TN Hovada oty Tpila.

O umratapieg eivar adeleg 1) dev
£X0uv ToTToBeTNBEL CWOTA.

AVTIKATAOTHOTE TIG YITaTapieg kat
BeBaiwbeite oTL eival ToTToBETNE-
VEG OWOTA.

Aev eivat duvat n dnuloupyia
ouvdeong.

H povada yovéa kat n povada
HwpoU €xouv pubuloTel oe
dladopeTika Kavaia.

PuBpioTe Tig povadeg oTo idlo
KQvAAL

Ol povadeg eivarl exTog epPélelag.

MeTakIvr|oTe TIG HOVASEG TTIO KOVTd
™ pla oy aMn (Seite ‘EpuPereia
AetToupyiag’ ot oeAida 8).

H povada yovéa mapdyel €va
dlamepacTikd T1X0.

Ol povadeg eivatl oAU kovTa.

MeTakivrioTe T povada yovéa o
pakpld arrd T govada pwpou.

MeLWOoTE TNV €vTaon Tou 1)Xou ot
povada yovéa.

Ymapyouv mrapepBoAéc. O rxog
akouyeTal SIaKeKOUUEVA.

H povada yovéa Aapfavel onuara
ano AMEG NAEKTPIKEG CUOKEUEG 1)
AM\EG OUOKEUEG TTapakoAoubnong
HwpoU.

MeTakivrioTe TN povada yovéa pa-
KPL& armd AAEG NAEKTPLKEG OUOKEU-
£G, OTTWG GOUPVOUG HIKPOKUUATWY
Kal TRAEwva.

PuBpioTe TG lovadeg oTo AAO KQVAAL

Ol povadeg eival ekTog euPéeiac.

MeTakvnoTe TIg HOVAdEG TTO KovTd
™ pla oty aAAn.

H povada yovéa kat n povada
HwpoU €xouv pubploTel o
OladopeTika KavaAia.

PuBpioTe TIg povadeg oTo idlo
KAVAAL

Ol pmarapieg g povadag
yovéa ry/kat TG povadag pwpou
KoVTEUOUV va e€avtAnBouv.

2UuvOEaTE TN povada yovea ry/kat
Hovada pwpou omy mpila. AvTika-
TAOTNOTE TIG UTTATApPIEC,

Aev akoUyeTal kaveévag 1xog amo
™ povada yovéa.

H évraon Tou rixou om povada
yovéa ival TToAU xapunAn 1y €xel
evepyoTttoindei n olyaon rjyxou.

AUEnoTE TNV €VTAon Tou T)XOoU OTn
povada yovéa.

Ol povadeg eivar ekTog epPélelag.

MeTakivroTe Tig HovAdeG o KovTd
™ pla oty aAAn.

H epBeleta Aettoupyiag g
OUOKEUNG eival pikpoTepn aréd 150
LETPA.

Eumodia otov mepipaMovta
XWpPO ermpedlouv TV elPérela
AELTOUPYIAG TNG CUOKEUN|G.

MeTakivroTe Tig HovAdeG o KovTd
™ pila oy aAAn.

Ol yumrarapieg ot povada yovéa
arodopTiCovTatl ypriyopa.

H évtaon Tou fixou éxel pubioTei oe
TIOAU UPNAO emimedo Kat n povada
KATAVAAWVEL TTEPIOOOTEQT) EVEPYELA.

MeLwoTe TNV €vTaon Tou rXou.

ZupPouln

¢ Ot mAnpodopieg TTPOIOVTOG UTTOKEVTAL O aNayn Xwpig TTpoetdotioinon.
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1 Introduccion

Le felicitamos por su compra y le damos

la bienvenida a Philips AVENT. Para poder
beneficiarse por completo de la asistencia que
ofrece Philips AVENT, registre el producto en
www.philips.com/AVENT.

Philips AVENT se dedica a la fabricacién de
productos fiables para el cuidado del bebé, que
proporcionen a los padres la tranquilidad que
necesitan al cuidar de la salud vy la seguridad

de su bebé. Este vigilabebés de Philips AVENT
proporciona la tranquilidad esencial de una
conexion con un sonido ultranitido de su bebé,
por lo que siempre sabrd cudndo le necesita

su bebé. La configuracidn de canales ajustable,
las luces intuitivas activadas por sonido, los
indicadores de luz y sonido para conexién,
alcance y baterfa baja le garantizan que esté
conectado siempre.

SCD486 contiene dos unidades de padres con
pilas para que pueda vigilar facilmente a su bebé
desde varios sitios de su casa.

2 Importante

Antes de usar el vigilabebés, lea atentamente
este manual de usuario y consérvelo por si
necesitara consultarlo en el futuro.
ADVERTENCIA: Para evitar la estrangulacion
con el cable de alimentacion, mantenga
siempre la unidad del bebé y el cable de
alimentacion fuera del alcance de bebé, al
menos a 1 metro de distancia. No utilice
cables alargadores.

Precaucion: riesgo de explosion, descarga

eléctrica, cortocircuito o fugas

*  No exponga el vigilabebés a goteos ni
salpicaduras, tampoco coloque sobre €l
objetos que contengan liquidos, como
jarrones.

*  Cuando se usa la toma de alimentacion
como dispositivo de desconexion, debe
estar siempre disponible.

*  Antes de conectar el vigilabebés a la
red eléctrica, aseglrese de que el voltaje
indicado en los adaptadores del vigilabebés
se corresponde con el voltaje de red
eléctrica local.

e Utilice los adaptadores suministrados para
conectar el vigilabebés a la red eléctrica.

*  Para evitar descargas eléctricas, no abra la
carcasa de la unidad del bebé ni la unidad
de padres, excepto los compartimientos
de las pilas.

*  Aseglrese de que tiene las manos secas
cuando coloque o sustituya las pilas.

*  Para evitar explosiones de las pilas o fugas,
que pueden dafiar el vigilabebés y causar
quemaduras e irritacién de piel o de los ojos:
* inserte las pilas en la direccidn

correcta (+/-),

* retire las pilas si no va a utilizar el
producto durante mas de 30 dias,

*  mantenga las pilas alejadas de lugares
con temperaturas altas, como las que
emiten la luz solar, el fuego o similares,

e retire las pilas tan pronto como se agoten.
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e Para evitar que las pilas se calienten o
emitan materiales téxicos, hidrégeno u
oxigeno, no provogue cortocircuitos ni
mutile las pilas.

Supervisiéon adulta

*  Este vigilabebés estd pensado como una
ayuda. No es un substituto de la supervision
responsable y correcta por parte de los
adultos y no debe utilizarse como tal.

*  No coloque nunca la unidad del bebé en
el interior de la cuna o del parque.

»  Para evitar que se sobrecaliente, no cubra
el vigilabebés con una toalla, manta o
cualquier otro articulo.

*  Cuando el vigilabebés esté conectado a
una toma de corriente, aseglrese de que
puede acceder facilmente a la misma.

»  Para su seguridad, no permita que los nifios
jueguen con el vigilabebés.

*  Para manejar pilas dafiadas o con fugas, use
guantes protectores para proteger la piel.

*  Suvigilabebés transmite a través de una
frecuencia que se utiliza por muchos
productos domésticos y otros vigilabebés. Su
conversacion se puede off a través de otro
producto que funcione en la misma frecuencia.

Limpieza y mantenimiento

*  No sumerja la unidad de padres ni la del
bebé en agua ni las lave bajo el grifo.

*  No utilice aerosoles ni liquidos de limpieza.

*  Desenchufe la unidad de padresy la
unidad del bebé estdn enchufadas a una
toma de corriente.

*  Limpie la unidad de padres y la unidad del
bebé con un pafio himedo.

*  Limpie los adaptadores con un pafio seco.

*  Este vigilabebés no tiene mds piezas que
pueda reparar el usuario.

Precauciones de almacenamiento

»  Utilice y almacene el vigilabebés entre
10 °C (50 °F) y 35 °C (95 °F). Mantenga el
vigilabebés alejado de la luz solar directa.

*  Sialmacena las pilas en la nevera o el
congelador, protéjalas de la condensacién
durante el almacenamiento y la
descongelacién. Antes de utilizar las pilas,

deje que vuelvan a la temperatura ambiente.
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Sustitucion

*  Sisustituye los adaptadores, utilice el tipo
de adaptadores especificados en este
manual del usuario.

*  Sisustituye las pilas, utilice el tipo de pilas
especificadas en este manual del usuario.
Sustituya todas las pilas de la unidad al
mismo tiempo.

Campos electromagnéticos
(CEM)

Este vigilabebés Philips AVENT cumple todos
los estdndares sobre campos electromagnéticos
(CEM). Si se utiliza correctamente y de acuerdo
con las instrucciones de este manual, este
vigilabebés se puede usar de forma segura
segln los conocimientos cientificos disponibles
hoy en dfa.

Reciclaje del producto
0

&

El vigilabebés ha sido disefiado y fabricado con
materiales y componentes de alta calidad que
pueden reciclarse y reutilizarse.

)i

Ayude al medio ambiente deshaciéndose del
producto y del embalaje de forma responsable.
El simbolo del cubo de basura con ruedas
tachado significa que el vigilabebés se rige por la
Directiva europea 2002/96/EC, lo que significa
que el producto y las pilas no se deben tirar con
la basura normal del hogar, ya que contienen
sustancias que pueden dafiar el medio ambiente
y la salud. Utilice puntos de recogida designados
o instalaciones para el reciclaje al deshacerse del
vigilabebés o de las pilas.
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Descripcion
general

Unidad de padres (Fig. 1)

®

©)

® O ©

Q

®©©®

S

)
*  Pllselo para encender o apagar la
unidad de padres

link

*  Enverde:la unidad de padres estd
conectada a la unidad del bebé.

*  Enrojo intermitente: la unidad de
padres estd buscando la unidad del
bebé.

Pilotos de nivel de sonido
* Indican el nivel de sonido en la
habitacién del bebé

Altavoz

Conector para el adaptador de CC/CA
suministrado

am

*  Enverde:la unidad de padres estd
encendida.

*  Enrojo intermitente: las pilas estdn a
punto de agotarse.

+ volume —

»  Girelo para subir/bajar el volumen

*  Girelo hacia abajo completamente
para silenciar el volumen

Tapa del compartimento de las pilas
Tres pilas R6 AA de 1,5V (no incluidas)

1 channel 2
¢ Cambia al canal 1 o al canal 2

Compartimiento de las pilas

®

Adaptador de CC/CA
Entrada: 100-240V CA

* Salida: 6,0V CC, 300 mA

*  Ndmero de modelo:
SSW-2350UK: Para Reino Unido y
Dubai;
SSW-2350AU: Para Australia y
Nueva Zelanda;
SSW-2350EU: Para otros paises

Unidad del bebé (Fig. 2)

@

)

@0® ©

® ©

)
*  Pllselo para encender o apagar la
unidad del bebé

on
*  Enverde:la unidad del bebé esta
encendida.

Micréfono

&

*  Enverde:la unidad del bebé funciona
con las pilas.

*  Enrojo intermitente: las pilas estdn a
punto de agotarse.

Conector para el adaptador de CC/CA
suministrado

Tapa del compartimento de las pilas
Cuatro pilas R6 AA de 1,5V (no incluidas)

1 channel 2
e Cambia al canal 1 o al canal 2

Compartimiento de las pilas

Adaptador de CC/CA

*  Entrada: 100-240V CA

* Salida: 6,0V CC, 300 mA

*  Ndmero de modelo:
SSW-2350UK: Para Reino Unido y
Dubai;
SSW-2350AU: Para Australia y
Nueva Zelanda;
SSW-2350EU: Para otros paises
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4 |ntroduccion

Para ponerla en funcionamiento, puede
conectar la unidad de padres o la unidad del
bebé a la red eléctrica o insertar las pilas. Para
una mayor tranquilidad, introduzca pilas para
garantizar un respaldo en caso de un fallo en el
suministro eléctrico. Si utiliza pilas recargables,
asegUrese de que las carga por separado.

Para configurar la unidad del bebé:

1 Antes de conectar la unidad del bebé al
enchufe de la red eléctrica, retire la tapa
del compartimiento de las pilas.

2 Inserte cuatro pilas R6 AA de 15V con la
P
polaridad correcta (+/-) como se indica.

Vuelva a colocar la tapa.

A w

Conecte el adaptador suministrado a la
unidad del bebé y al enchufe de la red
eléctrica.

Para configurar la unidad de padres:

1 Siga el mismo procedimiento que al
configurar la unidad del bebé.
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5 Uso del
vigilabebés

1 Pulse ® en la unidad de padres/unidad del
bebé.
9 |a unidad de padres/del bebé se
enciende y todos sus indicadores se
iluminan brevemente.

2 Mantenga la unidad del bebé y el cable de
alimentacién al menos a 1 metro de su bebé.

3 Utilice la unidad de padres en el alcance de
funcionamiento.

4 Ajuste la unidad de padres y la unidad del
bebé en el mismo canal, canal 1 o canal 2.
% Elindicador link parpadea en rojo y la
unidad de padres comienza a buscar la
unidad del bebé.

L» Cuando se conecta, el indicador link se
ilumina en verde.

> Sino se establece la conexidn, el indicador
link parpadea en rojo. La unidad de padres
emite un pitido cada cierto tiempo.

5 Para cambiar el volumen de la unidad de
padres, gire volume hacia arriba o hacia abajo.
*  Parasienciar el volumen, gire volume
completamente hacia abajo. Cuando el
volumen esta en silencio, los pilotos de
nivel de sonido funcionan con normalidad.

E Consejo

* Su vigilabebés estd disefiado especialmente para ocultar
la antena de la parte superior de la unidad de padres.
Para evitar las obstrucciones que pueden reducir el
alcance de funcionamiento, sujete la unidad de padres
por la base al transportarla.

¢ Cuando la unidad de padres estd fuera del alcance de

la unidad del bebé, la unidad de padres emite un pitido

cada cierto tiempo. El indicador link de la unidad de
padres parpadea en rojo.

El indicador de las pilas parpadea en rojo y se emite un

tono de pitido cada 30 minutos antes de que las pilas se

agoten. Cuando las pilas estdn completamente descargadas,
la unidad de padres se apaga automdticamente y pierde la
conexién con la unidad del bebé.




Alcance de funcionamiento

*  En exteriores: hasta 150 metros

*  Eninteriores: hasta 50 metros

»  Este monitor estd disefiado para funcionar
de manera éptima en un alcance de 150 m,
adecuado para la mayorfa de entornos
domésticos. El alcance de funcionamiento y
la calidad de la conexidn varian en funcién
del nimero de obstrucciones, como las
paredes o edificios, entre las dos unidades.

Conexion de una unidad de
padres adicional

Puede utilizar varias unidades de padres
adicionales con su vigilabebés. Siga los dos sencillos
pasos para conectar unidades adicionales.

¢ Utilice la unidad de padres en el alcance de
funcionamiento del vigilabebés.

1 Pulse ® en la unidad de padres adicional.
9 La unidad de padres se enciende y
todos sus indicadores se iluminan
brevemente.

2 Ajuste la unidad de padres y la unidad del
bebé en el mismo canal, canal 1 o canal 2.
L Cuando se conecta, el indicador link se
ilumina en verde.

6 Garantiay
servicio

Si necesita asistencia o informacion, o si tiene
un problema, visite el sitio web de Philips
AVENT en www.philips.com/AVENT welcome
o pdngase en contacto con el centro de
servicio de atencidn al cliente de Philips en su
pais. Puede encontrar el nimero de teléfono
del centro de servicio de atencidn al cliente de
Philips en el folleto de garantia mundial. Si no
hay ningin centro de servicio de atencién al
cliente de Philips en su pafs, visite el distribuidor
de Philips mds cercano.
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7/ Solucion de problemas

Si no encuentra la solucidn en esta seccidn, puede obtener asistencia en www.philips.com/AVENT o
ponerse en contacto con el Servicio de Atencidn al Cliente de Philips en su pais.

Problemas

Posibles causas

Soluciones

La unidad de padres/del
bebé no se enciende.

La unidad no estd conectada a una
fuente de alimentacioén.

Conecte la unidad a una fuente de
alimentacion.

Las pilas estdn descargadas o se han
insertado incorrectamente.

Sustituya las pilas y asegirese de que
se han introducido correctamente.

No puedo establecer
una conexion.

La unidad de padres/del bebé estin
ajustadas en canales diferentes.

Ajuste las unidades en el mismo canal.

Las unidades estan fuera del alcance.

Acerque las unidades (consulte
‘Alcance de funcionamiento'en la
pagina 7).

La unidad de padres
produce un ruido muy
agudo.

Las unidades estdan demasiado cerca
una de la otra.

Aleje la unidad de padres de la unidad
del bebé.

Reduzca el volumen de la unidad de
padres.

Obtengo interferencias.
Sélo puedo oirla de
manera intermitente.

La unidad de padres obtiene sefiales
de otros aparatos o vigilabebés.

Aleje la unidad de padres lejos de
otros aparatos eléctricos, como
microondas o teléfonos.

Cambie las unidades al otro canal.

Las unidades estdn fuera del alcance.

Acerque las unidades.

La unidad de padres/del bebé estdn
ajustadas en canales diferentes.

Ajuste las unidades en el mismo canal.

Las pilas de la unidad de padres/
unidad del bebé se estdn agotando.

Conecte la unidad de padres/unidad
del bebé a una fuente de alimenta-
cién. Sustituya las pilas.

No puedo oir nada a
través de la unidad de
padres.

El volumen de la unidad de padres es
demasiado bajo o estd en silencio.

Aumente el volumen de la unidad de
padres.

Las unidades estan fuera del alcance.

Acerque las unidades.

Mi alcance de
funcionamiento es
inferior a 150 metros.

Las obstrucciones ambientales
afectan al alcance de funcionamiento.

Acerque las unidades.

Las pilas de la unidad
de padres se agotan
rdpidamente.

El volumen estd demasiado alto y la
unidad consume mds energfa.

Disminuya el volumen.

Consejo

¢ La informacién del producto puede cambiar sin previo aviso.
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1 Johdanto

Onnittelut tekemasi ostoksen johdosta ja
tervetuloa Philips AVENT -kayttdjaksil Kaytd
hyvaksesi Philips AVENT -tuki ja rekisterdi tuote
osoitteessa www.philips.com/AVENT.

Philips AVENT valmistaa luotettavia tuotteita,
joiden avulla vanhemmat voivat rauhallisin
mielin huolehtia lapsensa terveydesti ja
turvallisuudesta. Philips AVENT -itkuhalyttimen
kristallinkirkas ddnenlaatu takaa, ettd tieddt aina,
kun lapsesi tarvitsee sinua. Sdddettavat kanava-
asetukset, daniaktivoituvat merkkivalot seka
yhteyden, kuuluvuuden ja pariston tyhjenemisen
valo- ja ddnimerkit varmistavat, ettd pysyt
yhteydessd lapseesi.

SCD486 sisaltaa kaksi akkukdyttoistd
vanhemman yksikkéd, joilla voit helposti valvoa
lastasi useasta paikasta kotona ja kodin lghistolld.

2 Tarkeaa

Lue tdma kayttdopas huolellisesti ennen
itkuhdlyttimen ensimmdistd kdyttokertaa ja
sdilytd se tulevaa kayttdd varten.

VAROITUS: Silyta lapsen yksikkoad ja

virtajohtoa aina poissa lapsen ulottuvilta ja

vahintaan 1 metrin paassa, jotta lapsi ei kuristu
johtoon. Ali kiyta jatkojohtoja.

vuotamisen vaara

* Laitteen pddlle ei saa roiskua vettd tai
muita nesteitd, eikd laitteen pdélle saa
asettaa mitddn nesteelld taytettyjd esineitd,
esimerkiksi maljakoita.

*  Kun laitteen virta katkaistaan irrottamalla
pistoke, laite on helppo ottaa uudelleen
kayttéon.

*  Varmista ennen itkuhdlyttimen liittdmistd
verkkovirtaan, ettd itkuhalyttimen
sovittimien jannitemerkintd vastaa
paikallista verkkojannitetta.

e Liitd itkuhdlytin verkkovirtaan mukana
toimitetuilla sovittimilla.

+ Al avaa lapsen tai vanhemman yksikan
koteloa sahkoiskujen valttdmiseksi.
Koteloista saa avata ainoastaan
paristolokerot.

*  Varmista ettd kdtesi ja laite ovat kuivat, kun
laitat paristot ja akun paikalleen.

*  Seuraavilla tavoilla voit estdd akkujen
rdjahtdmisen ja vuotamisen, mikd voi
vahingoittaa itkuhalytintd sekd aiheuttaa
palovammoija ja drsyttdd ihoa tai silmia:

*  aseta akut oikein pdin (+/-)

*  poista akut, jos et kdytdt tuotetta yli
30 péivéddn

e dld pidad akkuja kuumissa paikoissa,
kuten auringonpaisteessa tai tulen
ldhelld

*  poista akut heti, kun niistd loppuu virta.

+  Ald runtele akkuja tai aiheuta niihin
oikosulkuja, jotta akut eivdt kuumene eikd
niistd vuoda myrkyllisid aineita, vetya tai
happea.
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Aikuisen valvonta

e Tdmad itkuhdlytin on tarkoitettu
apuvdlineeksi. Se ei korvaa luotettavaa ja
asianmukaista aikuisen valvontaa.

+  Ald aseta lapsen yksikkoi lapsen sinkyyn tai
leikkikehdan.

o Ald peits itkuhdlytintd pyyhkeelld, huovalla
tai muilla esineilld, jotta se ei ylikuumene.

*  Jos kdytdt itkuhdlytintd verkkovirralla,
varmista ettd pistorasia on helposti
kéytettdvissa.

+ A3 anna lasten leikkia itkuhalyttimelld
heidan turvallisuutensa vuoksi.

e Jos kisittelet vahingoittuneita tai vuotaneita
akkuja, kdytd suojakdsineitd.

e ltkuhdlytin kdyttdd samaa taajuutta kuin
monet kodinkoneet ja muut itkuhdlyttimet.
Keskustelusi saattaa kuulua samaa taajuutta
kdyttavaddn laitteeseen.

Puhdistus ja hoito

+  Ali upota vanhemman tai lapsen yksikkod
veteen dlakd puhdista niitd juoksevalla vedelld.

+  Ala kiyta puhdistamiseen puhdistussuihkeita

e Varmista, ettd vanhemman yksikko ja lapsen
yksikkd ei ole liitettynd pistorasiaan.

*  Puhdista vanhemman ja lapsen yksikkd
kostealla liinalla.

*  Pyyhi sovittimet puhtaiksi kuivalla liinalla.

e Téssd itkuhdlyttimessd ei ole muita
huollettavia osia.

Sailytysvarotoimet

*  Kéytd ja sdilytd itkuhdlytintd paikassa, jonka
ldmpotila on 10-35 °C. Pidd itkuhdlytin
poissa suorasta auringonpaisteesta.

*  Jos sdilytdt akkuja jddkaapissa tai
pakastimessa, suojele niitd kosteuden
tiivistymisestd sdilytyksen ja sulattamisen
aikana. Anna akkujen limmetd
huoneenldmpdisiksi, ennen kuin kdytdt niita.

Varaosat

* Jos vaihdat sovittimia, kdytd tdssd
kdyttdoppaassa madritettyd sovitintyyppia.

*  Jos vaihdat akkuja, kdytd tdssd
kdyttdoppaassa madritettyd akkutyyppid.
Vaihda kaikki yksikén akut samanaikaisesti.
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Sahkomagneettiset kentat
(EMF)

Tama Philips AVENT -itkuhalytin vastaa kaikkia
sdhkomagneettisia kenttid (EMF) koskevia
standardeja. Jos itkuhdlytintd kdytetddn oikein
ja tdmén kdyttoohjeen ohjeiden mukaisesti,
sen kdyttdminen on turvallista tdmdnhetkisen
tutkimustiedon perusteella.

Tuotteen kierrattaminen

&b

Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on
kédytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka
voidaan kierrdttdd ja kdyttdd uudelleen.

)i

Suojele ympéristéd havittdmalld tuote ja
pakkaus vastuullisesti. Tuotteeseen kiinnitetty
yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa, ettd tuote
kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2002/96/EC soveltamisalaan. Tama
tarkoittaa sitd, ettd tuotetta ja paristoja ei

saa havittdd kotitalousjdtteen mukana, koska

ne sisdltavat ymparistolle ja terveydelle
mahdollisesti haitallisia aineita. Havitd itkuhdlytin
ja paristot viemdlld ne merkittyihin kerdys- tai
kierrdtyspaikkoihin.
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Yleiskuvaus

Vanhemman yksikko (kuva 1)

®

)

® OO ©

@O O

®

O
*  Kéynnistd tai sammuta vanhemman
yksikké painamalla

link

*  Vihred: vanhemman yksikkd on
yhteydessd lapsen yksikkéon.

*  Vilkkuu punaisena: vanhemman yksikko
hakee lapsen yksikkod.

Ainenvoimakkuuden merkkivalot
e limaisee vauvan huoneen danitason

Kaiutin

Mukana toimitetun AC/DC-sovittimen

liitanta

am

*  Vihred: vanhemman yksikkéon on
kytketty virta.

e Vilkkuu punaisena: paristojen virta on
vahissd.

+ volume —
e S4idd ddnenvoimakkuutta kiertaimalla
e Mykistd ddni kiertdamalld taysin alas

Paristolokeron kansi
Kolme 1,5V R6 AA-akkua (ei mukana)

1 channel 2
e Vaihda kanavalle 1 tai kanavalle 2

Paristolokero

AC/DC-sovitin

e Tulo:100-240V AC

e Laht6: 6,0V DC, 300 mA

¢ Mallinumero:
SSW-2350UK: Iso-Britannia ja Dubai,
SSW-2350AU: Australia ja
Uusi-Seelanti,
SSW-2350EU: Muut maat

Lapsen yksikko (kuva 2)

®

)

@0® ©

@ ®

o

*  Kytke tai katkaise lapsen yksikon virta
painamalla

on

*  Vihred: lapsen yksikkdon on kytketty
virta.

Mikrofoni

(g

*  Vihred: lapsen yksikkd kdyttdd paristoja.
»  Vilkkuu punaisena: paristojen virta on
vahissd.

Mukana toimitetun AC/DC-sovittimen
litanta
Paristolokeron kansi

Nelja 1,5V R6 AA -paristoa (ei mukana)

1 channel 2
e Vaihda kanavalle 1 tai kanavalle 2

Paristolokero

AC/DC-sovitin

e Tulo:100-240V AC

e Laht6: 6,0V DC, 300 mA

e Mallinumero:
SSW-2350UK: Iso-Britannia ja Dubai,
SSW-2350AU: Australia ja
Uusi-Seelanti,
SSW-2350EU: Muut maat
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4 Aloitus

Voit liittdd vanhemman yksikon tai lapsen
yksikdn verkkovirtaan tai kdyttdd laitetta
akkuvirralla. Yksikkdon kannattaa asettaa paristot
varmistukseksi sdhkokatkoksen varalta. Jos kdytat
ladattavia akkuja, lataa ne erikseen.

Lapsen yksikon maarittaminen:

Irrota paristolokeron kansi, ennen kuin liitdt
lapsen yksikdn pistorasiaan.

2 Aseta yksikkdon neljd 1,5V R6 AA -
paristoa oikein pdin (+/-) kuvan mukaan.

3 Aseta kansi takaisin paikalleen.

4 Liita mukana toimitettu sovitin lapsen
yksikkdon ja pistorasiaan.
Vanhemman yksikon maarittaminen:

1 Toimi samalla tavalla kuin maarittdessasi
lapsen yksikon.
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5 ltkuhalyttimen
kayttaminen

1 Paina vanhemman/lapsen yksikon O
-painiketta.
> Vanhemman/lapsen yksikké kdynnistyy ja
kaikki sen merkkivalot syttyvat hetkeksi.

2 Pidi lapsen yksikkd ja virtajohto vdhintddn
1 metrin pddssd lapsesta.

3 Kéytd vanhemman yksikkod
kuuluvuusalueella..

4 Aseta vanhemman yksikk ja lapsen yksikkd
samalle kanavalle, joko kanavalle 1 tai 2.
> link-merkkivalo vilkkuu punaisena, ja
vanhemman yksikkd alkaa hakea lapsen
yksikkod.,
> Kun yhteys on muodostettu,
link-merkkivalo syttyy vihredna.

5 Jos yhteyden muodostaminen
epdonnistuu, link-merkkivalo vilkkuu
punaisena.Vanhemman yksikkd antaa
gjoittain danimerkin.

5 Muuta vanhernman yksikdn
ddnenvoimakkuutta kiertimalld volume-
sdadintd ylos tai alas.

e Mykistd kiertdmalld volume-sdadin
tdysin alas. Kun yksikkd on mykistetty,
ddnenvoimakkuuden merkkivalot
toimivat normaalisti.

£ e

* ltkuhdlytin on suunniteltu siten, ettd antenni on piilossa
laitteen yldosassa. Vltd esteitd, jotka saattavat pienentdd
kuuluvuusaluetta, pitelemalld vanhemman yksikkod
kannettaessa laitteen alaosasta.

* Kun vanhemman yksikké ei ole lapsen yksikén
kuuluvuusalueella, vanhemman yksikosta kuuluu ajoittain
adnimerkki.Vanhemman yksikoén link-merkkivalo vilkkuu
punaisena.

*  Akun merkkivalo vilkkuu punaisena ja yksikésta kuuluu
dadnimerkki 30 minuuttia ennen kuin akkujen virta on
lopussa. Jos akut ovat tdysin tyhjat, vanhemman yksikon virta
katkeaa automaattisesti ja yhteys lapsen yksikkoon katkeaa.




Kuuluvuusalue

*  Ulkona: enintddn 150 metrid

e Sisdlld: enintddn 50 metrid

*  Halytin on suunniteltu toimimaan enintdan
150 metrin alueella, mikd sopii useimpiin
kotiymparistoihin. Kuuluvuusalue ja
ddnenlaatu madrdytyvat sen mukaan,
miten paljon esteitd (esimerkiksi seinid tai
rakennuksia) yksikkojen valilld on.

Vanhemman lisayksikon
liittaminen

Voit kdyttdd useita vanhemman lisdyksikoitd
itkuhdlyttimen kanssa. Liitd lisdyksikot
kaksivaiheisten ohjeiden mukaisesti.

E Huomautus

* Kéytd vanhemman yksikkdd lapsen yksikén

kuuluvuusalueella.

1 Paina vanhemman lisdyksikon O -painiketta.
> Vanhemman yksikkd kdynnistyy ja kaikki
sen merkkivalot syttyvét hetkeksi.

2 Aseta vanhemman yksikkd ja lapsen yksikkd
samalle kanavalle, kanavalle 1 tai 2.
> Kun yhteys on muodostettu, link-
merkkivalo syttyy vihredna.

6 Takuu ja huolto

Jos tarvitset huoltoa tai lisdtietoja tai laitteen
kaytossd ilmenee ongelmia, siirry Philips AVENT
-sivustoon osoitteessa www.philips.com/
AVENT/welcome tai ota yhteys Philipsin
asiakaspalveluun. Philipsin asiakaspalvelun
puhelinnumero on kansainvalisessa
takuulehtisessd. Jos maassasi ei ole Philipsin
asiakaspalvelua, ota yhteys Philips-jdlleenmyyjaan.
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/7 Vianmaaritys

Jos et |0ydd tarvitsemaasi ratkaisua tdstd osasta, saat lisdtukea osoitteessa www.philips.com/AVENT tai
voit ottaa yhteyttd Philipsin asiakaspalveluun.

Ongelmat

Mahdolliset syyt

Ratkaisut

Vanhemman/lapsen
yksikkd ei kdynnisty.

Yksikkdd ei ole liitetty
virtaldhteeseen.

Liitd yksikkd virtaldhteeseen.

Paristot ovat tyhjdt tai ne on
asetettu lokeroon vdarin.

Vaihda paristot ja varmista, ettd ne
asetetaan oikein.

En saa muodostettua
yhteyttd.

Vanhemman ja lapsen yksikot on
asetettu eri kanaville.

Aseta yksikdt samalle kanavalle.

Yksikodt ovat kuuluvuusalueen
ulkopuolella.

Siirrd yksikat Idhemmis (katso
‘Kuuluvuusalue’ sivulla 7).

Vanhemman yksikostd
kuuluu kimed dani.

Yksikot ovat liian ldhelld toisiaan.

Siirrd vanhemman yksikkd kauemmaksi
lapsen yksikdsta.

Lisdd vanhemman yksikén
ddnenvoimakkuutta.

Yhteydessd on hdiri6ita.

Aéni kuuluu vain ajoittain.

Vanhemman yksikko hakee
signaaleja muista laitteista tai
itkuhdlyttimista.

Siirrd vanhemman yksikké pois
sahkolaitteiden, kuten mikroaaltouunin
tai puhelimien, ldheisyydesta..

Vaihda yksikét toiselle kanavalle.

Yksikot ovat kuuluvuusalueen
ulkopuolella.

Siirrd yksikst ldhemmis.

Vanhemman ja lapsen yksikdt on
asetettu eri kanaville.

Aseta yksikt samalle kanavalle.

Vanhemman ja/tai lapsen yksikon
paristojen virta on vahissi.

Liitd vanhemman ja/tai lapsen yksikko
virtaldhteeseen.Vaihda paristot.

En kuule mitdan
vanhemman yksikostd.

Vanhemman yksikén
ddnenvoimakkuus on liian hiljainen.

Lisdd vanhemman yksikodn
ddnenvoimakkuutta.

Yksikdt ovat kuuluvuusalueen
ulkopuolella.

Siirrd yksik&t ldhemmias.

Kuuluvuusalue on alle
150 metria.

Ympdriston esteet vaikuttavat
kuuluvuusalueeseen.

Siirrd yksikot ldhemmids toisiaan.

Vanhemman yksikén
paristot kuluvat nopeasti.

Adnenvoimakkuus on liian suuri
ja yksikkd kuluttaa tavallista
enemman virtaa.

Védhennd ddnenvoimakkuutta.

Vihje

¢ Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
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1 Introduction

Félicitations pour votre achat et bienvenue
chez Philips AVENT ! Pour profiter pleinement
de I'assistance offerte par Philips AVENT,
enregistrez votre produit a 'adresse suivante :
www.philips.com/AVENT.

Philips AVENT s'engage a fabriquer des
produits fiables afin de fournir aux parents
toute l'assurance dont ils sont besoin et ainsi
veiller a la santé et a la sécurité de bébé. Grace
a cet écoute-bébé Philips AVENT, vous avez
I'esprit tranquille et bénéficiez d'une connexion
sonore exceptionnelle pour écouter bébé et
savoir a tout moment s'il a besoin de vous. Les
parametres des canaux réglables, les voyants
d'activation du son intuitifs, les voyants et
signaux sonores de liaison, de portée et de
batterie faible vous permettre de toujours étre
connecté.

Le pack SCD486 est composé de deux

unités parents fonctionnant sur piles qui vous
permettent de surveiller facilement bébé depuis
plusieurs endroits de la maison.

2 Important

Lisez attentivement ce manuel d'utilisation avant
d'utiliser I'écoute-bébé et conservez-le pour un
usage ultérieur.

AVERTISSEMENT : Pour empécher

I’étranglement avec le cordon d’alimentation,

maintenez toujours I'unité bébé et son cordon

a une distance d’au moins 1 metre/3,5 pieds

de votre bébé. N'utilisez pas de rallonges.

Attention : risque d’explosion, de choc

électrique, de court-circuit, ou de fuite

*  Lécoute-bébé ne doit pas étre exposé aux
fuites et aux éclaboussures. Aucun objet
rempli de liquide, par exemple un vase, ne
doit étre placé sur I'écoute-bébé.

»  Silafiche d'alimentation secteur est utilisée
comme dispositif de sectionnement, celle-ci
doit rester facilement accessible.

*  Avant de brancher I'écoute-bébé sur
secteur, assurez-vous que la tension
indiquée sur les adaptateurs de I'écoute-
bébé correspond a la tension secteun.

»  Connectez I'écoute-bébé sur secteur a
I'aide des adaptateurs fournis.

*  Afin d'éviter tout risque d'électrocution,
n'ouvrez pas le boitier de l'unité bébé
ou de ['unité parents a I'exception des
compartiments a piles.

*  Veillez a avoir les mains séches avant
d'insérer ou de remplacer les piles.

*  Pour éviter I'explosion des piles ou les fuites,
qui risquent d'endommager I'écoute-bébé
et qui peuvent provoquer des brllures et
une irritation de la peau ou des yeux :

*  insérez les piles selon leur polarité (+/-) ;

*  retirez les piles si vous ne pensez pas utiliser
le produit pendant plus de 30 jours;

*  tenezles piles a I'abri de toute source
de chaleur excessive, telle que les rayons
du solell, le feu ou source assimilée ;

*  retirez les piles aussitot qu'elles sont
épuisées.

»  Pouréviter que les piles ne surchauffent ou
qu'elles ne dégagent des substances toxiques,
de 'hydrogeéne ou de I'oxygene, ne les
court-circuitez pas ou ne les déchiquetez pas.
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Surveillance d’un adulte

*  Cet écoute-bébé est destiné a offrir
une assistance. Il ne saurait en aucun cas
remplacer une surveillance responsable et
appropriée de la part d'un adulte.

*  Ne placez jamais ['unité bébé dans le lit ou
le parc de I'enfant.

*  Afin d'éviter la surchauffe, ne recouvrez
pas 'écoute-bébé avec une serviette, une
couverture, ni aucun autre objet.

*  Lorsque votre écoute-bébé est branché sur
une prise secteur, assurez-vous que vous
pouvez facilement accéder a la prise secteur.

e Pour leur sécurité, n'autorisez pas les
enfants a jouer avec I'écoute-bébé.

*  Pour manipuler des piles endommagées ou
qui fuient, utilisez des gants de protection
pour protéger votre peau.

*  Votre écoute-bébé fonctionne sur une
fréquence utilisée par de nombreux produits
domestiques et autres écoute-bébés.Votre
conversation peut étre captée par un autre
produit qui fonctionne sur la méme fréquence.

Nettoyage et entretien

*  Ne plongez jamais l'unité parents ou l'unité
bébé dans l'eau et ne les passez pas sous le
robinet pour les nettoyer:

*  N'utilisez pas de spray ni de détergents
liquides.

*  Débranchez unité parents et I'unité bébé si
elles sont branchées sur une prise secteur.

*  Nettoyez les unités parents et bébé a laide
dun chiffon humide.

*  Nettoyez les adaptateurs avec un chiffon sec.

*  Aucune autre piece de cet écoute-bébé n'est
susceptible d'étre réparée par I'utilisateur.

Précautions de stockage

e Utilisez et rangez I'écoute-bébé a un
endroit ou la température est comprise
entre 10 ° C et 35 © C.Tenez I'écoute-

bébé éloigné de la lumiere directe du soleil.

»  Sivous rangez les piles dans un réfrigérateur
ou un congélateur, protégez-les de la
condensation pendant le stockage et la
décongélation. Avant d'utiliser les piles, laissez-
les retrouver la température ambiante.
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Remplacement

*  Sivous remplacez les adaptateurs, utilisez
le type d'adaptateurs précisé dans ce
manuel d'utilisation.

*  Sivous remplacez les piles, utilisez le
type de piles précisé dans ce manuel
d'utilisation. Remplacez toutes les piles
dans l'unité en méme temps.

Champs électromagnétiques
(CEM)

Cet écoute-bébé Philips AVENT est conforme
a toutes les normes relatives aux champs
électromagnétiques (CEM). Il répond aux
regles de sécurité établies sur la base des
connaissances scientifiques actuelles s'il est
manipulé correctement et conformément aux
instructions de ce manuel d'utilisation.

Recyclage du produit
0

&

Cet écoute-bébé a été concu et fabriqué avec
des matériaux et des composants de haute
qualité pouvant étre recyclés et réutilisés.

)i

Contribuez a préserver I'environnement en
mettant au rebut le produit et I'emballage de
facon responsable. Le symbole de poubelle
barrée indique que votre écoute-bébé est
conforme a la Directive européenne 2002/96/
EC, ce qui signifie que le produit et les piles ne
doivent pas étre mis au rebut avec les ordures
ménagéres car ils contiennent des substances
qui peuvent étre nuisibles pour I'environnement
et la santé.Veuillez utiliser les points de collecte
ou de recyclage attitrés lorsque vous mettez au
rebut 'écoute-bébé ou les piles.
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Apercu

Unité parents (Fig. 1)

®

)

Q ® O ©

®©®

®

O
*  Appuyez sur ce bouton pour activer/
désactiver 'unité parents.

link

*  Lorsque le voyant est vert, lunité
parents est connectée a l'unité bébé.

*  Lorsqu'il clignote en rouge, I'unité
parents recherche I'unité bébé.

Voyants de niveau sonore
* Indique le niveau sonore dans la
chambre de bébé

Haut-parleur

Connecteur pour I'adaptateur CA/CC
fourni

@

* Lorsque le voyant est vert, ['unité
parents est activée.

*  Lorsque le voyant clignote en rouge,
les piles sont faibles.

+ volume —

*  Tournez le bouton pour augmenter/
diminuer le volume.

*  Tournez le bouton completement
vers le bas pour couper le volume.

Couvercle du compartiment a piles

Trois piles AA R6 1,5V (non fournies)

1 channel 2
*  Permet de passer sur le canal 1 ou le
canal 2.

Compartiment a piles

Adaptateur CA/CC

e Entrée :100-240V CA
e Sortie: 6V CC,300 mA
e Référence du modele :

SSW-2350UK : pour le Royaume-Uni
et Dubai';

SSW-2350AU : pour I'Australie et la
Nouvelle-Zélande ;

SSW-2350EU : pour les autres pays

Unité bébé (Fig. 2)

®

@

®

@0® ©

® ©

O
*  Appuyez sur ce bouton pour activer/
désactiver l'unité bébé.

on

* Lorsque le voyant est vert, l'unité
bébé est sous tension.

Microphone

)

*  Lorsque le voyant est vert, les piles de
['unité bébé sont chargées.

*  Lorsque le voyant clignote en rouge,
les piles sont faibles.

Connecteur pour I'adaptateur
CA/CC fourni

Couvercle du compartiment a piles

Quatre piles AA R6 1,5V (non fournies)

1 channel 2
*  Permet de passer surle canal 1 ou le
canal 2.

Compartiment a piles

Adaptateur CA/CC

*  Entrée :100-240V CA

e Sortie:6V CC, 300 mA

*  Référence du modeéle :
SSW-2350UK : pour le Royaume-Uni
et Dubai';
SSW-2350AU : pour I'Australie et la
Nouvelle-Zélande ;
SSW-2350EU : pour les autres pays
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4 Prise en main

Vous pouvez brancher ['unité parents ou l'unité
bébé sur le secteur ou insérer des piles pour les
faire fonctionner. Pour garder 'esprit tranquille,
insérez des piles afin de garantir une sauvegarde

en cas de panne de courant. Si vous utilisez
des piles rechargeables, veillez a les charger
séparément.

Configuration de l'unité bébé :

1 Avant de connecter 'unité bébé a la
prise secteur, retirez le couvercle du
compartiment a piles.

2 Insérez quatre piles 1,5V Ré AA avec la
polarité correcte (+/-) comme indiqué.

3 Remettez le couvercle en place.

4 Connectez I'adaptateur fourni a l'unité
bébé et a la prise secteur.
Configuration de l'unité parents :

1 Suivezla procédure vous permettant de
configurer 'unité bébé.
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5 Ultilisation de votre

1

écoute-bebé

Appuyez sur le bouton O de l'unité

parents/I'unité bébé.

> ['unité parents/I'unité bébé est activée
et tous les voyants de 'unité parents/
['unité bébé s'allument brievement.

Maintenez I'unité bébé et le cordon
d'alimentation a une distance d'au moins
1 metre/3,5 pieds de votre bébé.

Utilisez I'unité parents dans le rayon de
fonctionnement.

Réglez les unités bébé et parents sur le

méme canal (canal 1 ou canal 2).

> Le voyantlink clignote en rouge et
['unité parents commence a rechercher
l'unité bébé.

5 Lorsque la connexion est établie, le
voyant link s'allume en vert.

> Siaucun lien n'est établi, le voyant link
clignote en rouge. Lunité parents émet
un signal sonore de temps en temps.

Pour régler le volume sur votre unité
parents, tournez le bouton volume vers le
haut ou vers le bas.

»  Pour couper le son, tourmez le bouton
volume complétement vers le bas.
Lorsque le son est coupé, les voyants de
niveau sonore fonctionnent normalement.

E Conseil

L'antenne de l'unité parents est dissimulée dans la partie
supérieure de l'appareil. Pour éviter que des obstacles
ne réduisent le rayon de fonctionnement, tenez I'unité
parents par la base lorsque vous la transportez.
Lorsque l'unité parents est hors de portée de l'unité bébé,
['unité parents émet un signal sonore de temps en temps.
Le voyant link sur 'unité parents clignote en rouge.

Le voyant de pile clignote en rouge et un signal sonore est
émis 30 minutes avant que les piles ne soient épuisées. Si les
piles se vidaient complétement, l'unité parents s'éteindrait
automatiquement et perdrait la liaison avec Iunité bébé.




Portée

o Alextérieur:jusqua 150 métres/
500 pieds

«  Alintérieur : jusqua 50 métres/150 pieds

e Cet écoute-bébé est concu pour
fonctionner de fagon optimale dans un
rayon de 150 m, ce qui convient a la
plupart des environnements domestiques.
Le rayon de fonctionnement et la qualité
de la connexion dépendent du nombre
d'obstacles, tels que les murs ou les
batiments se trouvant entre les deux unités.

Connexion d’une unité
parents supplémentaire

Vous pouvez utiliser des unités parents
supplémentaires avec votre écoute-bébé. Suivez
les deux étapes trés simples pour connecter
des unités supplémentaires.

E Remarque

¢ Utilisez l'unité parents dans le rayon de fonctionnement
de I'écoute-bébé.

1 Appuyez sur le bouton O de ['unité parents
supplémentaire.
> ['unité parents est mise sous tension
et tous les voyants de 'unité parents
s'allument briévement.

2 Réglez I'unité bébé et I'unité parents sur le
méme canal (canal 1 ou canal 2).
> Lorsque la connexion est établie, le
voyant link s'allume en vert.

6 Garantie et
service

Si vous souhaitez obtenir des informations
supplémentaires ou faire réparer 'appareil, ou

si vous rencontrez un probléme, rendez-vous
sur le site Web de Philips AVENT a l'adresse
www.philips.com/AVENT ou contactez le
Service Consommateurs Philips de votre pays.
Vous trouverez le numéro de téléphone du
Service Consommateurs Philips dans le dépliant
de garantie internationale. S'il n'y a pas de
Service Consommateurs Philips dans votre pays,
adressez-vous a votre revendeur local Philips.
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/ Dépannage

Si vous ne trouvez pas la solution dont avez besoin dans cette section, consultez la page www.philips.com/
AVENT pour obtenir de l'aide ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays.

Problémes Causes possibles Solutions
Lunité parents/bébé ne [Lunité n'est pas connectée a une Branchez l'unité sur secteur.
s'allume pas. source l'alimentation.

Les piles sont vides ou mal insérées.

Remplacez les piles et vérifiez qu'elles
sont correctement insérées.

Je ne parviens pas a
établir la connexion.

Les unités parents et bébé sont
réglées sur des canaux différents.

Réglez les unités sur le méme canal.

Les unités sont hors de portée.

Rapprochez les unités (voir ‘Portée’ a
la page 7).

L'unité parents produit
un son aigu.

Les unités sont trop proches I'une
de l'autre.

Eloignez I'unité parents de I'unité
bébé.

Diminuez le volume de l'unité parents.

Il'y a des interférences.
J'entends par
intermittence.

L'unité parents capte des signaux
d'autres appareils ou écoute-bébés.

Eloignez I'unité parents des autres
appareils électriques, tels que les
micro-ondes ou les téléphones.

Réglez les unités sur l'autre canal.

Les unités sont hors de portée.

Rapprochez les unités.

Les unités parents et bébé sont
réglées sur des canaux différents.

Réglez les unités sur le méme canal.

Le niveau des piles de l'unité parents
et/ou bébé est faible.

Branchez I'unité parents et/ou bébé
sur secteur. Remplacez les piles.

Je nentends rien via
mon unité parents.

Le volume de I'unité parents est trop
bas ou est coupé.

Augmentez le volume de ['unité
parents.

Les unités sont hors de portée.

Rapprochez les unités.

Le rayon de
fonctionnement

est inférieur a

150 metres/500 pieds.

Les obstacles environnants peuvent
avoir une incidence sur le rayon de
fonctionnement.

Rapprochez les unités.

Les piles de l'unité
parents se déchargent
rapidement.

Le volume est réglé sur un niveau
trop élevé et 'unité consomme plus
d'énergie.

Baissez le volume.

Conseil

* Les informations sur le produit sont sujettes a modifications sans notification préalable.
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1 Introduzione

Congratulazioni per 'acquisto e benvenuti in
Philips AVENT! Per trarre il massimo vantaggio
dall'assistenza fornita da Philips AVENT,
registrare il proprio prodotto sul sito:
www.philips.com/AVENT.

Philips AVENT si impegna a realizzare prodotti
totalmente affidabili, in modo tale che i genitori
siano sempre certi della salute e della sicurezza
del proprio bambino. Questo baby monitor
Philips AVENT fornisce la garanzia essenziale di
un collegamento audio estremamente chiaro
con il bambino in modo tale da sapere sempre
quando necessita di qualcosa. Le impostazioni
del canale regolabili, le spie intuitive ad
attivazione sonora, gli indicatori acustici e
luminosi relativi al collegamento, alla portata e
alla segnalazione di batteria scarica garantiscono
un collegamento costante.

[ modello SCD486 contiene due unita genitore
a batteria per monitorare facilmente il bambino

da pit punti allinterno e in prossimita della casa.

2 Importante

Prima di utilizzare questo baby monitor, leggere
attentamente il presente manuale utente e
conservarlo per eventuali riferimenti futuri.
AVVISO: per evitare il pericolo di
strangolamento con il cavo di alimentazione,
tenere sempre |'unita bambino e il cavo stesso
fuori dalla portata dei bambini (ad almeno

1 metro). Non usare prolunghe.

Attenzione: rischio di esplosione, scosse

elettriche, corto circuito o perdite

*  Questo baby monitor non deve essere
esposto a schizzi o getti d'acqua; sopra di
esso, inoltre, non devono essere posizionati
oggetti contenenti liquidi (ad esempio vasi).

*  Sesiusa la spina di alimentazione per
scollegare il dispositivo, assicurarsi che
questa sia sempre facilmente accessibile.

*  Prima di collegare il baby monitor
all'alimentazione, accertarsi che il voltaggio
indicato sugli adattatori del baby monitor
corrisponda a quello dell'alimentazione
locale.

»  Ultilizzare gli adattatori forniti per collegare
il baby monitor all'alimentazione.

*  Perevitare il rischio di scosse elettriche, non
aprire l'alloggio dell'unita bambino o genitore;
¢ possibile aprire solo i vani batterie.

*  Quando si inseriscono o sostituiscono le
batterie, accertarsi di avere le mani asciutte.

*  Per evitare perdite o esplosioni nelle
batterie, che possono danneggiare il baby
monitor, nonché causare bruciature e
irritazione di pelle e occhi:

*  inserire le batterie nella giusta
direzione (+/-),

*  sesi prevede di non usare il prodotto
per piti di 30 giomi, rimuovere le batterie

* tenere le batterie lontano da
temperature troppo elevate come
luce solare, fuoco o simili,

*  Rimuovere le batterie appena
esauriscono la carica.
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*  Per evitare che le batterie si surriscaldino
o rilascino materiali tossici, idrogeno o
ossigeno, evitare il corto circuito o danni
alle batterie.

Supervisione di un adulto

*  Questo baby monitor € da intendersi
come aiuto. Non € sostituibile a una
supervisione adulta e responsabile e non
dovrebbe essere utilizzato in tal modo.

*  Non posizionare l'unita bambino nel lettino
o nel box.

»  Perevitare il surriscaldamento, non coprire
il baby monitor con asciugamani, coperte
o altro.

*  Quando il baby monitor viene collegato a
una presa di corrente, controllare che sia
possibile accedervi facilmente.

¢ Perla loro sicurezza, non consentire ai
bambini di giocare con il baby monitor.

*  Per maneggiare le batterie danneggiate
o che perdono, proteggere la pelle
indossando guanti protettivi.

* Il baby monitor trasmette su una frequenza
usata da molti elettrodomestici e da altri
baby monitor. La conversazione potrebbe
quindi essere ascoltata da un altro
prodotto che opera sulla stessa frequenza.

Pulizia e manutenzione

*  Non immergere le unita genitore o
bambino in acqua e non lavarle sotto
I'acqua corrente.

*  Non utilizzare detergenti spray e/o liquidi.

*  Scollegare le unita genitore e bambino
qualora queste ultime siano collegate a una
presa di corrente.

»  Pulire le unita genitore e bambino con un
panno umido.

*  Pulire sempre gli adattatori con un panno
asciutto.

*  Questo baby monitor non dispone di altre
parti che possono essere riparate.

Precauzioni per la conservazione

e Utilizzare e conservare il baby monitor a

temperature comprese tra i 10°C e i 35°C.

Tenere il baby monitor lontano dalla luce
diretta del sole.
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*  Sesi conservano le batterie in frigorifero o
in congelatore, proteggerle dalla condensa
durante la conservazione e lo scongelamento.
Prima di usare le batterie, attendere finché
non tornano a temperatura ambiente.

Ricambio

e Se si sostituiscono gli adattatori, usare
il tipo di adattatori specificati in questo
manuale dell'utente.

*  Sesi sostituiscono le batterie, usare il tipo
di batterie specificate in questo manuale
dell'utente. Sostituire tutte le batterie
dell'unita contemporaneamente.

Campi elettromagnetici (EMF)

Questo baby monitor Philips AVENT & conforme
a tutti gli standard relativi ai campi elettromagnetici
(EMF). Se utilizzato in maniera appropriata e
secondo quanto riportato nel manuale di istruzioni,
il baby monitor risulta sicuro in conformita alle
prove scientifiche disponibili ad oggi.

Riciclaggio del prodotto

&5

[ baby monitor € stato progettato e realizzato
con materiali e componenti di alta qualita, che
possono essere riciclati e riutilizzati.

)i

Lo smaltimento responsabile del prodotto e del
suo imballaggio aiuta a proteggere ambiente.

Il simbolo del cassonetto con una croce sopra
indica che il baby monitor ¢ soggetto alla Direttiva
Europea 2002/96/CE, il che significa che il
prodotto e le batterie non devono essere smaltiti
come rifiuti domestici in quanto contengono
sostanze potenzialmente nocive per la salute e
I'ambiente. Per lo smaltimento del baby monitor
o delle batterie, servirsi delle apposite stazioni
ecologiche o dei centri di riciclaggio.
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Panoramica

Unita genitore (Fig. 1)
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*  Premere per accendere o spegnere
['unita genitore

link

* Inverde:l'unita genitore & collegata
all'unita bambino.

*  Lampeggiante in rosso: 'unita genitore
cerca ['unita bambino.

Spie livello audio
e Indicano il livello audio nella stanza del
bambino

Altoparlante

Connettore per I'adattatore CA/CC
fornito

@

*  Inverde: unita genitore accesa.

*  Lampeggiante in rosso: le batterie
sono scariche.

+ volume —
*  Ruotare per alzare o abbassare il
volume

*  Ruotare completamente verso il basso
per disattivare il volume

Coperchio del vano batterie
Tre batterie R6 AA da 1,5V (non fornite)

1 channel 2
e Consente di selezionare il Canale
102

Vano batterie

Adattatore CA/CC
*  Ingresso: 100-240V CA
e Uscita: 6V CC, 300 mA

*  Numero di modello:
SSW-2350UK: per Regno Unito e
Dubai;

SSW-2350AU: per Australia e
Nuova Zelanda;
SSW-2350EU: per gli altri paesi

Unita bambino (Fig.2)

®

@
®

® 0@ ©

® ©

)
*  Premere per accendere o spegnere
l'unita bambino

on
e In verde: unita bambino accesa.

Microfono

()

* In verde: batteria dell'unita bambino in
esaurimento.

*  Lampeggiante in rosso: le batterie
sono scariche.

Connettore per 'adattatore CA/CC
fornito

Coperchio del vano batterie

Quattro batterie R6 AA da 1,5V (non
fornite)

1 channel 2
e Consente di selezionare il Canale
102

Vano batterie

Adattatore CA/CC

*  Ingresso: 100-240V CA

e Uscita: 6V CC, 300 mA

*  Numero di modello:
SSW-2350UK: per Regno Unito e
Dubai;
SSW-2350AU: per Australia e Nuova
Zelanda;
SSW-2350EU: per gli altri paesi
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4 Guida
introduttiva

Per far funzionare I'unita genitore o I'unita
bambino, € possibile collegarla allalimentazione
o inserire le batterie. Per un'ulteriore
rassicurazione, inserire le batterie; queste
ultime entreranno in funzione in caso di guasti
all'alimentazione. Nel caso si utilizzino delle
batterie ricaricabili, assicurarsi di caricarle
separatamente.

Preparazione dell’unita bambino:

1 Primad collegare l'unita bambino alla
presa di alimentazione, rimuovere |l
coperchio del vano batterie.

2 Inserire quattro batterie R6 AA da 1,5V
con la polarita corretta (+/-) come
indicato.

3 Reinserite il coperchio.

4 Collegare uno degli adattatori forniti

all'unita bambino e a una presa di corrente.

Preparazione dell’unita genitore:

1 Seguire la stessa procedura prevista per la
preparazione dell'unita bambino.
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5 Utilizzo del baby
monitor

1 Premere & sullunita genitore/bambino.
5 Lunita genitore/bambino si accende
e tutte le spie dell'unita genitore/
bambino si illuminano brevemente.

2 Tenere I'unita bambino e il cavo di
alimentazione ad almeno 1 metro di
distanza dal bambino.

3 Usare lunita genitore entro la portata di
funzionamento.

4 Impostare ['unita genitore e I'unita bambino
sullo stesso canale (Canale 1 o 2).
% La spia link lampeggia in rosso e
['unita genitore inizia a cercare 'unita
bambino.

5 Quando il collegamento é stato
stabilito, la spia link si illumina in verde.

> Se il collegamento non ¢ stato stabilito,
la spia link lampeggia in rosso. L'unita
genitore emette un segnale a intervalli.

5 Per modificare il volume dellunita genitore,
ruotare volume verso l'alto o verso il basso.
*  Perdisattivare il volume, ruotare volume
completamente verso il basso. Quando
il volume ¢ disattivato, le spie del livello
audio funzionano normalmente.

E Suggerimento

* |l baby monitor € stato progettato appositamente per
nascondere I'antenna nella parte superiore dell'unita
genitore. Per evitare ostacoli che potrebbero ridurre
la portata di funzionamento, tenere I'unita genitore
afferrandola per la base durante il trasporto.

* Quando l'unita genitore si trova al di fuori della gamma

dell'unita bambino, l'unita genitore emette un segnale a

intervalli. La spia link sull'unita genitore lampeggia in rosso.

Lindicatore stato della batteria lampeggia in rosso e viene

emesso un segnale acustico 30 minuti prima che le batterie

esauriscono la carica. Se le batterie sono completamente
scariche, l'unita genitore si spegne automaticamente e viene
interrotta la connessione con I'unita bambino.




Portata di funzionamento

e Allesterno:fino a 150 metri

*  Allinterno: fino a 50 metri

*  Questo baby monitor ¢ stato progettato
per funzionare al meglio entro un raggio
di 150 m;in quest'ultimo, infatti, rientra la
maggior parte degli ambienti domestici.
La portata di funzionamento e la qualita
del collegamento variano a seconda del
numero di ostacoli, come muri o edifici,
che si frappongono tra le due unita.

Collegamento di un’unita
genitore aggiuntiva

E possibile usare piti unita genitore aggiuntive
collegate al baby monitor. Per collegare le unita
extra, seguire i due semplici passaggi riportati di
seguito.

Nota

* Usare I'unita genitore allinterno della portata di
funzionamento del baby monitor:

1 Premere o sullunita genitore aggiuntiva.

> L'unita genitore si accende e tutte le

spie dell'unita genitore si illuminano
brevemente.

2 Impostare 'unita genitore e I'unita bambino
sullo stesso canale (Canale 1 o 2).
5 Quando il collegamento & stato
stabilito, la spia link si illumina in verde.

6 Garanzia e
assistenza

Se si necessita di manutenzione, informazioni
o in caso di problemi, visitare il sito Web di
Philips AVENT all'indirizzo www.philips.com/
AVENT oppure contattare il Centro assistenza
Philips del proprio paese. Il numero di telefono
del Centro assistenza Philips € riportato
nell'opuscolo della garanzia. Se nel proprio
paese non & disponibile un Centro assistenza
Philips, recarsi dal rivenditore Philips di zona.
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/ Risoluzione dei problemi

Se la soluzione richiesta non € presente in questa sezione, & possibile ottenere assistenza tramite il sito
www.philips.com/AVENT o contattando il centro assistenza clienti Philips del proprio paese.

Problemi

Cause possibili

Soluzioni

L'unita genitore/bambino non si
accende.

L'unita non ¢ collegata all'alimen-
tazione.

Collegare I'unita all'alimentazione.

Le batterie sono scariche
0 non sono state inserite
correttamente.

Sostituire le batterie e assicurarsi
che vengano inserite corretta-
mente.

Non si riesce a stabilire un
collegamento.

L'unita genitore e I'unita bambino
sono impostate su canali diversi.

Impostare le unita sullo stesso
canale.

Le unita sono fuori portata.

Awicinare le unita (vedere
‘Portata di funzionamento’ a
pagina 7).

Lunita genitore emette un
rumore acuto.

Le unita sono troppo vicine tra
loro.

Allontanare ['unita genitore
dall'unita bambino.

Abbassare il volume dell'unita
genitore.

C'e un'interferenza. Si riesce a
sentire solo a tratti.

L'unita genitore rileva dei segnali
provenienti da altri apparecchi o
da altri baby monitor.

Allontanare 'unita genitore dagli
altri apparecchi elettrici, come
forni a microonde o telefoni.

Spostare le unita sull'altro canale.

Le unita sono fuori portata.

Awvicinare le unita.

L'unita genitore e I'unita bambino
sono impostate su canali diversi.

Impostare le unita sullo stesso
canale.

Le batterie dell'unita genitore
e/o dell'unita bambino si stanno
scaricando.

Collegare I'unita genitore efo
I'unita bambino all’alimentazione.
Sostituire le batterie.

Non si riesce a sentire nulla
tramite l'unita genitore.

I volume dell'unita genitore
¢ troppo basso o € stato
disattivato.

Aumentare il volume dell'unita
genitore.

Le unita sono fuori portata.

Awvicinare le unita.

La portata di funzionamento e
inferiore a 150 metri.

Gli ostacoli ambientali incidono
sulla portata di funzionamento.

Awvicinare le unita.

Le batterie dell'unita genitore si
stanno esaurendo rapidamente.

Il volume & troppo alto, per cui
I'unita consuma pitl energia.

Abbassare il volume.

Suggerimento

¢ Le informazioni relative al prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.
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1 Inleiding

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij
Philips AVENT! Registreer uw product op
www.philips.com/AVENT om optimaal gebruik
te kunnen maken van de door Philips AVENT
geboden ondersteuning.

Philips AVENT spant zich in om zorgzame,
betrouwbare producten te maken die ouders
de gerustheid geven die ze nodig hebben
wanneer het over de gezondheid en veiligheid
van hun baby gaat. Deze babyfoon van Philips
AVENT zorgt voor de essentiéle geruststelling
van een kraakheldere geluidsverbinding met
uw baby, zodat u altijd weet wanneer uw baby
u nodig heeft.Verstelbare kanaalinstellingen,
intuitieve, door geluid geactiveerde lampjes en
licht- en geluidsindicatoren voor de verbonden
unit, het bereik en een lege batterij zorgen dat u
altijd verbonden bent.

SCD486 bevat twee ouderunits op batterijen,
zodat u uw baby gemakkelijk vanaf verscheidene
plaatsen in en rond het huis in de gaten kunt
houden.

2 Belangrijk

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door
voordat u de babyfoon gaat gebruiken en
bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien
nodig te kunnen raadplegen.

LET OP: voorkom wurging met het netsnoer:

houd de babyunit en het netsnoer altijd buiten

het bereik van de baby (ten minste 1 meter
verwijderd). Gebruik geen verlengsnoeren.

Woaarschuwing: risico op ontploffing,

elektrische schok, kortsluiting of lekkage

*  Zorg dat de babyfoon niet wordt
blootgesteld aan vocht en dat er geen met
vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen,
op de babyfoon worden geplaatst.

*  Als u het netsnoer gebruikt om het
apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te
zorgen dat het snoer goed toegankelijk is.

«  Controleer of het voltage op de adapters
van de babyfoon overeenkomt met de
plaatselijke netspanning voordat u de
babyfoon op netspanning aansluit.

*  Gebruik de bijgeleverde adapters om de
babyfoon aan te sluiten op netspanning.

*  Maak de behuizing van de babyunit of
ouderunit (met uitzondering van de
batterijvakken) niet open om elektrische
schokken te voorkomen.

*  Zorg ervoor dat uw handen droog zijn
wanneer u batterijen plaatst of vervangt.

»  Ontploffing of lekkage van de batterijen,
wat de babyfoon kan beschadigen en
brandwonden en oog- of huidirritatie kan
veroorzaken, voorkomt u als volgt:

*  plaats batterijen in de juiste richting (+/-),

»  verwijder batterijen als u het product
langer dan 30 dagen niet gebruikt,

*  houd batterijen uit de buurt van hoge
temperaturen die worden veroorzaakt
door zonlicht, vuur en dergelijke,

*  verwijder batterijen zodra deze leeg zijn.

*  Voorkom dat batterijen oververhit raken
of giftige materialen, waterstof of zuurstof
lekken, door de batterijen niet kort te
sluiten of te beschadigen.
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Toezicht door volwassenen

*  Deze babyfoon is bedoeld als
hulpmiddel. Het is geen vervanging voor
verantwoordelijk en degelijk toezicht door
volwassenen en moet niet als zodanig
worden gebruikt.

*  Plaats de babyunit niet in het bed of de
box van de baby.

*  Bedek de babyfoon niet met een
handdoek, deken of een ander voorwerp
om oververhitting te voorkomen.

»  Controleer of u eenvoudig toegang hebt
tot het stopcontact waarop de babyfoon is
aangesloten.

» Laat kinderen niet met de babyfoon spelen
voor hun eigen veiligheid.

*  Draag handschoenen om uw huid te
beschermen wanneer u beschadigde of
lekkende batterijen verwijdert.

*  Uw babyfoon zendt uit met een frequentie
die door veel huishoudelijke producten
en andere babyfoons wordt gebruikt. Uw
gesprek kan door een ander product worden
opgepikt dat dezelfde frequentie gebruikt.

Schoonmaken en onderhoud

*  Dompel de ouderunit en de babyunit niet
in water en maak ze niet schoon onder de
kraan.

*  Gebruik geen reinigingsspray of vloeibare
schoonmaakmiddelen.

*  Haal de stekker van de ouderunit en de
babyunit uit het stopcontact als deze zijn
aangesloten.

*  Maak de ouderunit en de babyunit schoon
met een vochtige doek.

*  Maak de adapters schoon met een droge
doek.

*  Deze babyfoon heeft geen andere
onderdelen die door de gebruiker kunnen
worden gerepareerd.

Opslagvoorschriften

*  Gebruik en bewaar de babyfoon bij een
temperatuur tussen 10°C en 35°C. Houd
de babyfoon uit direct zonlicht.

*  Alsu batterijen in een koelkast of diepvries
bewaart, dient u deze te beschermen
tegen condensatie tijdens de opslag en het
ontdooien. Laat de batterijen eerst opwarmen
tot kamertemperatuur voordat u ze gebruikt.
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Vervangen

*  Als u de adapters vervangt, dient u het
type adapter te gebruiken dat in deze
gebruikershandleiding wordt vermeld.

*  Als u de batterijen vervangt, dient u het
type batterij te gebruiken dat in deze
gebruikershandleiding wordt vermeld.Vervang
alle batterijen in het apparaat tegelijertijd.

Elektromagnetische velden
(EMV)

Deze Philips AVENT-babyfoon voldoet

aan alle richtlijnen met betrekking tot
elektromagnetische velden (EMV). Mits deze
babyfoon op de juiste wijze en volgens de
instructies in deze gebruikershandleiding wordt
gebruikt, is deze veilig te gebruiken volgens het
nu beschikbare wetenschappelijke bewijs.

Het product recyclen

&5

Uw babyfoon is vervaardigd van kwalitatief
hoogwaardige materialen en onderdelen die
kunnen worden gerecycled en hergebruikt.

)i

Draag bij aan een schoner milieu door het
product en de verpakking bij de correcte
afvalpunten in te leveren. De doorgekruiste
afvalcontainer betekent dat uw babyfoon valt
onder de Europese richtlijn 2002/96/EG en
dat het product en de batterijen niet bij het
huishoudelijk afval mogen worden weggegooid,
omdat zjj stoffen bevatten die schadelijk
kunnen zijn voor het milieu en uw gezondheid.
Gebruik de daarvoor aangewezen inzamelings-
of recyclepunten wanneer u de babyfoon of
batterijen weggooit.
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Overzicht

Ouderunit (fig. 1)

®

)

Q ® O ©

® O

®

O
*  Druk deze knop in om de ouderunit
in of uit te schakelen

link

*  Brandt groen: de ouderunit is
verbonden met de babyunit.

*  Knippert rood: de ouderunit zoekt
naar de babyunit.

Geluidsniveaulampjes
*  Geeft het geluidsniveau in de kamer
van uw baby aan

Luidspreker

Aansluiting voor de meegeleverde
AC/DC-adapter

L]

*  Brandt groen: de ouderunit is
ingeschakeld.

*  Brandt rood: de batterijen zijn bijna
leeg.

+ volume —

*  Draai om het volume hoger/lager te
zetten

*  Draai helemaal naar beneden om het
volume te dempen

Deksel van batterijvak

Drie R6 AA-batterijen van 1,5V
(niet meegeleverd)

1 channel 2
e Schakel naar kanaal 1 of kanaal 2

Batterijvak

AC/DC-adapter

*  Ingang 100-240V AC

»  Uitgang: 6,0V DC, 300mA
*  Modelnummer:

SSW-2350UK: voor het Verenigd
Koninkrijk en Dubai;
SSW-2350AU: voor Australié en
Nieuw-Zeeland;

SSW-2350EU: voor andere landen

Babyunit (fig. 2)

®

@

® 0@ ©

® ©

O
*  Druk deze knop in om de babyunit in
of uit te schakelen

on

*  Brandt groen: de babyunit is
ingeschakeld.

Microfoon

)

*  Brandt groen: de babyunit werkt op
batterijen.

*  Brandt rood: de batterijen zijn bijna
leeg.

Aansluiting voor de meegeleverde
AC/DC-adapter

Deksel van batterijvak

Vier R6 AA-batterijen van 1,5V
(niet meegeleverd)

1 channel 2
e Schakel naar kanaal 1 of kanaal 2

Batterijvak

AC/DC-adapter

*  Ingang: 100-240V AC

*  Uitgang 6,0V DC, 300mA

*  Modelnummer:
SSW-2350UK: voor het Verenigd
Koninkrijk en Dubai;
SSW-2350AU: voor Australié en
Nieuw-Zeeland;
SSW-2350EU: voor andere landen
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4 Aan de slag

U kunt de ouderunit of de babyunit aansluiten
op netspanning of batterijen plaatsen om de
unit te bedienen. Plaats voor de zekerheid
batterijen in de babyunit voor het geval de
stroom uitvalt. Als u oplaadbare batterijen
gebruikt, zorg dan dat u deze apart oplaadt.
De babyunit klaarmaken voor gebruik:

1 Verwijder het deksel van het batterijvak
voordat u de babyunit aansluit op
netstroom.

2 Plaats vier R6 AA-batterijen van 1,5V met
de juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven.

3 Bevestig het deksel.

4 Siuit een meegeleverde adapter aan op de

babyunit en het stopcontact.
De ouderunit klaarmaken voor gebruik:

1 Volg dezelfde procedure als voor het
klaarmaken van de babyunit.
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5 De babyfoon
gebruiken

1 Druk op O op de ouder-/babyunit.
> De ouder-/babyunit wordt
ingeschakeld en alle indicatoren op de
ouder-/babyunit gaan even branden.

2 Houd de babyunit en het netsnoer op ten
minste 1 meter afstand van uw baby.

3 Gebruik de ouderunit binnen het bereik
van de babyunit.

4 Stel de ouderunit en de babyunit op
hetzelfde kanaal in: kanaal 1 of kanaal 2.
5 De link-indicator knippert rood en de
ouderunit gaat de babyunit zoeken.

> Wanneer de koppeling is gemaakt,
wordt de link-indicator groen.

> Als er geen koppeling kan worden
gemaakt, knippert de link-indicator
rood. De ouderunit piept zo nu en dan.

5 Als u het volume op uw ouderunit wilt
wijzigen, draait u volume omhoog of
omlaag.

*  Als u het volume wilt dempen, draait
u volume helemaal omlaag. Wanneer
het volume gedempt is, functioneren
de geluidsniveaulampjes zoals normaal.

-

¢ Uw babyfoon is zodanig ontworpen dat de antenne in
het bovenste deel van de ouderunit onbelast blijft. Om
belemmeringen die het bereik kunnen verminderen
tegen te gaan, houdt u de ouderunit aan de basis vast
wanneer u deze draagt.

Wanneer de ouderunit zich buiten het bereik van de
babyunit bevindt, piept de ouderunit zo nu en dan. De
link-indicator op de ouderunit knippert rood.

De batterijindicator knippert rood en u hoort een
pieptoon als de batterijen het apparaat nog 30 minuten
van stroom kunnen voorzien.Wanneer de batterijen
geheel leeg zijn, schakelt de ouderunit automatisch uit
en wordt de verbinding met de babyunit verbroken.




Bereik

*  Buiten:tot 150 meter

*  Binnen:tot 50 meter

*  Deze babyfoon is ontworpen voor
optimaal gebruik binnen een straal van
150 meter, zodat deze geschikt is voor
de meeste omgevingen binnenshuis. Het
bereik en de kwaliteit van de verbinding is
afhankelijk van het aantal obstakels, zoals
muren en gebouwen, die zich tussen de
twee units bevinden.

Een extra ouderunit
verbinden

U kunt verscheidene extra ouderunits met uw
babyfoon gebruiken.Volg de twee eenvoudige
stappen om extra apparaten te verbinden.

E Opmerking

* Gebruik de ouderunit binnen het bedieningsbereik van
de babyfoon.

1 Druk op O op de extra ouderunit.
5 De ouderunit wordt ingeschakeld en
alle indicatoren op de ouderunit gaan
even branden.

2 Stel de ouderunit en de babyunit in op
hetzelfde kanaal: kanaal 1 of kanaal 2.
5 Wanneer de koppeling is gemaakt,
wordt de link-indicator groen.

6 Garantie en
service

Als u hulp of informatie nodig hebt of als u een
probleem hebt, ga dan naar de Philips AVENT-
website op www.philips.com/AVENT of neem
contact op met het Philips Consumer Care
Centre in uw land. U vindt het telefoonnummer
van het Philips Consumer Care Centre in het
‘worldwide guarantee’-vouwblad. Als er geen
Philips Consumer Care Centre in uw land is, ga
dan naar uw Philips-dealer:
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/ Problemen oplossen

Als de oplossing voor uw probleem niet in dit gedeelte wordt genoemd, kunt u terecht op
www.philips.com/AVENT of neemt u contact op met de klantenservice van Philips in uw land.

Problemen

Mogelijke oorzaken

Oplossingen

Mijn ouder-/babyunit
schakelt niet in.

De unit is niet op netspanning
aangesloten.

Sluit de unit aan op netspanning.

De batterijen zijn leeg of verkeerd
geplaatst.

Vervang de batterijen en zorg dat
deze correct zijn geplaatst.

lk kan geen verbinding
maken.

De ouder- en babyunits zijn op
verschillende kanalen ingesteld.

Stel de units in op hetzelfde kanaal.

De units zijn buiten bereik.

Plaats de units dichter bij elkaar (zie
‘Bereik’ op pagina 7).

De ouderunit produceert
een hoge pieptoon.

De units bevinden zich te dicht bij
elkaar

Plaats de ouderunit verder van de
babyunit.

Zet het volume van de ouderunit
lager.

lk hoor storing. Het
geluid wordt steeds
onderbroken.

De ouderunit neemt signalen van
andere units of babyfoons op.

Plaats de ouderunit uit de buurt van
andere elektrische apparaten, zoals
magnetrons of telefoons.

Zet de units over op het andere
kanaal.

De units zijn buiten bereik.

Plaats de units dichter bij elkaar.

De ouder- en babyunits zijn op
verschillende kanalen ingesteld.

Stel de units in op hetzelfde kanaal.

De batterijen voor de ouder- en/of
babyunit zijn bijna leeg.

Sluit de ouder- en/of babyunits
aan op netspanning.Vervang de
batterijen.

Er komt geen geluid uit
mijn ouderunit.

Het volume van de ouderunit is te
laag ingesteld of is gedempt.

Zet het volume van de ouderunit
hoger.

De units zijn buiten bereik.

Plaats de units dichter bij elkaar.

Het bereik van mijn unit is
minder dan 150 meter.

Het bereik wordt verkleind door
obstakels.

Plaats de units dichter bij elkaar.

De batterijen in de
ouderunit zijn snel leeg.

Het volume is te hoog ingesteld,
waardoor het apparaat meer stroom
verbruikt.

Zet het volume lager:

Tip

* Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

60 NL




1 Innledning

Gratulerer med kjgpet, og velkommen til Philips
AVENT. Hvis du vil dra full nytte av stgtten

som Philips AVENT tilbyr, kan du registrere
produktet ditt pd www.philips.com/AVENT.
Philips AVENT er dedikert til produksjon av
palitelige omsorgsprodukter som gir foreldre
tryggheten de trenger nar de ivaretar helsen og
sikkerheten til babyen sin. Denne Philips AVENT-
babymonitoren gir deg grunnleggende trygghet
ved hjelp av en sveert klar lydforbindelse til
babyen, slik at du alltid vet nar barnet ditt
trenger deg. Justerbare kanalinnstillinger, intuitive
lydaktiverte lamper samt lyd- og lysindikatorer
for kobling, rekkevidde og lavt batteriniva sgrger
for at dere alltid har forbindelse til hverandre.
SCD486 inneholder to batteridrevne
foreldreenheter; slik at du enkelt kan overvake
babyen fra flere steder i og rundt hjemmet.

2 Viktig

Les denne brukerhandboken ngye for du
bruker babymonitoren, og ta vare pa den for
senere referanse.

ADVARSEL: Hold alltid babyenheten og

ledningen utenfor babyens rekkevidde, minst

1 meter unna, for @ unnga at babyen blir kvalt

av ledningen. lkke bruk skjeteledninger.

Forsiktig: Fare for eksplosjon, elektrisk stat,

kortslutning og lekkasje

*  Babymonitoren ma ikke utsettes for
drypp eller sprut, og veeskeholdige
gienstander, f.eks. vaser; ma ikke settes pa
babymonitoren.

*  Nar stremuttaket brukes som
frakoblingsenhet, ma frakoblingsenheten
hele tiden veere klar til bruk.

*  For du kobler babymonitoren til
strgmuttaket, ma du kontrollere at
spenningen som er angitt pa adapterne
til babymonitoren, tilsvarer den lokale
nettspenningen.

*  Bruk adapterne som falger med, for a
koble babymonitoren til stremuttaket.

»  Foraunnga elektrisk stat ma du ikke apne
babymonitoren eller foreldremonitoren,
unntatt batterirommene.

*  Kontroller at du er terr pd hendene nar du
setter inn eller bytter batterier.

*  Slik forhindrer du at batteriet eksploderer
eller lekker, noe som kan skade
babymonitoren og fordrsake brannskader
og hud- eller gyeirritasjon:

*  Sett inn batteriene i riktig retning (+/-).

»  Ta ut batteriene hvis du ikke skal
bruke produktet pa mer enn 30 dager:

e |kke utsett batteriene for sterk varme,
som sollys, flammer; o.l.

*  Taut batteriene sd snart de er
tomme.

»  Foraunnga at batteriene overopphetes
eller avgir giftige materialer; hydrogen
eller oksygen ma du ikke kortslutte eller
@delegge batteriene.
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Tilsyn fra voksne

*  Denne babymonitoren er ment som et
hjelpemiddel. Den erstatter ikke ansvarlig
og ordentlig tilsyn fra voksne, og skal ikke
brukes til dette.

*  lkke legg babyenheten i babyens seng eller
lekegrind.

e lkke dekk til babymonitoren med et
handkle, en dyne eller andre gjenstander
for & unnga overoppheting.

*  Nar babymonitoren bruker strem fra et
strgmuttak, ma du kontrollere at du har
enkel tilgang til stremuttaket.

*  For barnets egen sikkerhet ma du ikke la
han/hun leke med babymonitoren.

*  Huvis du skal handtere gdelagte batterier
eller batterier som lekker, ma du bruke
beskyttelseshansker for a beskytte huden.

*  Babymonitoren overfgrer via en
frekvens som brukes av mange
husholdningsprodukter og andre
babymonitorer. Samtalen din kan heres via
et annet produkt som drives pa samme
frekvens.

Rengjering og vedlikehold

*  lkke senk foreldreenheten eller
babyenheten i vann, og ikke rengjer dem
under springen.

*  lkke bruk rengjgringsspray eller flytende
rengjeringsmidler.

*  Koble fra foreldreenheten og babyenheten
hvis de er koblet til et stremuttak.

*  Rengjer foreldreenheten og babyenheten
med en fuktig klut.

*  Rengjer adapterne med en terr kiut.

»  Babymonitoren har ingen andre deler som
kan repareres av brukeren.

Forholdsregler for oppbevaring

*  Bruk og oppbevar babymonitoren mellom
10 og 35 °C. Ikke utsett babymonitoren for
direkte sollys.

*  Hvis du oppbevarer batteriene i et
kjsleskap eller en fryser, ma du beskytte
dem mot kondens nar du oppbevarer og
tiner dem. La batteriene ha romtemperatur
for du bruker dem.
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Utskiftning

e Huvis du skifter ut adaptere, ma du bruke
adaptertypene som er angitt i denne
brukerhandboken.

*  Hovis du bytter ut batteriene, ma du bruke
batteritypene som er angitt i denne
brukerhandboken. Bytt ut alle batteriene i
enheten samtidig.

Elektromagnetiske felt (EMF)

Denne Philips AVENTbabymonitoren
overholder alle standarder som gjelder

for elektromagnetiske felt (EMF). Hvis
babymonitoren handteres riktig og i samsvar
med instruksjonene i denne brukerhandboken,
er det trygt a bruke den ut fra den kunnskapen
vi har per dags dato.

Resirkulering av produktet

&b

Babymonitoren er utformet og produsert med
materialer og deler av sveert hay kvalitet som
kan resirkuleres og gjenbrukes.

)i

Bevar miljget ved a avhende produktet

og emballasjen pa ansvarsfullt vis.
Seppelkassesymbolet med kryss over betyr
at babymonitoren dekkes av det europeiske
direktivet 2002/96/EF, som innebarer at
produktet og batteriene ikke ma kastes i
husholdningsavfallet, siden de inneholder
stoffer som kan veere skadelig for miljg og
helse. Bruk de bestemte innsamlingsstedene
eller gienvinningsfasilitetene nar du avhender
babymonitoren eller batteriene.
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Oversikt

Foreldreenhet (fig. 1)

@ o

)

® OO ©

®O® O

®

*  Trykk for a sla foreldreenheten av
eller pa

kobling

*  Lyser grent: Foreldreenheten er koblet
til babyenheten.

*  Blinker redt: Foreldreenheten sgker
etter babyenheten.

Lydnivalamper
*  Angir lydnivaet pa babyens rom.

Hoyttaler

Kontakt for vekselstremsadapteren som
folger med

B

*  Lyser grent: Foreldreenheten er slatt pa.
*  Blinker rgdt: Batteriene er snart
utladet.

+ volume —
*  Vrifor a skru volumet opp/ned
e Vrihelt ned for & dempe volumet

Lokk pa batterirom
Tre 1,5V R6 AA-batterier (folger ikke med)

1 channel 2
*  Bytttil kanal 1 eller kanal 2

Batterirom

Vekselstromsadapter

* Inngang 100240V AC

*  Utgang 6,0V DC, 300 mA

*  Modellnummer:
SSW-2350UK: For Storbritannia og
Dubai:
SSW-2350AU: For Australia og
New Zealand;
SSW-2350EU: For andre land

Babyenhet (fig. 2)

®
)

®
®

@0® ©

® ©

O
»  Trykk for a sla babyenheten av eller pa

pa
*  Lyser gront: Babyenheten er slatt pa.

Mikrofon

an

*  Lyser grent: Babyenheten bruker
batterier.

e Blinker rgdt: Batteriene er snart
utladet.

Kontakt for vekselstremsadapteren som
folger med

Lokk pa batterirom
Fire 1,5V R6é AA-batterier (folger ikke med)

1 channel 2
*  Bytttil kanal 1 eller kanal 2

Batterirom

Vekselstremsadapter

*  Inngang 100240V AC

*  Utgang 6,0V DC, 300 mA

*  Modellnummer:
SSW-2350UK: For Storbritannia og
Dubai;
SSW-2350AU: For Australia og
New Zealand;
SSW-2350EU: For andre land
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4 Komme i gang

Du kan koble foreldre- eller babyenheten til
stromuttaket eller sette inn batterier for & bruke
dem. Du kan som en ekstra sikkerhet sette inn
batterier, i tilfelle det oppstar et strembrudd.
Hvis du bruker oppladbare batterier, ma du
sprge for a lade dem opp separat.

Konfigurere babyenheten:

1 For du kobler babyenheten til stremuttaket,
tar du av lokket pa batterirommet.

2 Sett inn fire 1,5V Ré AA-batterier med
riktig polaritet (+/-) slik det er angitt.

3 Fest lokket igien.

4 Koble en adapter som fglger med, il

babyenheten og stremuttaket.
Konfigurere foreldreenheten:

1 Folg samme prosedyre som nar du
konfigurerer babyenheten.
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5 Bruke
babymonitoren

1 Trykk pa O pa foreldre-/babyenheten.
> Foreldre-/babyenheten slas pa, og alle
indikatorene pa foreldre-/babyenheten
lyser raskt.

2 Hold babyenheten og stremledningen
minst 1 meter fra babyen.

3 Bruk foreldreenheten innenfor
driftsrekkevidden.

4 il foreldreenheten og babyenheten inn
pa samme kanal, enten kanal 1 eller kanal 2.
5 kobling-indikatoren blinker redt, og
foreldreenheten begynner a sgke etter
babyenheten.

> Ndr koblingen er opprettet, lyser
kobling-indikatoren grent.

5 Huvis det ikke opprettes en kobling,
blinker kobling-indikatoren radt.
Foreldreenheten piper av og til.

5 For 4 endre volumet pa foreldreenheten
vrir du volume opp eller ned.
*  Fora dempe volumet vrir du volume
helt ned. Nar volumet er dempet, vil
lydnivalampene fungere som normalt.

5

¢ Babymonitoren er spesielt utformet for & skjule
antennen i gvre del av foreldreenheten. For & unnga
hindringer som kan redusere driftsrekkevidden ber du
holde foreldreenheten i basen nar du barer den.
Nar foreldreenheten er utenfor babyenhetens
rekkevidde, piper foreldreenheten av og til. kobling-
indikatoren pa foreldreenheten blinker radt.
Batteriindikatoren blinker redt, og en pipetone hares
30 minutter for batteriene utlades. Hvis batteriene er
helt tomme, slas foreldreenheten automatisk av og
mister forbindelsen til babyenheten.




Driftsrekkevidde

*  Utenders: opptil 150 meter

*  Innenders: opptil 50 meter

*  Denne monitoren er utformet for
drift innen en rekkevidde pa 150 m
pa sitt beste, og passer de fleste
husholdningsmiljger: Driftsrekkevidden og
kvaliteten pa forbindelsen varierer avhengig
av antall hindringer, som vegger eller
bygninger, mellom de to enhetene.

Koble til en ekstra
foreldreenhet

Du kan bruke flere ekstra foreldreenheter med
babymonitoren. Felg to enkle trinn for a koble
til ekstra enheter.

E Merknad

* Bruk foreldreenheten innen driftsrekkevidden til
babymonitoren.

1 Trykk pa O pa den ekstra foreldreenheten.
> Foreldreenheten slas pa, og alle
indikatorene pa foreldreenheten lyser
raskt.

2 Still foreldreenheten og babyenheten inn
pa samme kanal, kanal 1 eller kanal 2.
> Nar koblingen er opprettet, lyser
kobling-indikatoren grgnt.

6 Garanti og
service

Huvis du trenger service eller informasjon,
eller hvis det har oppstatt problemer; kan

du besgke webomradet til Philips AVENT pd
www.philips.com/AVENT welcome eller ta
kontakt med Philips' kundestgtte der du bor:
Du finner telefonnummeret til Philips’
kundestgtte i garantiheftet. Hvis det ikke er
noen Philips kundestgtte der du bor, gar du til
den lokale Philips-forhandleren.
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/ Feilsgking

Hvis du ikke finner Igsningen du trenger i denne delen, kan du fa hjelp pa www.philips.com/AVENT eller
kontakte Philips' kundestatte der du bor

Problemer

Mulige arsaker

Lasninger

Foreldre-/babyenheten
slds ikke pa.

Enheten er ikke koblet til
stremuttaket.

Koble enheten til et stramuttak.

Batteriene er tomme eller satt inn
pa feil mate.

Bytt ut batteriene, og serg for at de
nye settes inn riktig.

Jeg kan ikke etablere
forbindelse.

Foreldre- og babyenheten er stilt
inn pa forskjellige kanaler.

Still enhetene inn pa samme kanal.

Enhetene er utenfor rekkevidde.

Flytt enhetene neermere hverandre
(se ‘Driftsrekkevidde' pa side 7).

Foreldreenheten avgir en
hay lyd.

Enhetene er for nzre hverandre.

Flytt foreldreenheten lenger vekk fra
babyenheten.

Senk volumet pa foreldreenheten.

Jeg hgrer forstyrrelser. Jeg
kan bare hgre innimellom.

Foreldreenheten plukker opp
signaler fra andre apparater eller
babymonitorer.

Flytt foreldreenheten vekk fra andre
elektriske apparater som mikrobglge-
ovner eller telefoner.

Bytt kanal pa enhetene.

Enhetene er utenfor rekkevidde.

Flytt enhetene neermere hverandre.

Foreldre- og babyenheten er stilt
inn pa forskjellige kanaler:

Still enhetene inn pa samme kanal.

Batteriene til foreldre- og/eller
babyenheten har lavt niva.

Koble foreldre- og/eller babyenheten
til et strgmuttak. Skift ut batteriene.

Jeg herer ingenting via
foreldreenheten.

Volumet til foreldreenheten er for
lavt, eller helt dempet.

@k volumet pa foreldreenheten.

Enhetene er utenfor rekkevidde.

Flytt enhetene neermere hverandre.

Driftsrekkevidden min er
mindre enn 150 meter.

Hindringer i omgivelsene pavirker
driftsrekkevidden.

Flytt enhetene neermere hverandre.

Batteriene i
foreldreenheten blir raskt
tomme.

Volumet er for hayt, slik at enheten
bruker mer strgm.

Reduser volumet.

Tips

* Produktinformasjon kan endres uten varsel.
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1 Introducao

Parabéns pela sua aquisicdo e bem-vindo

a Philips AVENT! Para usufruir de todas as
vantagens do suporte oferecidas pela

Philips AVENT, registe o seu produto

em www.philips.com/AVENT.

A Philips AVENT dedica-se a produzir
produtos fidveis que cuidam e transmitem aos
pais a tranquilidade de que necessitam para
manter a salde e a seguranca do bebé. Este
intercomunicador para bebé Philips AVENT
proporciona a ligagdo tranquilizante com o seu
bebé que necessita, com um som de excelente
qualidade, para que saiba sempre quando o
bebé precisa de si. As definicGes de canais
ajustdveis, as luzes intuitivas activadas por som
e os indicadores de som e luz para ligacdo,
alcance e pilha fraca asseguram-lhe uma ligagdo
permanente.

O SCD486 contém duas unidades dos pais a
pilhas para que possa monitorizar facimente o
seu bebé em vidrios lugares, dentro e fora de
casa.

2 Importante

Leia cuidadosamente este manual do utilizador
antes de utilizar o intercomunicador para bebé
e guarde-o para uma eventual consulta futura.
AVISO: Para impedir estrangulamentos com

o cabo de alimentagdo, mantenha sempre a

unidade do bebé e o cabo de alimentacao fora

do alcance do bebé¢, no minimo,a 1 metro de
distancia. Ndo utilize cabos de extensio.

Cuidado: Risco de explosao, choque eléctrico,

curto-circuito ou fuga

* O intercomunicador para bebé ndo
deve ser exposto a gotas ou salpicos.

N&o devem ser colocados objectos com
liquidos, tais como jarras, em cima do
intercomunicador para bebé.
e Quando a ficha de alimentacdo ¢é utilizada
como dispositivo de desactivacdo, o
dispositivo de desactivacdo deve estar
pronto para ser utilizado de imediato.
*  Antes de ligar o intercomunicador para
bebé a alimentacdo, assegure-se de que a
voltagem indicada nos transformadores do
intercomunicador para bebé corresponde
a voltagem eléctrica local.
»  Ultilize os transformadores fornecidos
para ligar o intercomunicador para bebé a
alimentagao.
»  Para impedir choques eléctricos, ndo
abra o compartimento da unidade do
bebé nem a unidade dos pais, excepto os
compartimentos das pilhas.
*  Certifique-se de que tem as maos secas
quando coloca ou substitui as pilhas.
*  Para impedir explosdes ou derrames
das pilhas, que podem danificar o
intercomunicador para bebé e provocar
queimaduras na pele ou irritagdo dos olhos:
*  coloque as pilhas na direccdo correcta
(+/-),

*  retire as pilhas se ndo for utilizar o
produto durante um perfodo superior
a 30 dias,
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*  mantenha as pilhas afastadas de calor
excessivo, como luz do sol, fogo ou
algo similan,

* retire as pilhas logo que estas estejam
gastas.

Para impedir que as pilhas aquecam ou

libertem materiais téxicos, hidrogénio ou

oxigénio, ndo provoque curto-circuitos
nem abra as pilhas.

Supervisao por um adulto

Este intercomunicador para bebé
destina-se a ser um auxilio. Este ndo é um
substituto para a supervisao responsavel

e adequada por um adulto e ndo deve ser
utilizado como tal.

Nunca coloque a unidade do bebé dentro
do berco ou do parque do bebé.

Para impedir um sobreaquecimento, ndo cubra
o intercomunicador para bebé com uma toalha,
cobertor, nem qualquer outro item.

Se o seu intercomunicador para bebé utilizar
uma tomada eléctrica, assegure-se de que
pode aceder facilmente a tomada eléctrica.
Por motivos de seguranca, ndo permita
que as criangas brinquem com o
intercomunicador para bebé.

Para manusear pilhas danificadas ou com
derrames, utilize luvas de protecgdo para
proteger a sua pele.

O seu intercomunicador para bebé

emite sinais numa frequéncia utilizada

por vérios produtos domésticos e outros
intercomunicadores para bebé. A sua
conversa pode ser ouvida por outro
produto que funcione na mesma frequéncia.

Limpeza e manutengao

68

NZo mergulhe a unidade dos pais e a
unidade do bebé em dgua e ndo as lave
em d4gua corrente.

Nao utilize um spray de limpeza ou
detergentes liquidos.

Desligue a ficha da unidade dos pais e da
unidade do bebé, se estas estiverem ligadas
a uma tomada eléctrica.

PT

Limpe a unidade dos pais e a unidade do
bebé com um pano humido.

Limpe os transformadores com um pano
seco.

Este intercomunicador para bebé ndo tem
outras pegas que possam ser reparadas
pelo utilizador.

Precaug¢oes de armazenamento

Utilize e armazene o intercomunicador
para bebé entre 10 °C e 35 °C. Ndo
exponha o intercomunicador para bebé a
luz solar directa.

Se guardar as pilhas num refrigerador ou
congelador, proteja-as da condensacao
durante o armazenamento e o
descongelamento. Antes de utilizar as pilhas,
deixe-as voltar a temperatura ambiente.

Substituicao

Se substituir os transformadores, utilize o
tipo de transformadores especificado neste
manual do utilizador.

Se substituir as baterias, utilize o tipo de
baterias especificado neste manual do
utilizador: Substitua todas as pilhas na
unidade em simultaneo.

Campos electromagnéticos
(CEM)

Este intercomunicador para bebé Philips
AVENT cumpre todas as normas relativas

a campos electromagnéticos (CEM). Se
manuseado correctamente e de acordo com as
instrugdes fornecidas neste manual do utilizador,
este intercomunicador para bebé pode ser
utilizado em seguranga com base em provas
cientificas disponiveis actualmente.



Reciclar o produto

&5

O intercomunicador para bebé foi concebido
e fabricado com materiais e componentes de
alta qualidade, que podem ser reciclados e
reutilizados.

)i

Ajude o ambiente eliminando o produto e a
respectiva embalagem de forma responsavel. O
simbolo de um caixote do lixo tragado significa
que o produto € abrangido pela Directiva
Europeia 2002/96/CE, o que quer dizer que o
produto e as pilhas ndo devem ser depositados
juntamente com os residuos domésticos, uma
vez que contém substancias que podem ser
prejudiciais para 0 ambiente e para a sadde.
Utilize os pontos de recolha designados ou
equipamentos de reciclagem para eliminar o
intercomunicador para bebé ou as pilhas.

3 Visao geral

Unidade dos pais (Fig. 1)
OXS

*  Prima para ligar ou desligar a unidade
dos pais

@ ligagao
*  Verde:A unidade dos pais estd ligada a
unidade do bebé.
*  Intermiténcia vermelha: A unidade
dos pais estd a procurar a unidade do
bebé.

Luzes do nivel de som
* Indicam o nivel de som no quarto do
bebé

Altifalante

Conector para o transformador CA/CC
fornecido

)

*  Verde:A unidade dos pais estd ligada.

e Intermiténcia vermelha: As pilhas tém
pouca poténcia.

® O ©

@ + volume —
*  Gire para cima/baixo para alterar o
volume

*  Gire completamente para baixo para
cortar o som

Tampa do compartimento das pilhas

Trés pilhas AA R6 de 1,5V (ndo incluidas)

®©@

1 channel 2
e Escolha o Canal 1 ou o Canal 2

Compartimento das pilhas

Transformador CA/CC
e Entrada: 100-240V CA
e Saida:6V CC, 300 mA

®
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¢ Numero do modelo:
SSW-2350UK: Para Reino Unido e
Dubai;
SSW-2350AU: Para Austrdlia e
Nova Zelandia;
SSW-2350EU: Para outros pafses

Unidade do bebé (Fig. 2
@ o

*  Prima para ligar ou desligar a unidade
do bebé

@ ligado

*  Verde:A unidade do bebé estd ligada.
@ Microfone

® @
*  Verde:A unidade do bebé estd a
funcionar a pilhas.
*  Intermiténcia vermelha: As pilhas tém
pouca poténcia.

Conector para o transformador CA/CC
fornecido

Tampa do compartimento das pilhas

Quatro pilhas AA R6 de 1,5V (ndo
incluidas)

1 channel 2
e Escolha o Canal 1 ou o Canal 2

® O0® ©

Compartimento das pilhas

Transformador CA/CC

e Entrada: 100-240V CA

e Saida:6V CC, 300 mA

*  Numero do modelo:
SSW-2350UK: Para Reino Unido e
Dubai;
SSW-2350AU: Para Austrdlia e
Nova Zelandia;
SSW-2350EU: Para outros pafses

® ©
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4 Introducao

Pode ligar a unidade dos pais ou a unidade do
bebé a alimentacdo ou colocar pilhas para a
operar. Para uma confianca adicional, coloque
pilhas para garantir energia de reserva em
caso de falhas de alimentac@o. Se utilizar pilhas
recarregdveis, certifique-se de que as carrega
separadamente.

Para configurar a unidade do bebé:

1 Antesde ligar a unidade do bebé a
tomada de alimentagdo, retire a tampa do
compartimento das pilhas.

2 Coloque quatro pilhas AA R6 de 1,5V
com a polaridade correcta (+/-) como
indicado.

Volte a colocar a tampa.

A w

Ligue um transformador fornecido
a unidade do bebé e a tomada de
alimentacio.

Para configurar a unidade dos pais:

1 Siga 0 mesmo procedimento utilizado para
configurar a unidade do bebé.



5 Utilizar o seu
intercomunicador
para bebé

1 Prima ® na unidade dos pais/do bebé.
A unidade dos pais/do bebé liga-se e
todos os indicadores da unidade dos
pais/do bebé acendem durante alguns
momentos.

2 Mantenha a unidade do bebé e cabo de
alimentacao a uma distancia de, no minimo,
1 metro do seu bebé.

3 Utilize a unidade dos pais dentro do
alcance de funcionamento.

4 Regule a unidade dos pais e a unidade do
bebé para o mesmo canal, o Canal 1 ou o
Canal 2.

5 O indicador ligagdo fica intermitente a
vermelho e a unidade dos pais comeca
a procurar a unidade do bebé.

5 Quando a ligacdo € estabelecida, o
indicador ligagao acende a verde.

L Se nio for estabelecida nenhuma
ligacdo, o indicador ligagao fica
intermitente a vermelho. A unidade
dos pais emite um sinal sonoro
ocasionalmente.

5 Para alterar o volume da unidade dos pais,
gire volume para cima ou para baixo.
*  Para cortar o som, gire volume
completamente para baixo. Quando
o0 som é cortado, as luzes do nivel de
som funcionam normalmente.

E Dica

* O seu intercomunicador para bebé foi especialmente
desenhado para ocultar a antena na parte superior da
unidade dos pais. Para evitar obstrucdes que possam
reduzir o alcance de funcionamento, agarre a unidade
dos pais pela base ao transportd-la.

* Quando a unidade dos pais estd fora do alcance
da unidade do bebé, a unidade dos pais emite
ocasionalmente um sinal sonoro. O indicador ligagdo na
unidade dos pais fica intermitente a vermelho.

¢ O indicador da pilha fica intermitente a vermelho e é
emitido um sinal sonoro a cada 30 minutos antes de as
pilhas ficarem sem energia. Se as pilhas estiverem vazias,
a unidade dos pais desliga-se automaticamente e perde
a ligacdo com a unidade do bebé.

Alcance de funcionamento

*  No exterior: até 150 metros

*  No interior: até 50 metros

*  Este intercomunicador foi concebido
para funcionar ao melhor nivel dentro
de um alcance de 150 m, adequado para
a maioria dos ambientes domésticos. O
alcance de funcionamento e a qualidade
da ligagdo variam consoante a quantidade
de obstrugdes, como paredes ou edificios,
entre as duas unidades.

Ligar uma unidade dos pais
adicional

Pode utilizar vérias unidades dos pais adicionais
com o seu intercomunicador para bebé. Siga
estes dois passos simples para ligar unidades
adicionais.

¢ Utilize a unidade dos pais no alcance de funcionamento
do intercomunicador para bebé.
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Prima O na unidade dos pais adicional.

> A unidade dos pais liga-se e todos
os indicadores na unidade dos pais
acendem durante alguns momentos.

Regule a unidade dos pais e a unidade

do bebé para o mesmo canal, Canal 1 ou

Canal 2.

5 Quando a ligagdo € estabelecida, o
indicador ligagao acende a verde.

PT

6 Garantia e
assisténcia

Se necessitar de assisténcia ou informacdes

ou se tiver um problema, visite o Web site da
Philips AVENT em www.philips.com/AVENT

ou contacte o Centro de Apoio ao Cliente da
Philips no seu pafs. Pode encontrar o nimero
de telefone do Centro de Apoio ao Cliente da
Philips no folheto da garantia mundial. Se ndo
houver nenhum Centro de Apoio ao Cliente da
Philips no seu pafs, dirija-se ao revendedor local
da Philips.



/ Resolugao de problemas

Se ndo encontra a solu¢do que procura nesta seccdo, pode obter suporte em www.philips.com/AVENT
ou contactar o Centro de Apoio ao Cliente da Philips do seu pas.

Problemas

Possiveis causas

Solugoes

A unidade dos pais/do bebé
ndo liga.

A unidade ndo estd ligada a
fonte de alimentacao.

Ligue a unidade a uma fonte de
alimentacao.

As pilhas estdo vazias ou foram
inseridas incorrectamente.

Substitua as pilhas e certifique-se de
que s3o inseridas correctamente.

N&o consigo estabelecer
uma ligagdo.

A unidade dos pais e a unidade
do bebé estdo reguladas para
canais diferentes.

Regule as unidades para o mesmo
canal.

As unidades estio fora do
alcance.

Aproxime as unidades (consulte ‘Al-
cance de funcionamento’ na pagina 7).

A unidade dos pais emite um
ruido muito estridente.

As unidades estao demasiado
proximas.

Afaste a unidade dos pais da unidade
do bebé.

Diminua o volume da unidade dos pais.

Obtenho interferéncia.
Apenas consigo ouvir
intermitentemente.

A unidade dos pais estd a captar
sinais de outros aparelhos ou
intercomunicadores para bebé.

Afaste a unidade dos pais de outros
aparelhos eléctricos, como microon-
das ou telefones.

Mude as unidades para o outro canal.

As unidades estdo fora do alcance.

Aproxime as unidades.

A unidade dos pais e a unidade
do bebé estdo reguladas para
canais diferentes.

Regule as unidades para o mesmo
canal.

As pilhas para a unidade dos
pais/do bebé estdo fracas.

Ligue a unidade dos pais/do bebé a uma
fonte de alimentacao. Substitua as pilhas.

Nao oico nada através da
unidade dos pais.

O volume da unidade dos pais
estd demasiado baixo ou estd
sem som.

Aumente o volume da unidade dos
pais.

As unidades estdo fora do
alcance.

Aproxime as unidades.

O alcance de funcionamento
da minha unidade é inferior a
150 metros.

Obstrucdes ambientais
estdo a afectar o alcance de
funcionamento.

Aproxime as unidades.

As pilhas da unidade
descarregam rapidamente.

O volume esta demasiado alto
e a unidade consume mais
poténcia.

Diminua o volume.

Dica

* AsinformagSes do produto estdo sujeitas a alteragdo sem aviso prévio.
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1 Introduktion

Grattis till ditt inkdp och vdlkommen till Philips
AVENT! Genom att registrera din produkt pa
www.philips.com/AVENT kan du dra nytta av
Philips AVENT.

Philips AVENT strévar efter att utveckla
ansvarsfulla och tillférlitliga produkter som ger
fordldrar den trygghet de behdver for att ta
hand om sitt spddbarns hélsa och sdkerhet.
Med den hér babyvakten fran Philips AVENT
kan du kdnna dig trygg och alltid veta ndr

ditt barn behdver dig tack vare en kristallklar
ljudanslutning. Justerbara kanalinstéllningar,
intuitiva och ljudaktiverade lampor, ljud- och
ljusindikatorer f&r anslutning, rackvidd och

batteriniva gor att du alltid kan finnas till hands.

SCD486 innehaller tva batteridrivna
fordldraenheter sa du latt kan 6vervaka barnet
frdn manga platser i och omkring hemmet.
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2 Viktigt

Lds anvdandarhandboken noggrant innan

du anvdnder babyvakten och spara den for

framtida bruk.

Forvara alltid babyenheten och natsladden

utom rackhall for barnet, minst 1 meter bort,

eftersom natsladden kan utgora en stryprisk.

Anvand inte forlangningssladdar.

Varning! Risk for explosion, elektriska stotar,

kortslutning eller lackage

*  Babyvakten far inte utséttas for
vattendroppar eller vattenstralar och du
bor aldrig placera vitskefyllda féremal, till
exempel vaser, pa babyvakten.

*  Om nitkontakten anvands som
frankopplingsenhet ska den vara ldtt att
komma at.

*  Innan du ansluter babyvakten till elndtet
bdr du se till att spdnningen som anges pa
adaptrarna pa babyvakten motsvarar den
lokala ndtspanningen.

*  Anvdnd de medféljande adaptrarna for att
ansluta babyvakten till elndtet.

*  Foratt forhindra elektriska stétar
ska du inte &ppna babyenhetens
eller férdldraenhetens holje, férutom
batterifacken.

*  Setill att hdnderna och apparaten ar torra
ndr du sdtter i eller byter ut batterier.

»  Foratt forhindra batteriexplosion eller
lickage, som kan skada babyvakten
och orsaka brannskador och hud- eller
dgonirritation bor du:

*  sittain batterierna at rdtt hall (+/-),

*  tabort batterierna om du inte
kommer att anvanda produkten pa
mer dn 30 dagar,

*  halla batterierna borta fran stark hetta,
exempelvis solsken, eld eller liknande,

*  taur batterierna sd snart de tar slut.

»  Forhindra att batterierna upphettas eller
frigor giftigt material, véte eller syre genom
att inte kortsluta eller skada dem.



Vuxen tillsyn

Den hédr babyvakten &r avsedd som en
hjdlp. Den dr inte ndgon erséttning for
ansvarig och ordentlig vuxen tillsyn och bor
inte anvdndas pa sa satt.

Lédgg aldrig babyenheten i barnets sdng
eller lekhage.

For att férhindra Gverhetta bor du inte
tdcka 6ver babyvakten med en handduk, filt
eller ndgot annat.

Nar babyvakten &r kopplad till ett eluttag
bor du se till att du latt far atkomst till
eluttaget.

Du ska inte lata barn leka med babyvakten,
for deras sdkerhets skull.

Om du ska hantera skadade batterier eller
batterier som har lackt bor du anvanda
skyddshandskar for att skydda huden.
Babyvakten overfor ljud via en frekvens
som anvands fér manga hushallsapparater
och andra babyvakter. Konversationen

kan fangas upp av en annan produkt som
anvander samma frekvens.

Rengéring och underhall

Sank aldrig ned foraldraenheten eller
babyenheten i vatten och rengér dem
aldrig under kranen.

Anvand inte rengdringsspray eller flytande
rengdringsmedel.

Dra ur férdldraenheten och babyenheten
om de ar anslutna till ett eluttag.

Rengdr férdldra- och babyenheterna med
en fuktig trasa.

Rengdr adaptrarna med en torr trasa.
Den hir babyvakten har inga delar som
anvdndaren kan laga.

Forsiktighetsatgarder for forvaring

Anvand och férvara babyvakten mellan
10 och 35 °C. Hall babyvakten borta fran
direkt solljus.

Om du férvarar batterier i kylskapet
eller frysen bor du skydda dem mot
kondensering under férvaring och
upptining. Innan du anvander batterierna
bor de aterga till rumstemperatur.

Byten

e Om du byter ut adaptrarna bér du
anvanda de typer av adaptrar som anges i
den hdr anvdndarhandboken.

*  Anvand den typ av batterier som anges i
den hér anvandarhandboken om du byter
ut batterierna. Byt ut alla batterierna i
enheten samtidigt.

Elektromagnetiska falt (EMF)

Den hédr babyvakten fran Philips AVENT
uppfyller alla standarder for elektromagnetiska
falt (EMF). Om babyvakten hanteras pa ratt
satt och enligt instruktionerna i den har
anvdndarhandboken dr den sdker att anvanda
enligt de vetenskapliga beldgg som finns i
dagslaget.

Atervinning av produkten

&b

Babyvakten dr utvecklad och tillverkad av
hogkvalitativa material och komponenter som
bade kan dtervinnas och ateranvdndas.

)i

Skydda miljon genom att kassera produkten
och forpackningar pa ett ansvarsfullt sitt.
Den &verkryssade symbolen av en soptunna
betyder att babyvakten innefattas av EU-
direktiv 2002/96/EG, vilket innebar att
produkten och batterierna inte far slangas
bland hushallssoporna eftersom de innehaller
dmnen som kan vara skadliga fér milj¢ och
hdlsa. Kassera babyvakten och batterierna
pa darfér avsedda insamlingsstdllen eller
atervinningscentraler.
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Oversikt

Foraldraenheten (bild 1)
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O
* Tryck for att sla pa eller av
férdldraenheten

anslutning

*  Gront sken: Fordldraenheten ldnkas
ihop till babyenheten.

*  Roda blinkningar: Fordldraenheten
sOker efter babyenheten.

Ljudnivalampor
*  Ange 6nskad ljudniva for barnets rum

Hogtalare

Anslutning for den medfdljande
natadaptern

am
*  Gront sken: babyenheten &r paslagen.
*  Roda blinkningar: Batterierna dr svaga.

+ volume —

*  Vrid om du vill justera volymen

*  Vrid ned helt om du vill stdnga av
ljudet

Batterifackets lock
Tre 1,5V R6 AA-batterier (medfdljer inte)

1 channel 2
*  Byttill kanal 1 eller 2

Batterifack

Natadapter

*  Ingdng 100-240V AC

e Utgang 60V DC, 300 mA

e Modellnummer:
SSW-2350UK: Fér Storbritannien
och Dubai
SSW-2350AU: Foér Australien och
Nya Zeeland
SSW-2350EU: For Gvriga lander

SV

Babyenhet (bild 2)

@

@
®
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e Tryck for att sla pa eller av
babyenheten

pa

*  Gront sken: Babyenheten ar paslagen.
Mikrofon

L]

*  Gront sken: Babyenhetens batterier
ar svaga.

*  Roda blinkningar: Batterierna dr svaga.

Anslutning for den medféljande
natadaptern

Batterifackets lock
Fyra 1,5V R6 AA-batterier (medfoljer inte)

1 channel 2
e Byttill kanal 1 eller 2

Batterifack

Natadapter

*  Ingang:100-240V AC

*  Utgang 60V DC, 300 mA

e Modellnummer:
SSW-2350UK: Fér Storbritannien
och Dubai
SSW-2350AU: For Australien och
Nya Zeeland
SSW-2350EU: For 6vriga lander



4 Komma igang

Du kan ansluta férdldraenheten eller
babyenheten till elndtet eller sitta i batterien
Sétt for sdkerhets skull i batterier sa kan du
kdnna dig trygg dven vid strémavbrott. Om du
anvdnder laddningsbara batterier bér du ladda
dem separat.

Konfigurera babyenheten:

1 Innan du ansluter babyenheten till eluttaget
tar du bort locket till batterifacket.

2 Satt i fyra 1,5V Ré6 AA-batterier med
den korrekta polariteten (+/-) enligt
markeringen.

3 St tillbaka locket.

4 Anslut en levererad adapter till
babyenheten och till eluttaget.

Konfigurera foraldraenheten:

1 Folj samma procedur som nar du
konfigurerar babyenheten.

5 Anvanda
babyvakten

1 Tryck pa O pa fordldra-/babyenheten.
> Foréldra-/babyenheten slas pa, och alla
indikatorer tands en kort stund.

2 Placera babyenheten och nitsladden minst
en meter fran barnet.

Anvand forildraenheten inom rackvidden.

A w

Stall in férdldraenheten och babyenheten

pa samma kanal, antingen kanal 1 eller

kanal 2.

> anslutning-indikatorn blinkar r&tt och
fordldraenheten borjar soka efter
babyenheten.

> Nir en anslutning uppréttats lyser
anslutning-indikatorn med gront sken.

& Om ingen anslutning upprattas
blinkar anslutning-indikatorn rott.
Fordldraenheten piper dd och da.

5 Andra volymen pa fordldraenheten genom
att vrida upp eller ned volume.
*  Sting av ljudet genom att vrida ned
volume helt. Ndr volymen &r avstangd
lyser volymnivalamporna som vanligt.

5

* Babyvakten dr sdrskilt utformad sa att antennen déljs

i férdldraenhetens 6vre del. Undvik hinder som kan
minska férdldraenhetens rackvidd genom att hdlla den i
dess nedre del ndr du bar den.

Nér fordldraenheten dr utanfor babyenhetens réackvidd
piper férdldraenheten da och da. anslutning-indikatorn
pa férdldraenheten blinkar rétt.

Batteriindikatorn blinkar med rétt sken och en pipton
hérs 30 minuter innan batterierna tar slut. Om
batterierna dr helt tomma stangs férdldraenheten
automatiskt av och forlorar kontakten med
babyenheten
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Rackvidd

e Utomhus: upp till 150 meter

*  Inomhus: upp till 50 meter

»  Babyvakten dr utvecklad for att fungera
som bdst inom ett avstand pa 150 m
och passar for de flesta hemmiljcer.
Réackvidden och anslutningskvaliteten
varierar beroende pd antalet hinder mellan
de bada enheterna, till exempel vdggar eller
byggnader:

Anslut en extra foraldraenhet

Flera fordldraenheter kan anslutas till
babyvakten. Anslut fler enheter genom att folja
tva enkla steg.

Kommentar

* Anvind fordldraenheten inom babyvaktens rackvidd.

1 Tryck pa O pa férdldraenheten du vill
ansluta.
 Fordldraenheten slds pa, och alla
indikatorer pa férdldraenheten lyser
kort.

2 Still in foréldraenheten och babyenheten
pa samma kanal, kanal 1 eller kanal 2.
5 Ndr en anslutning upprattats lyser
anslutning-indikatorn med gront sken.
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6 Garanti och
service

Om du behover service, information eller om
du har ett problem besdker du webbplatsen
f6r Philips AVENT pa www.philips.com/AVENT
welcome eller kontaktar Philips kundtjdnst

i landet. Du hittar telefonnumret till Philips
kundtjanst i garantibroschyren. Om Philips inte
har ndgon kundtjanst i ditt land kan du beséka
den lokala Philips-aterforsdljaren.



/ Felsokning

Om du inte hittar det du sdker i det har avsnittet kan du ga till www.philips.com/AVENT eller kontakta

Philips kundtjanst i ditt land.

Problem

Moijliga orsaker

Losningar

Min férdldra-/babyenhet
startar inte.

Enheten ansluts inte till
stromkallan.

Anslut fordldraenheten till en
stromkalla.

Batterierna ar tomma eller
felaktigt isatta.

Byt ut batterierna och sitt i dem pa
korrekt satt.

Jag kan inte upprdtta en
anslutning.

Foréldra- och babyenheterna ar
instdllda pa olika kanaler.

Stéll in enheterna pa samma kanal.

Enheterna ar inte inom rackvidd
for varandra.

Flytta enheterna ndrmare varandra
(se ‘Réckvidd’ pa sidan 7).

Fordldraenheten ger ifran sig
ett hogt ljud.

Enheterna ar for ndra varandra.

Flytta fordldraenheten langre bort
fran babyenheten.

Sank volymen pa forédldraenheten.

Det férekommer stérningar.
Jag kan bara héra ibland.

Forédldraenheten fangar upp
signaler fran andra apparater eller
babyvakter.

Flytta férdldraenheten bort fran
andra elektriska apparater som
mikrovagsugnar eller telefoner.

Stdll in enheterna pa den andra
kanalen.

Enheterna dr inte inom rackvidd
for varandra.

Flytta enheterna ndrmare varandra.

Foréldra- och babyenheterna ar
instdllda pa olika kanaler.

Stéll in enheterna pa samma kanal.

Batterinivan i fordldraenheten
och/eller babyenheten &r lag.

Anslut fordldraenheten och/eller
babyenheten till en stromkalla. Byt
ut batterierna.

Jag hér ingenting via
fordldraenheten.

Fordldraenhetens volym dr installd
pa ldg eller helt avstangd.

Hoj volymen pa fordldraenheten.

Enheterna dr inte inom rackvidd
for varandra.

Flytta enheterna narmare varandra.

Min enhets rackvidd ar
mindre an 150 m.

Hinder i omgivningen paverkar
rdckvidden.

Flytta enheterna ndrmare varandra.

Batterierna i fordldraenheten
laddas ur snabbt.

Volymen ar fér hogt instilld och
enheten férbrukar mer stréom.

Sank volymen.

Tips

* Produktinformationen kan komma att dndras utan féregdende meddelande.
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1 Giris

Satin alma tercihiniz icin tesekkir ederiz,

Philips AVENT'e hos geldiniz! Philips AVENT'in
sundugu destekten tam olarak yararlanmak igin,
Uriintindzt www.philips.com/AVENT adresinde
kaydettirin.

Philips AVENT'in énceligi, bebeklerinin saghgini
ve glvenligini gozetirken ebeveynlere ihtiyaglari
olan glivenceyi saglayacak glvenilir Grlinler
Uretmektir. Bu Philips AVENT bebek monitord,
bebeginizle son derece net bir ses baglantisi
kurarak gerekli glivenceyi saglar; boylece siz

de bebeginizin size her ihtiya¢c duydugu andan
haberdar olursunuz. Ayarlanabilir kanal ayarlari,
sezgisel ve sesle etkinlesen isiklar, baglant, menzil
ve dUstk pil glich gdsterge isiklan sayesinde
baglantinizdan her zaman emin olabilirsiniz.
SCD486'da, evinizin icinde ve ¢evresinde bir¢ok
yerden bebeginizi kolayca goz kulak olmaniz igin
pille calisan iki adet ana Unite bulunur.
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2 Onemli

Cihazi kullanmadan énce bu kullanim kilavuzunu
okuyun ve daha sonra bagvurmak Uzere saklayin.
UYARI: Gii¢ kablosuyla bogulmayi 6nlemek
icin, bebek Unitesini ve gli¢ kablosunu her
zaman 1 metre uzakta, bebegin ulasamayacag
bir yerde tutun. Uzatma kablosu kullanmayin.
Dikkat: Patlama, elektrik ¢arpmasi, kisa devre
veya sizinti riski

*  Bebek monitory, sivi damlamasina veya
sicramasina maruz birakilmamali ve vazo
gibi siviyla dolu nesneler Griinin Uzerine
yerlestirilmemelidir

*  Ana sebeke fisinin baglanti kesme cihazi
olarak kullanildig yerlerde, baglanti
kesme cihaz kullanima hazir bir durumda
kalmalidir.

*  Bebek telsizini ana sebekeye baglamadan
once bebek telsizinin adaptorlerinde
belirtilen gerilimin yerel ana sebeke
gerilimine uygun oldugundan emin olun.

*  Bebek telsizini ana sebekeye baglamak icin
rln ile birlikte verilen adaptérleri kullanin.

»  Elektrik carpmasini dnlemek amaciyla pil
bdlmeleri hari¢ bebek Unitesi veya ebeveyn
Unitesinin muhafazasini agmayin.

»  Pilleri takarken veya degistirirken ellerinizin
kuru olmasina dzen gdsterin.

*  Pilin, bebek monitériine zarar verebilecek,
yaniklar ile cilt ve gézde tahrise neden
olabilecek sekilde patlama veya sizinti
yapmasini dnlemek icin:

»  pilleri dogru yonlerde takin (+/-),

e Urlnd 30 glinden daha uzun siire
kullanmayacaksaniz pilleri ¢ikarin,

»  pilleri glines 151g), ates ve benzeri asin
sicakliktan uzakta muhafaza edin,

e glcl tUkenir tikenmez pilleri ¢ikarin.

*  Pillerin isnmamasi veya zehirli malzeme,
hidrojen ya da oksijen agiga ¢ikarmamasi
icin pillere kisa devre yaptirmayin veya
pilleri tahrip etmeyin.



Yetiskin denetimi

*  Bu bebek monitdri yardim amacli
tasarlanmistir. Sorumluluk bilincinde bir
yetiskin tarafindan yapilan kontrolin yerini
almaz ve bu amagla kullanilamaz.

*  Bebek Unitesini hi¢bir zaman bebegin
yatagina ya da oyun alanina koymayin.

e Bebek monitorindn asir isinmamasi icin
Uzerini bir havlu, battaniye veya herhangi bir
diger malzeme ile 6rtmeyin.

*  Bebek monitori bir glic cikist kullaniyorsa,
bu gli¢ cikisina kolaylikla ulasabiliyor
oldugunuzdan emin olun.

e Cocuklarin kendi glivenligi icin, bebek
monitdri ile oynamalarina izin vermeyin.

*  Hasarli veya sizinti yapan pilleri tutacaginiz
zaman, cildinize zarar gelmesini dnlemek
icin koruyucu eldivenler giyin.

*  Bebek monitériiniiz, elektrikli ev aletlerinin
bircogunun ve diger bebek monitorlerinin
kullandigi frekansin Usttinde frekans
goénderir: Konusmalariniz ayni frekansta
calisan baska bir Urtinden duyulabilir

Temizlik ve Bakim

*  Ana Uniteyi veya bebek Unitesini suya
batirmayin ve akan musluk suyuyla
temizlemeyin.

*  Temizleme spreyi veya sivi temizleyiciler
kullanmayin.

e Elektrik prizine takili ise ana Unitenin ve
bebek Unitesinin fisini cekin.

*  Ana Uniteyi ve bebek Unitesini nemli bir
bezle silin.

e Adaptorleri kuru bir bezle silerek
temizleyin.

*  Bu bebek Unitesinde kullanicr tarafindan
onarilabilecek baska bir parca yoktur.

Saklama o6nlemleri

*  Bebek monitérini 10°C - 35°C arasinda
bir sicaklikta kullanin ve saklayin. Bebek
monitorini dogrudan glines Isigina maruz
birakmayin.

e Pilleri bir buzdolabi veya dondurucuda
sakliyorsaniz, depolama ve buz ¢dzme
sirasinda yogunlasmalarini énleyin.

Pilleri kullanmadan &nce oda sicakligina
ulasmalarini bekleyin.

Degistirme

*  Adaptorleri degistirecekseniz, bu kullanim
kilavuzunda belirtilen tlrde adaptorler
kullanin.

»  Pilleri degistirecekseniz, bu kullanim
kilavuzunda belirtilen tlrde piller kullanin.
Bir Unitedeki butln pilleri ayni zamanda
degistirin.

Elektromanyetik alanlar (EMF)

Bu Philips AVENT bebek monitori
elektromanyetik alanlarla (EMF) ilgili tim
standartlara uygundur. Diizglin bir sekilde ve bu
kullanim kilavuzundaki talimatlara uygun olarak
kullanilirsa, cihazin kullanimi gtinimuz bilimsel
bulgularina gére giivenlidir

Urunun geri donusimu

&b

Bebek monitoriiniz geri dondstirilebilen ve
yeniden kullanilabilen yiksek kaliteli malzeme ve
bilesenler kullanilarak Gretilmistir:

)i

Urtinii ve ambalaji uygun sekilde atarak cevreyi
korumaya yardimai olun. Uzerinde carpi bulunan
¢op kutusu simgesi, bebek monitdrinin
2002/96/EC sayili Avrupa Direktifi ile
denetlendigini, bu sebeple Uriin ve piller; cevreye
ve sagliga zarar verebilecek maddeler icerdigi
icin ev atiklanyla birlikte atilmamalidir Bebek
monitérind ve pilleri atarken, [Gtfen belirlenen
toplama bolgelerini ve geri ddniisim tesislerini
kullanin.
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3 Genel Bakis

Ana unite (Sekil 1)
@ o

*  Ana Uniteyi agmak ve kapatmak icin
basin.

() baglant:

*  Yesil isik: Ana Unite ile bebek Unitesi
arasinda baglantr var.

e Yanip sénen kirmizi isik: Ana Unite
bebek Unitesini aryor.

Ses seviye isiklari
*  Bebeginizin odasindaki ses seviyesini
gbsterir

Hoparlor

Uriin ile birlikte verilen AC/DC adaptorii
icin konektor

® O ©

B

e Yesil isk: Ana Unite acik.
e Yanip sénen kirmizi isik: Pillerin glict
azalmistir,

+ volume —
*  Ses dizeyini ayarlamak icin cevirin
e Sessize almak icin tamamen kisin

Pil bolmesi kapagi
Ug adet 1.5V R6 AA pil (birlikte veriimez)

@O O

1 channel 2
*  Kanal 1 veya Kanal 2'ye getirin

Pil bolmesi

AC/DC adaptori

*  Giris: 100-240V AC

e Cikis: 6,0V DC, 300 mA

e Model numarasi
SSW-2350UK: BK ve Dubai icin;
SSW-2350AU: Avustralya ve Yeni
Zelanda icin;
SSW-2350EU: Diger ulkeler icin

®
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Bebek unitesi (Sekil 2)
@ o

*  Bebek Unitesini agmak ve kapatmak
icin basin.

@ acik
*  Yesil sk Bebek Unitesi agik.
(3) Mikrofon
® @
*  Yesil isik: Bebek Unitesi pil glictyle
calisiyor.
e Yanip sénen kirmizi isik: Pillerin glict
azalmistir

Uriin ile birlikte verilen AC/DC adaptorii
icin konektor

Pil bolmesi kapagi

Dort adet 1.5V R6 AA pil (birlikte
verilmez)

® Q0@ ©

1 channel 2
*  Kanal 1 veya Kanal 2'ye getirin

Pil bolmesi

AC/DC adaptori

*  Giris: 100-240V AC

o Cikis: 6,0V DC, 300 mA

*  Model numarasi
SSW-2350UK: BK ve Dubai icin;
SSW-2350AU: Avustralya ve Yeni
Zelanda icin;
SSW-2350EU: Diger Ulkeler icin

® ©®



4 Baslarken

Ana Uniteyi veya bebek Unitesini calistirmak

icin Urlind ana sebekeye baglayabilir veya Urline
pilleri takabilirsiniz. Bir glic kesintisi nedeniyle
Urtinln calismasini aksatmamasi icin, yedek glic
saglamak amaciyla pilleri takin. Sarj edilebilir pil
kullaniyorsaniz, onlart ayri olarak sarj ettiginizden
emin olun.

Bebek (initesini kurmak igin:

1 Bebek tnitesini ana sebekeye baglamadan
once pil bélmesinin kapagini kaldirin.

2 Dért adet 1,5V R6 AA pili, kutuplan
gosterildigi gibi (+/-) olacak sekilde takin.

3 Kapagi tekrar takin.

4 Uriin ile birlikte verilen adaptori bebek
Unitesine ve ana sebekeye baglayin.

Ana Uniteyi kurmak igin:

1 Bebek tinitesini kurmak icin uyguladiginiz
ayni prosedird izleyin.

5 Bebek

monitorunun
kullanimi

1 Ana tnitedekilbebek tinitesindeki ® tusuna
basin.
L Ana Unite/bebek Unitesi acilir ve
Uzerindeki tim gostergeler kisa bir slire
icin yanar.

2 Bebek iinitesi ve glic kablosunu
bebeginizden 1 metre uzakta tutun.

Ana Uniteyi ¢calisma menzili icinde kullanin.

A w

Ana Uniteyi ve bebek Unitesini ayni kanala,

Kanal 1 veya Kanal 2've ayarlayin.

> baglanti gdstergesi kirmizi renkte yanip
séner ve ana Unite bebek Unitesini
aramaya baslar.

> Baglanti kurulduktan sonra baglanti
gostergesi yesil renkte yanar

Y Baglanti kurulmazsa baglanti gostergesi
kirmizi renkte yanip séner. Ana Unite
belirli zaman araliklaryla uyan sesi
cikanr

5 Ana tinitede ses seviyesini ayarlamak icin
volume digmesini kisin veya agin.
*  Sessize almak icin volume digmesini
tamamen kisin. Sessizdeyken, ses
seviye isiklart normal calisir,
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* Bebek monitérinlz, ana Unitenin en Ust kismindaki
anteni gizlemek icin 6zel olarak tasarlanmistir Calisma
menzilini azaltabilecek engellerden kaginmak igin ana
Uniteyi aftindan tutarak tastyin.

* Ana Unite bebek Unitesinin ¢alisma menzili disinda

oldugunda, ana Unite belirli zaman araliklariyla bip sesi

¢ikarir Ana Unitedeki baglanti gostergesi kirmizi renkte
yanip soner.

Pillerin glicti tamamen ttkenmeden 30 dakika 6nce,

pil gbstergesi kirmizi renkte yanip sénmeye ve bip

sesi clkarmaya baslar: Piller tamamen bosaldiginda, ana

(nite otomatik olarak kapanir ve bebek Unitesiyle olan

baglantiyr kaybeder.

Calisma menzili

*  Dis mekan: 150 metreye kadar

+ l¢ mekan: 50 metreye kadar

*  Bu monitér, cogu ev ortamina uygun
olarak 150 m aralik igerisinde en iyi sekilde
calismak icin tasarlanmistir. Calisma menzili
ve baglanti kalitesi, iki Unite arasindaki duvar
veya bina gibi engellerin sayisina bagli olarak
degisiklik gosterir

Ek ana Unite baglama
Bebek monitorinizle birden cok ana dnite

kullanabilirsiniz. ilave Gnite baglamak icin iki basit
adimi uygulayin.

Not

* Ana Uniteyi bebek monitériinin ¢alisma menzilinde

kullanin.

1 ilave ana Unitede bulunan ® tusuna basin.
5 Ana Unite acilir ve Gzerindeki tim
gbstergeler kisa bir sire igin yanar

2 Ana Uniteyi ve bebek Unitesini ayni kanala,
Kanal 1 veya Kanal 2'ye ayarlayin.
> Baglanti kurulduktan sonra baglanti
gbstergesi yesil renkte yanar.
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6 Garanti ve
servis

Servis veya bilgi edinme ihtiyac duyuyorsaniz

ya da Urlintindzle ilgili bir sorun yasiyorsaniz,
|ttfen www.philips.com/AVENT welcome
adresinde bulunan Philips AVENT web sitesini
ziyaret edin veya Ulkenizdeki Philips Tlketici
Danisma Merkezi ile iletisim kurun. Philips
Tiketici Danisma Merkezi'nin telefon numarasini
dlinya capinda garanti brosiriinde bulabilirsiniz.
Ulkenizde Philips Tiketici Danisma Merkezi
yoksa, |ttfen yerel Philips saticinizi ziyaret edin.



