
使用手冊附錄 
1. 內建鋰電池充電注意事項 
請注意，您的裝置包含內建鋰電池。由於鋰電池的自放電特性，其充
電容量會隨著時間的推移而下降 。

為確保裝置電池使用壽命，我們建議在不使用裝置時每 3 個月將內建
 鋰電池充電至 100% 左右。  

 

 


