Kasutusjuhendi lisa

1. Sisseehitatud liitiumaku laadimise markused

Pidage meeles, et seadmes on sisseehitatud liitiumakud.
Liitiumakude mahtuvus vaheneb aja jooksul iseenesliku tihjenemise
tottu. Seadme aku vastupidavuse tagamiseks soovitame kasutuseta
seadme sisseehitatud liitiumakut laadida iga kuue kuu tagant
umbes 50%-ni.



