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Producent Oprindels
esland

Model Transducertype Kompatible
desinfektionsm
idler eller
-metoder

Behandlingsfor
hold

Medivators US ADVANTAGE PLUS
(bemærk, at det er
påkrævet at anvende
tilbehøret krogsæt til
TEE/TOE-sonde)

TEE RAPICIDE PA
Single Shot

30 °C (86 °F)

DSD-201 (bemærk, at
det er påkrævet at
anvende tilbehøret
Bridge Kit)

TEE RAPICIDE Glut, 
RAPICIDE PA, 
RAPICIDE OPA/
28

30 °C (86 °F)

DSD EDGE (bemærk,
at det er påkrævet at
anvende tilbehøret
Bridge Kit)

TEE RAPICIDE PA
Single Shot

30 °C (86 °F)

Soluscope FR TEE-serien TEE Soluscope P/
Soluscope A, 
Proxy P/Proxy A

40 °C (104 °F)

Se Vedligeholdelse og rengøring af ultralydssystemer og transducere for instruktioner i
rengøring og desinfektion af TEE-transducere med automatiske desinfektions- eller
rengøringsenheder til TEE-transducere.

Desinfektions- og rengøringsmidler til transducere
Dette afsnit indeholder tre tabeller, der giver dig mulighed for at finde de desinfektions- og
rengøringsmidler, der fås til dine transducere.
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• "Desinfektionsmidlers kompatibilitet efter transducernavn" på side 27: Viser transducerne
i alfabetisk rækkefølge med reference til desinfektionsmidlernes og
rengøringsopløsningernes kompatibilitet. Find din transducer i kolonnen Transducernavn,
og se derefter referencen til kompatibilitetskolonnen for den relevante
kompatibilitetskolonne i "Kompatible desinfektions- og rengøringsmidlers" på side 37.

• "Transducere, der er angivet i forhold til desinfektionsmidlernes kompatibilitet" på side 33:
Organiserer transducerne efter den tilsvarende kompatibilitetskolonne i "Kompatible
desinfektions- og rengøringsmidlers" på side 37. Brug denne tabel til hurtigt at få et
overblik over, hvilke transducere der svarer til de nummererede kompatibilitetskolonner.

• "Kompatible desinfektions- og rengøringsmidlers" på side 37: Viser en liste over
desinfektions- og rengøringsmidler, der er kompatible med Philips-transducere. De
nummererede kompatibilitetskolonner viser desinfektionsmidlernes og
rengøringsopløsningernes kompatibilitet med de tilsvarende transducere. Brug den ene af
de to transducertabeller til at afgøre, hvilken kompatibilitetskolonne, der gælder for din
transducer.

Desinfektionsmidlers kompatibilitet efter transducernavn
Denne tabel viser transducerne i alfabetisk rækkefølge med reference til
desinfektionsmidlernes og rengøringsopløsningernes kompatibilitet. Find din transducer (og
system, hvis det er benævnt) i kolonnen Transducernavn, og se derefter referencen til
kompatibilitetskolonnen for at identificere den relevante kompatibilitetskolonne i "Kompatible
desinfektions- og rengøringsmidlers" på side 37. Hvis et system ikke er nævnt, så bruger alle
transducerversioner den samme kompatibilitetskolonne.

For at se en liste over de transducere, der understøttes af dit system, skal du se dit systems
Brugervejledning og Opdatering af brugervejledning, hvis relevant.
Kompatibilitetsreferencer efter transducernavn

Transducernavn (systemnavn) Kompatibilitetskolonne

1.9MHz CW Pencil 3

1.9MHz TCD 3
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Transducernavn (systemnavn) Kompatibilitetskolonne

3D6-2 1

3D8-4 1

3D9-3v (HD11, HD15, iU22) 1

3D9-3v (5000 Compact, Affiniti, ClearVue, EPIQ) 2

5.0MHz CW Pencil 3

7,5 MHz Endo 1

BP10-5ec 2

C5-1 (CX50, HD15, iE33, iU22) 1

C5-1 (5000 Compact, Affiniti, EPIQ, Sparq) 2

C5-2 (HD5, HD6, HD7, HD11, HD15, iE33, iU22) 1

C5-2 (ClearVue) 2

C5-2 (Lumify, Xperius) 8

C6-2 Compact (CX30, Sparq) 1

C6-2 Compact (5000 Compact, Affiniti) 2

C6-3 1

C8-4v 1 eller 2 †

C8-5 1

C8-5 Compact (CX30, CX50) 1

C8-5 Compact (5000 Compact, Affiniti, EPIQ) 2

C9-2 2

C9-3io 7

C9-3v 2
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Transducernavn (systemnavn) Kompatibilitetskolonne

C9-4 1

C9-4ec (EnVisor, HD3, HD7, HD9) 1

C9-4v 2

C9-4v Compact 2

C9-5ec 1

C10-3v 2

C10-4ec 2

D2cwc 3

D2tcd 3

D5cwc 3

eL18-4 2

eL18-4 EMT 2

L8-4 1

L9-3 1

L10-4lap 6

L11-3 1

L12-3 (HD5, HD6, HD7, HD11, HD15) 1

L12-3 (5000 Compact, Affiniti, CX50, EPIQ) 2

L12-3ERGO 2

L12-4 (ClearVue) 2

L12-4 (Lumify, Xperius) 8

L12-4 Compact (CX30, Sparq) 1
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Transducernavn (systemnavn) Kompatibilitetskolonne

L12-4 Compact (5000 Compact, Affiniti) 2

L12-5 38 mm 1

L12-5 50 mm Compact (CX50, Sparq) 1

L12-5 50 mm Compact (5000 Compact, Affiniti, EPIQ) 2

L12-5 50 mm 1

L15-7io (HD11, HD15, iE33, iU22) 1 eller 2 ‡

L15-7io (5000 Compact, Affiniti, CX30, CX50, EPIQ, Sparq) 2

L17-5 1

L18-5 2

mC7-2 2

mC12-3 2

mL26-8 2

OMNI III TEE 5

S3-1 1

S4-1 (iU22) 1

S4-1 (ClearVue) 2

S4-1 (Lumify) 8

S4-2 1

S4-2 Compact (CX30, CX50, Sparq) 1

S4-2 Compact (5000 Compact, Affiniti) 2

S5-1 (CX50, iE33, iU22, Sparq) 1

S5-1 (5000 Compact, Affiniti, EPIQ) 2
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Transducernavn (systemnavn) Kompatibilitetskolonne

S5-2 1

S6-2mpt 5

S7-2t 5

S7-3t 4

S8 1

S8-3 1

S8-3 Compact (CX30, CX50, HD5) 1

S8-3 Compact (5000 Compact, Affiniti, EPIQ) 2

S8-3t 4

S9-2 2

S12 1

S12-4 1

S12-4 Compact (CX50) 1

S12-4 Compact (Affiniti, EPIQ) 2

TCD 3

V6-2 (HD11 XE, HD15, iU22) 1

V6-2 (5000 Compact, Affiniti, ClearVue, EPIQ, HD5) 2

V9-2 2

V8-4 1

VL13-5 1

VL13-5 Compact 2

X3-1 1
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Transducernavn (systemnavn) Kompatibilitetskolonne

X5-1 (iE33) 1

X5-1 (Affiniti, EPIQ) 2

X5-1c 2

X6-1 2

X7-2 (iE33, iU22) 1

X7-2 (EPIQ) 2

X7-2t 5

X8-2t 5

X11-4t 5

Fodnoter

† Brug kompatibilitetskolonne 2 for C8-4v-modeller med følgende produktnumre:

• Produktnummer 45356117292x, hvor x er 3 eller højere

• Produktnummer 45356128750x, hvor x er 2 eller højere

• Produktnummer 45356131895x, hvor x er 1 eller højere

• Produktnummer 45356149748x, hvor x er 1 eller højere

• Produktnummer 45356149749x, hvor x er 1 eller højere

• Produktnummer 45356168452x, hvor x er 1 eller højere

Brug kompatibilitetskolonne 1 for C8-4v-modeller med andre produktnumre.

For at finde produktnummeret skal du se indersiden af konnektorhuset.
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‡ Brug kompatibilitetskolonne 2 for L15-7io-modeller med følgende produktnumre:

• Produktnummer 45356140781x, hvor x er 1 eller højere

• Produktnummer 45356141827x, hvor x er 1 eller højere

Brug kompatibilitetskolonne 1 for L15-7io-modeller med andre produktnumre.

For at finde produktnummeret skal du se indersiden af konnektorhuset.

Transducere, der er angivet i forhold til desinfektionsmidlernes
kompatibilitet
Denne tabel organiserer transducerne efter den tilsvarende kompatibilitetskolonne i
"Kompatible desinfektions- og rengøringsmidlers" på side 37. Farverne i kolonneoverskrifterne
svarer også til farven på kompatibilitetskolonnen. Hvis et system ikke er nævnt, så bruger alle
transducerversioner den samme kompatibilitetskolonne.

For at se en liste over de transducere, der understøttes af dit system, skal du se dit systems
Brugervejledning og Opdatering af brugervejledning, hvis relevant.
Transducere, der er angivet i forhold til desinfektionsmidlernes kompatibilitet

Transducere (systemnavne), der er dækket af kompatibilitetskolonne 1

3D6-2 L12-5 50 mm

3D8-4 L15-7io (HD11, HD15, iE33, iU22) 2

3D9-3v (HD11, HD15, iU22) L17-5

7,5 MHz Endo S3-1

C5-1 (CX50, HD15, iE33, iU22) S4-1 (iU22)

C5-2 (HD5, HD6, HD7, HD11, HD15, iE33, iU22) S4-2

C6-2 Compact (CX30, Sparq) S4-2 Compact (CX30, CX50, Sparq)

C6-3 S5-1 (CX50, iE33, iU22, Sparq)

C8-4v 1 S5-2
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C8-5 S8

C8-5 Compact (CX30, CX50) S8-3

C9-4 S8-3 Compact (CX30, CX50, HD5)

C9-4ec (EnVisor, HD3, HD7, HD9) S12

C9-5ec S12-4

L8-4 S12-4 Compact (CX50)

L9-3 V6-2 (HD11 XE, HD15, iU22)

L11-3 V8-4

L12-3 (HD5, HD6, HD7, HD11, HD15) VL13-5

L12-4 Compact (CX30, Sparq) X3-1

L12-5 38 mm X5-1 (iE33)

L12-5 50 mm Compact (CX50, Sparq) X7-2 (iE33, iU22)

Transducere (systemnavne), der er dækket af kompatibilitetskolonne 2

3D9-3v (5000 Compact, Affiniti, ClearVue, EPIQ) L15-7io (5000 Compact, Affiniti, CX30, CX50, EPIQ,
Sparq)

BP10-5ec L15-7io (HD11, HD15, iE33, iU22) 2

C5-1 (5000 Compact, Affiniti, EPIQ, Sparq) L18-5

C5-2 (ClearVue) mC7-2

C6-2 Compact (5000 Compact, Affiniti) mC12-3

C8-4v 1 mL26-8

C8-5 Compact (5000 Compact, Affiniti, EPIQ) S4-2 Compact (5000 Compact, Affiniti)

C9-2 S5-1 (5000 Compact, Affiniti, EPIQ)

C9-3v S8-3 Compact (5000 Compact, Affiniti, EPIQ)
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C9-4v S9-2

C9-4v Compact S12-4 Compact (Affiniti, EPIQ)

C10-3v V6-2 (5000 Compact, Affiniti, ClearVue, EPIQ, HD5)

C10-4ec V9-2

eL18-4 VL13-5 Compact

eL18-4 EMT X5-1 (Affiniti, EPIQ)

L12-3 (5000 Compact, Affiniti, CX50, EPIQ) X5-1c

L12-3ERGO X6-1

L12-4 (ClearVue) X7-2 (EPIQ)

L12-4 Compact (5000 Compact, Affiniti) XL14-3

L12-5 50 mm Compact (5000 Compact, Affiniti, EPIQ)

Transducere, der er dækket af kompatibilitetskolonne 3

1.9MHz CW Pencil

1.9MHz TCD

5.0MHz CW Pencil

D2cwc

D2tcd

D5cwc

TCD

Transducere, der er dækket af kompatibilitetskolonne 4

S7-3t

S8-3t

Transducere, der er dækket af kompatibilitetskolonne 5
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OMNI III TEE

S6-2mpt

S7-2t

X7-2t

X8-2t

Transducere, der er dækket af kompatibilitetskolonne 6

L10-4lap

Transducere, der er dækket af kompatibilitetskolonne 7

C9-3io

Transducere, der er dækket af kompatibilitetskolonne 8

C5-2 (Lumify, Xperius)

L12-4 (Lumify, Xperius)

S4-1 (Lumify) 30
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Fodnoter

1 Brug kompatibilitetskolonne 2 for C8-4v-modeller med følgende produktnumre:

• Produktnummer 45356117292x, hvor x er 3 eller højere

• Produktnummer 45356128750x, hvor x er 2 eller højere

• Produktnummer 45356131895x, hvor x er 1 eller højere

• Produktnummer 45356149748x, hvor x er 1 eller højere

• Produktnummer 45356149749x, hvor x er 1 eller højere

• Produktnummer 45356168452x, hvor x er 1 eller højere

Brug kompatibilitetskolonne 1 for C8-4v-modeller med andre produktnumre.

For at finde produktnummeret skal du se indersiden af konnektorhuset.

2 Brug kompatibilitetskolonne 2 for L15-7io-modeller med følgende produktnumre:

• Produktnummer 45356140781x, hvor x er 1 eller højere

• Produktnummer 45356141827x, hvor x er 1 eller højere

Brug kompatibilitetskolonne 1 for L15-7io-modeller med andre produktnumre.

For at finde produktnummeret skal du se indersiden af konnektorhuset.

Kompatible desinfektions- og rengøringsmidlers
Følgende tabel indeholder en liste over de desinfektions- og rengøringsmidler, der er
kompatible med de transducere, der er tilgængelige til dine Philips-ultralydssystemer. Brug
tabellerne i "Transducere, der er angivet i forhold til desinfektionsmidlernes kompatibilitet" på
side 33 eller "Desinfektionsmidlers kompatibilitet efter transducernavn" på side 27 til at finde
din transducer og den tilsvarende kompatibilitetskolonne.
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FORSIGTIG

Brugen af isopropylalkohol (slibealkohol), denatureret ethylalkohol og alkoholbaserede
produkter på alle transducere er begrænset. På transducere med USB-stik er det kun
transducerhuset og -linsen (akustisk vindue), der må aftørres med alkohol. På andre
transducere end TEE-transducere er de eneste dele, der må aftørres med alkohol,
konnektorhuset og transducerhuset og -linsen. På TEE-transducere er de eneste dele, der må
aftørres med alkohol, konnektorhuset og kontrolindkapslingen. Sørg for, at opløsningen kun
indeholder 91 % eller mindre isopropylalkohol eller 85 % eller mindre denatureret
ethylalkohol. Aftør ikke andre dele af en transducer med alkohol (herunder kabler, USB-stik
eller trækaflastning), da dette kan beskadige disse dele af transduceren. Sådanne
beskadigelser er ikke dækket af garantien eller servicekontrakten.

Baseret på test af materialekompatibiliteten og produktanvendelsesprofilen samt de
virksomme stoffer har Philips godkendt brugen af følgende typer desinfektionsmidler på lavt
niveau og middelstærkt niveau generisk ved brug som spray eller servietter til overflader
(hudkontakt) og transvaginale eller transrektale transducere iht.
kompatibilitetsbegrænsningerne i tabellen over desinfektionsmidler.

FORSIGTIG

Philips har ikke godkendt følgende transesophageale eller laparoskopiske transducere
generisk til brug.

• Natriumhypochloritbaseret (f.eks. 10 % almindeligt blegemiddel med aktivt
natriumhypochlorit ved ca. 0,6 %)

• Kvaternær ammoniumsbaseret (QUAT) (f.eks. produkter, der indeholder n-alkyl-
xbenzylammoniumkloridopløsninger, hvor x kan være enhver organisk funktionel gruppe,
som f.eks. ethyl og methyl osv., med en koncentration, der skal være mindre end 0,8 % i alt
for alle angivne QUAT'er)
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• Accelereret brintoveriltebaseret (maksimalt 0,5 % brintoverilte)

• Alkohol- eller alkohol-plus-QUAT-baseret (produktets alkoholindhold må ikke overstige 91
% isopropylalkohol eller 85 % denatureret ethylalkohol)

• Produkter, der ikke specifikt er angivet i kompatibilitetstabellen, men med lignende aktive
stoffer, som angivet på denne liste, samt markedsført til medicinsk brug.

Følg altid producentens anvisninger, når du anvender desinfektions- og rengøringsmidler.

Pga. det store antal tilgængelige rengørings- og desinfektionsprodukter er det ikke muligt at
udarbejde en liste over dem alle. Hvis du ikke er sikker på, om et bestemt produkt kan bruges,
kan du kontakte den lokale repræsentant for Philips for at få hjælp.

Forklaring til tabel over desinfektions- og rengøringsmidler

Oprindelsesland eller -område Desinfektionstyper Kompatibilitet

AU = Australien

CA = Canada

DE = Tyskland

ES = Spanien

EU = Europa

FR = Frankrig

JP = Japan

UK = Storbritannien

US = USA

CL = Rengøringsmiddel

HLD = Desinfektionsmiddel med højt
desinfektionsniveau

ILD = Middelstærkt desinfektionsmiddel

LLD = Desinfektionsmiddel med lavt
desinfektionsniveau

S = Steriliseringsmiddel

C = Godkendt til brug på kablet og
konnektoren (en konnektor må ikke
nedsænkes eller gennemblødes). Undtagelser,
hvor det ikke er godkendt for konnektoren, er
angivet

H = Godkendt til brug på håndtaget og
håndtagsindkapslingen

N = Ikke godkendt til brug

T = Godkendt til brug på transduceren

30
00

 1
42

 6
74

81
_A

/7
95

 *
 JU

L 
20

24



Desinfektions- og rengøringsmidler Desinfektions- og rengøringsmidler til transducere

40 Desinfektions- og rengøringsmidler til ultralydssystemer og transducere

Ph
ili

ps

2

1

Dele til transducere, som ikke er TEE-transducere

1 C (kabel og konnektor)

2 T (transducer)

2

1

Transducere, der ikke er TEE-transducere (USB-forbindelse)

1 C (kabel og konnektor)

2 T (transducer)
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32

11

TEE-transducerdele

1 C (kabel, konnektor og trækaflastning)

2 H (håndtag og styremekanisme)

3 T (transducer og fleksibelt skaft)

FORSIGTIG

Brug af det beskyttende stiksbensdæksel til TEE-transducere er obligatorisk under alle
dekontamineringsprocesser. Fjern dækslet fra konnektoren for at bruge transduceren til
scanning. Dækslet skal altid være fastgjort til transducerkablet med snoren.

BEMÆRK

Brug tabellerne i "Transducere, der er angivet i forhold til desinfektionsmidlernes
kompatibilitet" på side 33 eller "Desinfektionsmidlers kompatibilitet efter transducernavn" på
side 27 til at finde din transducer og den tilsvarende kompatibilitetskolonne.
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Ph
ili

ps

Desinfektions- og rengøringsmidlers kompatibilitet

Opløsning/
system

Oprindels
esland
eller
-område

Kvalificeret
brug

Aktiv ingrediens Desinfekti
onstyper

Kompatibilitetskolonner

1 2 3 4 5 6 7 8

Accel-
servietter (alle
typer)

CA Aftørring Hydrogenperoxid LLD, ILD T,C T,C T,C T,C,H T,C,H T,C,H T,C T,C

Acecide-C
(tidligere
Acecide)

JP Iblødsætning
1

Pereddikesyre HLD, S N N N N T N N N

Advantage
Plus (bemærk,
at det er
påkrævet at
anvende
tilbehøret
krogsæt til
TEE/TOE-
sonde)

US AR Pereddikesyre HLD N N N T 7 T 7 N N N

Advantage
Plus (bemærk,
at det er
påkrævet at
anvende
tilbehøret
krogsæt til
ultralydssonde
)

US AR Pereddikesyre HLD N T6,C8 N N N N T6,C8 N
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Ph
ili

ps

Opløsning/
system

Oprindels
esland
eller
-område

Kvalificeret
brug

Aktiv ingrediens Desinfekti
onstyper

Kompatibilitetskolonner

1 2 3 4 5 6 7 8

Aidal Plus AU Iblødsætning
1

Glutaraldehyd HLD, S T,C 8 T,C 8 N T T T T,C 8 T

Anios Clean
Excel D

FR Spray/
aftørring/
Iblødsætning
1

Kvat.,
Klorhexidin-
gluconat, tensid

CL T,C T,C T,C T T T T,C T,C

Aniosept Activ FR Iblødsætning
1

Pereddikesyre HLD, S N T,C 8 N N T T T,C 8 T

ANIOXY DM FR Iblødsætning
1

Pereddikesyre HLD, S N T,C 8 N N T T T,C 8 T

Anioxyde 1000 FR Iblødsætning
1

Pereddikesyre HLD N T,C 8 N N T T T,C 8 T

Antigermix E1 FR E1 System UV-C HLD N N N T,C,H5 T,C,H5 N N N

Antigermix S1 FR S1 System UV-C HLD T,
C 2,8

T,
C 2,8

N N N N T,C 8 T,C

Aquacide US Ethos
Reprocessor

Pereddikesyre Rengøring
smiddel,
HLD

N T,C 10,11 N N N N T,C T,C

ASTRA TEE US AR Opløsningsafhæn
gigt

HLD N N N T 7 T 7 N N N

ASTRA TEE
Ultra

US AR Opløsningsafhæn
gigt

HLD N N N T 7 T 7 N N N

ASTRA VR US AR Opløsningsafhæn
gigt

HLD T 9 T 9 N N N N N N
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Ph
ili

ps

Opløsning/
system

Oprindels
esland
eller
-område

Kvalificeret
brug

Aktiv ingrediens Desinfekti
onstyper

Kompatibilitetskolonner

1 2 3 4 5 6 7 8

ASTRA VR
Ultra

US AR Opløsningsafhæn
gigt

HLD T 9 T 9 N N N N N N

Bacillol 30
Foam

DE Spray/
aftørring

Alkohol,
alkylamin

LLD, ILD T T T H H T,H T T

Banicide Plus US Iblødsætning
1

Glutaraldehyd HLD, S T,C 8 T,C 8 N T T T T,C 8 T

Blegemiddel
(maksimalt 0,6
% NaOCl)

Alle Spray/
aftørring

Natriumhypochlo
rit

LLD, ILD T,C T,C T,C C C C T,C T,C

CaviWipes US Aftørring Alkohol, kvat. LLD, ILD T T T H H T,H T T

Cidalkin
(tidligere
Alkaspray)

FR Spray/
aftørring

Alkohol,
alkylamin

LLD, ILD T T T H H T,H T T

Cidex OPA US Iblødsætning
1

Orto-
phthalaldehyd

HLD T,C 8 T,C 8 N T T T T,C 8 T

Cleanisept-
servietter

DE Spray/
aftørring

Kvat. LLD, ILD T,C T,C T,C T,C,H T,C,H T,C,H T,C T,C

Clinell
Sporicidal-
servietter

UK Aftørring Pereddikesyre,
tensid

CL, HLD T,C T,C T,C N T,C,H T,C,H T,C T,C

Clinell
Universal
Wipes

UK Spray/
aftørring

Kvat., biguanid LLD, ILD T,C T,C T,C T,C,H T,C,H T,C,H T,C T,C
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Ph
ili

ps

Opløsning/
system

Oprindels
esland
eller
-område

Kvalificeret
brug

Aktiv ingrediens Desinfekti
onstyper

Kompatibilitetskolonner

1 2 3 4 5 6 7 8

Clorox
Healthcare-
blegemiddel,
bakteriedræbe
nde

US Spray/
aftørring

Natriumhypochlo
rit

LLD, ILD T,C T,C T,C C C C T,C T,C

Clorox
Healthcare-
brintoverilteo
pløsning,
desinfektions
midler

US Spray/
aftørring

Hydrogenperoxid LLD, ILD T,C T,C T,C T,C,H T,C,H T,C,H T,C T,C

Combi-
Instruments-N

DE Iblødsætning
1

Glutaraldehyd og
formacetal-
blanding

HLD T,C 8 T,C 8 N N T T T,C 8 T

Denatureret
ethylalkohol
(85 % maks.)

Alle Spray/
aftørring

Denatureret
ethylalkohol,
vand

LLD, ILD T T T H H T,H T T

Descoton
Extra

DE Iblødsætning
1

Glutaraldehyd HLD, S T,C 8 T,C 8 N T T T T,C 8 T

Dispatch US Spray/
aftørring

Natriumhypochlo
rit

LLD, ILD T,C T,C T,C C C C T,C T,C
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Ph
ili

ps

Opløsning/
system

Oprindels
esland
eller
-område

Kvalificeret
brug

Aktiv ingrediens Desinfekti
onstyper

Kompatibilitetskolonner

1 2 3 4 5 6 7 8

DSD 201
(bemærk, at
det er
påkrævet at
anvende
tilbehøret
Bridge Kit)

US AR Opløsningsafhæn
gigt

HLD N N N T 7 T 7 N N N

DSD EDGE
(bemærk, at
det er
påkrævet at
anvende
tilbehøret
Bridge Kit)

US AR Pereddikesyre HLD N N N T 7 T 7 N N N

Endozime,
enzymatisk
(alle typer)

US Præ-rens Enzymer, tensid CL T,C T,C N T,C,H T,C,H T T,C T

Enzol US Præ-rens Enzymer, tensid CL T,C T,C N T,C,H T,C,H T T,C T

Epizyme Rapid AU Præ-rens Enzymer, tensid CL T,C T,C N T,C,H T,C,H T T,C T

Gigasept FF
(neu)

DE Iblødsætning
1

Succindialdehyd HLD T,C 8 T,C 8 N N T N T,C 8 T

Gigasept PAA DE Iblødsætning
1

Pereddikesyre HLD N T,C 8 N N T T T,C 8 T

Gigasept PAA-
koncentrat

DE Iblødsætning
1

Pereddikesyre HLD N T,C 8 N N T T T,C 8 T
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Ph
ili

ps

Opløsning/
system

Oprindels
esland
eller
-område

Kvalificeret
brug

Aktiv ingrediens Desinfekti
onstyper

Kompatibilitetskolonner

1 2 3 4 5 6 7 8

Hexanios G+R FR Iblødsætning
1

Kvat., biguanid,
tensid

CL, LLD,
ILD

T,C T,C N N N N T,C T

Hibiclens (4%
Max)

US Præ-rens Klorhexidin-
gluconat

CL T,C T,C T N N T,C T,C T,C

Hypernova
Chronos

FR Chronos
System

UV-C HLD T,C
2,8

T,C 2,8 N N N N T,C 8 T,C

Incidin DE Spray/
aftørring

Alkohol LLD, ILD T T T H H T,H T T

Incidin
OxyWipe

DE Spray/
aftørring

Hydrogenperoxid
, tensid

CL, LLD,
ILD

T,C T,C T,C T,C,H T,C,H T,C,H T,C T,C

Incidin
OxyWipe S

DE Spray/
aftørring

Hydrogenperoxid
, tensid

CL, LLD,
ILD

T,C T,C T,C T,C,H T,C,H T,C,H T,C T,C

Incidin
OxyFoam

DE Spray/
aftørring

Hydrogenperoxid
, tensid

CL, LLD,
ILD

T,C T,C T,C T,C,H T,C,H T,C,H T,C T,C

Incidin
OxyFoam S

DE Spray/
aftørring

Hydrogenperoxid
, tensid

CL, LLD,
ILD

T,C T,C T,C T,C,H T,C,H T,C,H T,C T,C

Incidin Plus DE Iblødsætning
1

Glucoprotamin HLD T,C 8 T,C 8 N N T T T,C 8 T

Incidin Rapid DE Spray/
aftørring

Kvat.,
glutaraldehyd

LLD, ILD T,C T,C T,C T T T T,C T,C

Incidur Spray DE Spray/
aftørring

Alkohol, kvat.,
aldehyd

LLD, ILD T T T H H T,H T T

Instruzyme FR Præ-rens Enzymer, kvat.,
biguanid

CL T,C T,C N T T T T,C T
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Ph
ili

ps

Opløsning/
system

Oprindels
esland
eller
-område

Kvalificeret
brug

Aktiv ingrediens Desinfekti
onstyper

Kompatibilitetskolonner

1 2 3 4 5 6 7 8

Intercept-
rengøringsopl
øsning

US AR Tensid CL T,C T,C N T T T T,C T

Intercept-
servietter

US Aftørring Tensid CL T,C T,C N T,C,H T,C,H T T,C T,C

Isopropylalkoh
ol (91 %
maks.)

Alle Spray/
aftørring

Isopropylalkohol,
vand

LLD, ILD T T T H H T,H T T

Klenzyme US Præ-rens Enzymer, tensid CL T,C T,C N T,C,H T,C,H T T,C T

Korsolex Basic FR Iblødsætning
1

Aldehyd-
frigivende

HLD T,C 8 T,C 8 N N T T T,C 8 T

Korsolex Extra FR Iblødsætning
1

Kvat., aldehyd HLD T,C 8 T,C 8 N T T T T,C 8 T

Lumicare ONE AU AR UV-C HLD T,C 11 T,C 11 N N N N N N

Matrix Biofilm
Remover

AU Præ-rens Enzymer, tensid CL T,C T,C T T,C,H T,C,H T T,C T

MaxiCide Plus US Iblødsætning
1

Glutaraldehyd HLD, S T,C 8 T,C 8 N T T T T,C 8 T

MedDis UK Iblødsætning
1

Kvat.,
sulfamiasyre

HLD T,C 8 T,C 8 N N T T T,C 8 T

Medipal-
desinfektionss
ervietter

UK Aftørring Kvat., biguanid LLD, ILD T,C T,C T,C T,C,H T,C,H T,C,H T,C T,C
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Ph
ili

ps

Opløsning/
system

Oprindels
esland
eller
-område

Kvalificeret
brug

Aktiv ingrediens Desinfekti
onstyper

Kompatibilitetskolonner

1 2 3 4 5 6 7 8

Medistel UK Iblødsætning
1

Kvat.,
sulfamiasyre

HLD T,C 8 T,C 8 N T T T T,C 8 T

Medizyme AU Præ-rens Enzymer, tensid CL T,C T,C N T,C,H T,C,H T T,C T

MetriCide US Iblødsætning
1

Glutaraldehyd HLD, S T,C 8 T,C 8 N T T T T,C 8 T

MetriCide 28 US Iblødsætning
1

Glutaraldehyd HLD, S T,C 8 T,C 8 N T T T T,C 8 T

MetriCide OPA
Plus

US Iblødsætning
1

Orto-
phthalaldehyd

HLD T,C 8 T,C 8 N T T T T,C 8 T

MetriCide Plus
30

US Iblødsætning
1

Glutaraldehyd HLD, S T,C 8 T,C 8 N T T T T,C 8 T

MetriZyme US Præ-rens Enzymer, tensid CL T,C T,C N T,C,H T,C,H T T,C T

Mikrobac
Virucidal
Tissues

DE Aftørring Kvat. LLD, ILD T,C T,C T,C T,C,H T,C,H T,C,H T,C T,C

mikrozid PAA-
servietter

DE Aftørring Pereddikesyre LLD, ILD N T,C T,C N T,C T,C,H T,C T,C

Mild
sæbeopløsnin
g 4

Alle Præ-rens Tensid CL T,C T,C T,C T,C,H T,C,H T T,C T

Milton AU Spray/
aftørring

Natriumhypochlo
rit

LLD, ILD T,C T,C T,C C C C T,C T,C
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Ph
ili

ps

Opløsning/
system

Oprindels
esland
eller
-område

Kvalificeret
brug

Aktiv ingrediens Desinfekti
onstyper

Kompatibilitetskolonner

1 2 3 4 5 6 7 8

NDP Med
Concentrated
Plus

ES Iblødsætning
1

N-Duopropenid,
alkylamin

HLD T,C 8 T,C 8 N T T T T,C 8 T

neodisher
endo CLEAN/
neodisher
endo SEPT
PAC

DE AR Tensid,
pereddikesyre

CL, HLD N N N N T N N N

neodisher
endo DIS
active

DE Iblødsætning
1

Pereddikesyre HLD N T,C 8 N T T T T,C 8 T

neodisher
Septo Active

DE Iblødsætning
1

Pereddikesyre HLD N T,C 8 N N T T T,C 8 T

Omnicide US Iblødsætning
1

Glutaraldehyd HLD, S T,C 8 T,C 8 N T T T T,C 8 T

Omnicide 28 US Iblødsætning
1

Glutaraldehyd HLD, S T,C 8 T,C 8 N T T T T,C 8 T

OPAL AU Iblødsætning
1

Orto-
phthalaldehyd

HLD T,C 8 T,C 8 N T T T T,C 8 T

Opti-Cide3 US Spray/
aftørring

Alkohol, kvat. LLD, ILD T T T H H T,H T T

Oxivir (alle
typer)

US Aftørring Hydrogenperoxid LLD, ILD T,C T,C T,C T,C,H T,C,H T,C,H T,C T,C

Oxygenon-I DE Iblødsætning
1

Genererer ilt HLD N T,C 8 N T 3 T T T,C 8 T
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Ph
ili

ps

Opløsning/
system

Oprindels
esland
eller
-område

Kvalificeret
brug

Aktiv ingrediens Desinfekti
onstyper

Kompatibilitetskolonner

1 2 3 4 5 6 7 8

Perastel UK AR/
iblødsætning
1

Pereddikesyre HLD N T,C 8 N N T T T,C 8 T

PerCept (alle
typer)

CA Aftørring Hydrogenperoxid LLD, ILD T,C T,C T,C T,C,H T,C,H T,C,H T,C T,C

Phagocide D FR Iblødsætning
1

Glutaraldehyd HLD, S T,C 8 T,C 8 N T T T T,C 8 T

PI-Spray
(tidligere T-
Spray)

US Spray/
aftørring

Kvat. LLD, ILD T,C T,C T,C T,C,H T,C,H T,C,H T,C T,C

PI-Spray II
(tidligere T-
Spray II)

US Spray/
aftørring

Kvat. LLD, ILD T,C T,C T,C T,C,H T,C,H T,C,H T,C T,C

PREempt-
koncentrat

CA Spray/
aftørring

Hydrogenperoxid LLD, ILD T,C T,C T,C T,C,H T,C,H T,C,H T,C T,C

PREempt RTU CA Spray/
aftørring

Hydrogenperoxid LLD, ILD T,C T,C T,C T,C,H T,C,H T,C,H T,C T,C

PREempt-
servietter

CA Aftørring Hydrogenperoxid LLD, ILD T,C T,C T,C T,C,H T,C,H T,C,H T,C T,C

ProCide-D US Iblødsætning
1

Glutaraldehyd HLD, S T,C 8 T,C 8 N T T T T,C 8 T

ProCide-D Plus US Iblødsætning
1

Glutaraldehyd HLD, S T,C 8 T,C 8 N T T T T,C 8 T

Prolystica 2X US Præ-rens Enzymer, tensid CL T,C T,C N T,C,H T,C,H T T,C T
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Ph
ili

ps

Opløsning/
system

Oprindels
esland
eller
-område

Kvalificeret
brug

Aktiv ingrediens Desinfekti
onstyper

Kompatibilitetskolonner

1 2 3 4 5 6 7 8

Protex-
desinfektionss
pray (alle
typer)

US Spray/
aftørring

Kvat. LLD, ILD T,C T,C T,C T,C,H T,C,H T,C,H T,C T,C

Proxy P/
Proxy A

AU AR Pereddikesyre HLD N N N N T N N N

Kvaternær
ammonium
(maks. 0,8 %
aktiv)

Alle Spray/
aftørring

Kvat. LLD, ILD T,C T,C T,C T,C,H T,C,H T,C,H T,C T,C

RAPICIDE Glut US Iblødsætning
1

Glutaraldehyd HLD, S T,C 8 T,C 8 N T T T T,C 8 T

RAPICIDE
OPA/28

US Iblødsætning
1

Orto-
phthalaldehyd

HLD T,C 8 T,C 8 N T T T T,C 8 T

RAPICIDE PA US Iblødsætning
1

Pereddikesyre HLD N T,C 8 N T T T T,C 8 N

RAPICIDE PA
Single Shot

US AR Pereddikesyre HLD N T,C 8 N T T T T,C 8 N

Rely+On
PeraSafe
(tidligere
PeraSafe)

UK Iblødsætning
1

Pereddikesyre HLD, S N T,C 8 N T T T T,C 8 T

Revital-Ox
Enzymatic (alle
typer)

US Iblødsætning
1

Enzymer, tensid CL T,C T,C N T,C,H T,C,H T T,C T
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Ph
ili

ps

Opløsning/
system

Oprindels
esland
eller
-område

Kvalificeret
brug

Aktiv ingrediens Desinfekti
onstyper

Kompatibilitetskolonner

1 2 3 4 5 6 7 8

Revital-Ox
RESERT

US Iblødsætning
1

Hydrogenperoxid HLD T,C 8 T,C 8 N T 3 T T N T

Rivascop FR Spray/
aftørring

Kvat. LLD, ILD T,C T,C T,C T,C,H T,C,H T,C,H T,C T,C

Salvanios
pH 10

FR Spray/
aftørring

Kvat. LLD, ILD T,C T,C T,C T,C,H T,C,H T,C,H T,C T,C

Sani-24 US Spray/
aftørring

Alkohol, kvat. LLD, ILD T T T H H T,H T T

Sani-Cloth
Active

DE Aftørring Kvat. LLD, ILD T,C T,C T,C T,C,H T,C,H T,C,H T,C T,C

Sani-Cloth AF US Aftørring Kvat. LLD, ILD T,C T,C T,C T,C,H T,C,H T,C,H T,C T,C

Sani-Cloth AF3 US Aftørring Kvat. LLD, ILD T,C T,C T,C T,C,H T,C,H T,C,H T,C T,C

Sani-Cloth
Bleach

US Aftørring Natriumhypochlo
rit

LLD, ILD T,C T,C T,C C C C T,C T,C

Sani-Cloth
CHG 2%

UK Spray/
aftørring

Alkohol,
klorhexidin-
gluconat

LLD, ILD T T T H H T,H T T

Sani-Cloth HB US Aftørring Kvat. LLD, ILD T,C T,C T,C T,C,H T,C,H T,C,H T,C T,C

Sani-Cloth Plus US Aftørring Alkohol, kvat. LLD, ILD T T T H H T,H T T

Sani-Cloth
Prime

US Aftørring Alkohol, kvat. LLD, ILD T T T H H T,H T T

Sekucid N FR Iblødsætning
1

Glutaraldehyd HLD, S T,C 8 T,C 8 N T T T T,C 8 T
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Opløsning/
system

Oprindels
esland
eller
-område

Kvalificeret
brug

Aktiv ingrediens Desinfekti
onstyper

Kompatibilitetskolonner

1 2 3 4 5 6 7 8

Sekusept Aktiv DE Iblødsætning
1

Pereddikesyre HLD N T,C 8 N T T T T,C 8 T

Sekusept Easy DE Iblødsætning
1

Pereddikesyre HLD N T,C 8 N T T T T,C 8 T

Sekusept Plus DE Iblødsætning
1

Glucoprotamin HLD T,C 8 T,C 8 N N T T T,C 8 T

TEE-serien FR AR Opløsningsafhæn
gigt

HLD N N N T 7 T 7 N N N

Soluscope P/
Soluscope A

FR AR Pereddikesyre HLD N N N N T N N N

Sono
Ultrasound
Wipes

US Aftørring Kvat. LLD, ILD T,C T,C T,C T,C,H T,C,H T,C,H T,C T,C

Steranios 2% FR Iblødsætning
1

Glutaraldehyd HLD, S T,C 8 T,C 8 N T T T T,C 8 T

STERRAD 100S US AR Hydrogenperoxid S N N N N N T6,C,
H

N N

Super
Sani‑Cloth

US Aftørring Alkohol, kvat. LLD, ILD T T T H H T,H T T

TD-5 US TD-100
Reprocessor,
TEEClean
Reprocessor

Glutaraldehyd HLD N N N T T N N N
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Opløsning/
system

Oprindels
esland
eller
-område

Kvalificeret
brug

Aktiv ingrediens Desinfekti
onstyper

Kompatibilitetskolonner

1 2 3 4 5 6 7 8

TD-8 US TD-100
Reprocessor,
TEEClean
Reprocessor

Orto-
phthalaldehyd

HLD N N N T T N N N

TD-12 US TD-200
Reprocessor

Pereddikesyre HLD N N N T T N N N

TEEZyme US TEEClean
Reprocessor

Enzymer, tensid CL N N N T T N N N

TEEZymeMC US Præ-rens Enzymer, tensid CL T,C T,C N T T T T,C T

TEEZyme-
svamp

US Præ-rens Enzymer, tensid CL N N N T T N N N

Tristel DUO UK Skum/serviet Klorindioxid LLD, ILD T,C T,C T,C N N N T,C T,C

Tristel DUO
ULT

UK Skum/serviet Klorindioxid HLD T,C T,C T,C N N N T,C T,C

Tristel ULT UK Skum/serviet Klorindioxid HLD T,C T,C T,C N N N T,C T,C

Tristel Fuse for
Stella

UK Stella System Klorindioxid HLD T,C 8 T,C 8 N T T T T,C 8 T

Tristel
Sporicidal
Wipes

UK Aftørring Klorindioxid HLD T,C T,C T,C T,C,H T,C,H T,C,H T,C,H T,C
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Opløsning/
system

Oprindels
esland
eller
-område

Kvalificeret
brug

Aktiv ingrediens Desinfekti
onstyper

Kompatibilitetskolonner

1 2 3 4 5 6 7 8

Tristel Trio
Wipes-system

UK Præ-rens-
serviet,
Soricidal-
serviet,
renseserviet

Enzymer, tensid,
klordioxid

CL, HLD T,C T,C T,C T,C,H T,C,H T,C,H T,C T

trophon2 AU trophon2
Reprocessor

Hydrogenperoxid HLD T,C 8 T,C 8 N N N N T,C 8 T,C

trophon
Companion-
rengøringsserv
ietter

AU Aftørring Kvat. LLD, ILD T,C T,C T,C T,C,H T,C,H T,C,H T,C T,C

UltrOx US Iblødsætning
1

Hydrogenperoxid HLD T,C 8 T,C 8 N T 3 T T N T

trophon EPR AU trophon EPR
Reprocessor

Hydrogenperoxid HLD T,C 8 T,C 8 N N N N T,C 8 N

Vaposeptol FR Spray/
aftørring

Alkohol, biguanid LLD, ILD T T T H H T,H T T

Virox 5 RTU CA Aftørring Hydrogenperoxid LLD, ILD T,C T,C T,C T,C,H T,C,H T,C,H T,C T,C

Wavicide -01 US Iblødsætning
1

Glutaraldehyd HLD, S T,C 8 T,C 8 N T T T T,C 8 T

Wip'Anios
Excel

FR Aftørring Kvat., biguanid,
tensid

CL, LLD,
ILD

T,C T,C T,C T,C,H T,C,H T,C,H T,C T,C

Wip'Anios
Premium

FR Aftørring Kvat., biguanid,
tensid

CL, LLD,
ILD

T,C T,C T,C T,C,H T,C,H T,C,H T,C T,C
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1. En konnektor må aldrig nedsænkes eller gennemblødes. Disse produkter kan evt. bruges i
AR-produkter (Automated Reprocessor) i henhold til procedurerne i dokumentet
Vedligeholdelse og rengøring af ultralydssystemer og transducere.

2. Antigermix S1 og Hypernova Chronos er ikke godkendt til 3D6-2, 3D8-4, V6-2, V8-4, V9-2,
VL13-5 eller VL13-5 Compact.

3. Oxygenon-I og Revital-Ox RESERT kan give en smule ændring i farven i det fleksible skaft på
S7-3t- og S8-3t-transducerne. Denne farveændring har ingen indvirkning på enhedens
sikkerhed eller ydeevne.

4. Milde sæbeopløsninger indeholder ingen stærke ingredienser og irriterer ikke huden. De
må ikke indeholde parfume, olie eller alkohol. Hånddesinfektion er ikke godkendt til
anvendelse.

5. Antigermix E1 kan misfarve plastikdelene på transesophageale transducere.

6. Se de specifikke opløsninger, der bruges med denne AR (Automated Reprocessor), i
"Retningslinjer for AE'er (Automated Reprocessors)" på side 20.

7. Se de specifikke opløsninger, der bruges med denne automatiske desinfektionsenhed, i
"Retningslinjer for automatiske desinfektions- og rengøringsenheder til TEE-transducere"
på side 23.

8. Kun godkendt til kabler. Ikke godkendt til konnektorer.

9. Se de specifikke opløsninger, der bruges med denne AR (Automated Reprocessor) (kun
transvaginale og transrektale transducere), i "Retningslinjer for AE'er (Automated
Reprocessors)" på side 20.

10. ETHOS-systemet udsætter ikke transducerkonnektoren for rengørings- og
desinficeringskemikalier, når det bruges i henhold til etiketten.

11. Dette system er ikke godkendt til V6-2, V8-4 eller VL13-5 pga. geometribegrænsning.
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